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GİRİŞ 

Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, bilimsel veriler ışığında, biz 
ruhuyla, etik kurallara uygun olarak, güvenilir, kaliteli, verimli bir hizmet sunmaktır. 

Laboratuvarımız, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin tüm birimlerinde, muayene ya da tedavi olan hastalara acil ve 
rutin hizmet vermektedir. 

Hastahanemiz Merkez Laboratuvarımız bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında; Bakteriyoloji, 
Tüberküloz, Parazitoloji, ELISA, Flow Sitometri, Nefelometri, Allerji, Dış Laboratuvar, Moleküler (PCR), IFA, 
Mikoloji, Covid-19 ve diğer bütün Serolojik testleri çalışılmakta ve 24 saat hizmet vermektedir. 

Laboratuvarımızın kalite güvenliği, tüm bölümlerde İç Kalite ve Dış Kalite Kontrol programlarıyla 
denetlenmektedir. 
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1. PREANALİTİK SÜREÇ 

1.1. Testlerin Girişi: 

Hekim tarafından test istemleri akılcı laboratuvar uygulamaları sistemi üzerinden hastane yazılım programından 
yapılır. Hasta ön hazırlığı veya örnek alımı ile ilgili özel bir bilgi varsa, bu bilgiler istemi yapan hekim tarafından 
önceden hastaya açıklanır, örneği alacak hemşire tarafından da alım öncesi hastaya teyit ettirilir. Tetkik girişleri 
onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler Laboratuvar İşletim Sistemi (LİS) 
tarafından görülmeyecektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir HBYS girişi ve LİS kaydı yapılması 
gereklidir. Bu işlemden sonra eğer örnek laboratuvarda ise laboratuvarı telefonla arayarak eklenen test ve yeni 
giriş hakkında bilgi verilmelidir. 

Hastanede ilgili poliklinik bankosuna gelen hastanın hasta danışmanı tarafından HBYS’de hizmet giriş işlemleri 
yapılır ve numune barkodu basılarak hasta en yakındaki kan alma birimine yönlendirilir. Kliniklerde hemşire 
bankosunda isteme yönelik hizmet girişi yapılarak hastanın barkodu basılır ve numune alınır.  

Alınan numunenin ve testin, analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası süreçlerde izlenebilir olmasını sağlamak için, 
labortuvar bilgi yönetim sisteminde test süreci ile ilgili aşağıdaki kayıtlar bulunur.  

• Hastanın adı-soyadı, 

• Hastanın yaşı, 

• Hastanın cinsiyeti, 

• Protokol numarası 

• İstem tarih ve saati, 

• İstemi yapan hekimin adı-soyadı, bölümü, 

• Numune türü, 

• Gerekliyse numunenin alındığı vücut bölgesi, 

• Numunenin alındığı tarih ve saat, 

• Laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat, kim tarafından kabul edildiği, 

• Testin çalışıldığı cihaz veya yöntem, 

• Varsa test tekrarı ve sonuçları, 

• Sonucun onaylandığı tarih ve saat, 

• Sonucu onaylayan çalışanın ve laboratuvar uzmanının adı soyadı bulunur. 

1.2.  Numune Alımı 

Polikliniklerden “Kan Alma” birimi bankosuna gelen hastanın T.C. Kimlik Numaralarını kan alma sekreteri 
sisteme girerek hastaya ait barkodu çıkarıp örnek kaplarına barkodları yapıştırır. Hastaya örnek vermek için sıra 
verilir. Hasta sırası geldiğinde kan alma birimine alınır, barkodullu tüpler kan alma hemşiresine teslim edilir. 
Örnek verme sırası geçen hastadan yeni sıra numarası alması istenir.  Hemşire hastaya ismini sorarak kimlik 
doğrulamasını yapar. Kan alma işlemi ve diğer mikrobiyolojik örnek almalar gerçekleştirilir. Alınan örnekler, 
örnek toplama alanında muhafaza edilir. Biyokimya tüpüne alınan kan çalkalanmamalı, pıhtı oluşumu için oda 
ısısında 20 dakika beklenmelidir. Hemogram tüpüne alınan örnekler pıhtılaşmayı önlemek için alt üst edilir. Alınan 
kan örnekleri pnömatikle en geç 30 dakika içinde laboratuvarın numune kabul birimine gönderilir. 

İdrar ve gaita tetkikleri olan hastaların örnek kaplarının üstüne barkodu yapıştırılır. Hastalara doğru numune alımı 
ile ilgili yeterli bilgi verilerek, örnek verme lavabosuna yönlendirilir ve numune alındıktan sonra en geç 30 dakika 
içerisinde getirilmesi söylenir. Örnekler kan alma bölümünün örnek kabul alanından teslim alınır. Alınan örnekler 
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örnek toplama alanında oda ısısında muhafaza edilir. Portör tarafından örnek taşıma çantası ile numune kabüle 
teslim edilir. Bebeklerden idrar ve gaita tetkikleri için barkotlu örnek kapları aileye teslim edilir ve örneği nasıl 
toplayacakları ve ne kadar sürede laboratuvara teslim edecekleri konusunda bilgi verilir. Aile tarafından alınan 
örnekler mesai saatleri içerisinde örnek kabule, mesai saatleri dışında nöbetçi örnek kabul sorumlusuna teslim 
edilir. Numune kabul birimine gelen örnekler çalışılacakları bölümlere dağıtılır ve her bölüm çalışacağı numuneyi 
test kabul yapar. 

Acil Servis ve yataklı servislerde, hastalara ismi sorularak veya şuuru açık değilse dosya bilgilerinden/kimlik 
bilekliğinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan alma işlemi hemşireler tarafından gerçekleştirilir. Damar 
yolu açıksa diğer koldan kan alınır. Tüpün etiketine hastanın adı ve soyadı yazılır. Barkot yapıştırılır ve sonra 
barkotlar okutularak HBYS’ine kaydedilmesi sağlanır. Alınan örnekler en geç 30 dakikada laboratuvara gönderilir. 

1.2.1. Numune Alımı İle İlgili Kurallar 

1.2.1.1. Kan Örneklerinin Alınması 

Venöz Kan Alımı 

• Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir. 

• İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır. 

• Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır. 

• Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı pozisyonda 
alınmalıdır. 

• İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir. 

• Turnike kolda 30 saniyeden fazla bağlı kalmamalıdır. 

• Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir. 

• Enjektör ile kan alımı esnasında tüpün kapağı açılmalı, iğne çıkarılmalı ve yavaş bir şekilde kan tüpe 
doldurulmalıdır. 

Kan Alımı Şu Sıra ile Yapılmalıdır: 

• Kan kültürü 

• Antikoagülansız düz kan 

• Koagülasyon testleri için antikoagülanlı tam kan 

• Hematoloji testleri için antikoagülanlı tam kan 

• Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle 
dikkat edilmelidir (Tüpün kaç mililitrelik olduğu tüpün üzerinde yazar). 

• Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan sonra tüp yavaşça en az 5-6 kez alt üst edilerek özenle 
karıştırılmalıdır. Kesinlikle çalkalama yapılmamalıdır. 

Serum 

Tüp: Sarı kapaklı plastik jelli tüp 

• Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel 
oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır. 

• Aynı örnekten birden fazla test istenmesi halinde 4-5 mL serum yeterlidir. Jelli tüpler 10 ml kan örneği 
ile tamamen doldurulmalıdır. Daha az kan örneği ile yeterli serum elde edilemez. 

• Tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır! 
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• Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek alınmalıdır! 

Kan Örneklerinin Korunması 

Kan alımı sonrasında örnek direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci bitene dek oda ısısında 
bekletilir. Bu süre genellikle 20-25 dakika kadardır. Bu süre sonrası serumun santrifuj ile pıhtıdan ayrılması 
gerekir. 

Kültürlerin Alınmasında Genel Kurallar 

Klinik örnek ancak uygun şekilde seçilmiş, toplanmış ve nakledilmiş ise içerdiği patojen mikroorganizma gerçek 
pozitif sonucu gösterir. Bu nedenle yüksek örnek kalitesi tanıda en kritik aşamadır. 

• Örnek gerçek infeksiyon bölgesinden alınmalıdır. Bu sırada bitişik doku, organ ve sekresyonlara temas 
edilmemelidir. Normal endogen mikrobiyal flora ile kontaminasyondan sakınılmalıdır. Örneğin alındığı 
yerin bulunduğu anatomik bölge tanımlanmalıdır. Böylece uygun kültür ortamının seçilebilmesi ve 
infeksiyon kontaminasyon ayrımının yapılması mümkün olur. Örnek, deri ile temas edilerek alınacaksa; 
önce deri %70 'lik alkolle temizlenmeli, bunu takiben iyot solüsyonu (% 1-2 iyot veya %10 'luk povidon-
iyot) kullanılmalıdır. 

• Örnek doğru zamanda alınmalıdır. Sabahları alınan ilk balgam ve idrar örnekleri mikrobacteriumlar, 
funguslar ve diğer patojenlerin ızolasyonu için en uygun örneklerdir. 

• Örnek uygun teknik ve uygun örnek alma araçları ve sterıl kaplar kullanılarak, Aseptik teknikler 
uygulanarak alınmalıdır. 

• Kültür örnekleri, Enfeksiyonun akut safhasında antibiyotik tedavisi başlanmadan alınmalıdır. Başlanmış 
ise örnek yeni antibiyotik dozu verilmeden hemen önce alınmalı ve labortuvar bilgilendirilmelidir. 

• Örnek etkenin canlılığını koruyacak ve çevrenin biyolojik güvenliğini sağlayacak bir taşıma kabına 
aktarılmalıdır. Üzerine hasta adı, soyadı, numunenin alındığı tarih ve saat kaydedilmelidir. (Barkod 
yapıştırılır) 

• Numunenin kaynağı ve/veya anatomik bölge örnek kabının üzerinde açık ve doğru olarak 
tanımlanmalıdır. Ayrıca hastada bulunan yandaş hastalık (Diabetus mellitus, malignite, immun yet. vb) 
varsa kullandığı antibiyotik mutlaka not edilmelidir. 

• Numunenin laboratuvara hızla ulaşması, mümkün olan en kısa sürede (1 saat içinde) laboratuvara 
gönderilmelidir. Saklanacaksa saklama koşullarının uygun olması sağlanmalıdır. 

• İstenen kültür tekniklerini uygulayabilmek ve yanlış negatif sonuca yol açmamak için yeterli miktarda 
örnek alınmalıdır. 

 

1.2.1.2. İdrar Kültürü 

Poliklinik hastaları için hasta örnek alma lavabosuna gönderilerek burada alınması sağlanır. İdrar, bakterilerin 
üremesi için iyi bir ortamdır. Bu nedenle oda sıcaklığında bırakılan idrarın içerisinde üretradan geçen ya da 
havadan ve çevreden bulaşan bakteriler hızla çoğalırlar. En geç 30 dk içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. İdrar 
kontaminasyonu önlemek için sterıl kırmızı kapaklı idrar kabına alınmalıdır. İdrar alındıktan sonra kenarlarına 
dokunmaksızın vidalı kapak kabın üzerine sıkıca kapatılır. Alınan örnek 4 C' de 24 saat bekletilebilir. Orta idrar 
örneği alınmalıdır. 

• Kadınlarda: Hastaya geniş ağızlı kap ve kagıtlara sarılarak 3 adet sterıl gazlı bezden yapılmış pet verilir. 
Birinci pet ılık su ile ıslatılır ve üzerine sabun sürülür, (Dezenfektanlar mikroorganizmaların üremesini 
inhibe edebilir) ikinci pet sadece ılık su ile ıslatılır. Üçüncü pet kuru olarak bırakılır. İlk olarak sabunlu 
pet ile labialar diğer elle aralandıktan sonra vulva önden arkaya bir kez silinir. Sonra su ile ıslatılmış petle 
önden arkaya bir kez silinir. En son kuru pet ile bölge kurulanır. İlk gelen 10-15 ml. idrar tuvalete yapılır. 
Orta idrardan gelen 50-100 ml’lik idrar sterıl, geniş ağızlı, vidalı kaplara alınır, son idrar yine tuvalete 
yapılır. 
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• Erkeklerde: Hastaya kadınlar için anlatılan aynı gereçler verilir ve aynı şekilde hazırlanması söylenir. 
Önce sabunlu pet ile glans penis ve üretra ağzı silinir, sonra ıslak petle durulanır ve sonunda kuru pet ile 
kurulanır. Hasta ilk gelen 10-15 ml idrarı tuvalete yaptıktan sonra 50-100 ml idrar kabına, son idrarı yine 
tuvalete yapar. 

• Bebeklerde: Erkek çocukta penis, kız çocukta vulva çevresi iyice temizlenir. Kız ve erkek çocuklar için 
ayrı özellikte ve deriye yapışma özelliği olan sterıl plastik torbalar, üretrayı içine alacak biçimde 
yapıştırılır. 1 saat içinde örnek laboratuvara ulaştırılmalıdır. Buna olanak yoksa idrar örneği +4 ' de 
buzdolabına koyulmalıdır. Sabahları alınan ilk idrar daha değerlidir. Hastanın bol sıvı içip idrarı 
sulandırması bakteri sayısını düşürür. 

• Sondalı Hastalarda: Plastik kateter torbasında birikmiş idrar kesinlikle kullanılmaz. İdrar almak için 
kataterin torba ile ilişkili ucu çıkartılıp bu kanaldan da idrar alınmaz. Kateterden idrar akımı bir klample 
kesilir. 30 dk kadar beklenir. Lastik katater klempin distalinden (üretraya yakın bir noktasından) alkol ile 
silindikten sonra enjektör yardımıyla idrar alınır. Kataterin üretraya en yakın olduğu alan %70 'lik alkolle 
silinir, enjektör ile alınan idrar örneğinden kültür yapılabilir. Suprapubik Aspirasyon: İlgili hekim 
tarafından alınır. Antibiyotik kullananlarda etken baskılanacağı için kültür alımı ilaç bitiminden en az 2 
gün sonra yapılmalıdır. 

 

1.2.1.3. Boğaz-Nazofarenks Kültürü 

Poliklinik hastaları için hasta numune alma bölümüne gönderilerek burada alınması sağlanır. Eğer hastanın hekimi 
tarafından alınacaksa; Steril Pamuklu eküviyonlarla alınır. Dil basacağı ile hastanın diline bastırılır. eküviyon sıra 
ile sağ ve sol tonsillalara ve tonsilla fossalarına, farinks mukozasına iyice sürülür. Örnek alınan eküviyonlar 
dikkatlice ağız mukozasına ve tükürüğe değdirilmeden çekilir. Transport besiyeriyle laboratuvara gönderilir. 
Materyal 24 saat oda ısısında kalabilir. Epiglotis iltihaplı ise boğazdan örnek alınmaz. Örnek alırken ciddi solunum 
tıkanıklığı oluşabilir. 

1.2.1.4. Burun Kültürü 

Poliklinik hastaları için hasta laboratuvara gönderilerek burada alınması sağlanır. Eğer hastanın hekimi tarafından 
alınacaksa; Steril pamuklu eküviyonlarla alınır. Transport besi yeriyle gönderilir. Materyal 24 saat oda ısısında 
kalabilir. 

1.2.1.5. Alt Solunum Yolu Kültürleri 

Balgam: Balgam örnekleri orofarenjeal sekresyonlarla çeşitli derecelerde kontaminedir. Bu nedenle derin 
öksürtülerek veya indüklenerek alınmalıdır. Özellikle sabahları öksürük ile derinden gelen balgam ağızda fazla 
oyalandırılmadan, sterıl, geniş ağızlı bir kap içerisine alınmalıdır. Balgam alınmadan önce sterıl su ile ağzın 
çalkalanması ve gargara yapılabilir ancak sınırlı değeri vardır. Tükürük veya postnazal akıntı olmamalıdır. 
Mikroskobik olarak 100 büyütmede 10' dan fazla epitel hücresinin bulunması balgamın orofaringeal flora ile 
kontamine olduğunu gösteriri, bu yüzden kültür değerlendirilmez. İndüklenmiş balgam için ıslak diş fırçası 
kullanılarak hastanın ağız mukozası, dil ve diş etleri fırçalanır, ağzı su ile çalkalanır, nebulizör (buhar makinesi) 
kullanarak hastanın yaklaşık 20 – 30 ml, % 3 – 10 ' luk NaCl' den soluması sağlanır. İndüklenen balgam sterıl vida 
kapaklı kaplara alınır. Örnek hemen incelenmelidir. Balgamda bulunan enzimatik etkiler nedeniyle bekletilme 
esnasında birçok mikroorganizma yok olabilir. Balgam çıkaramayan hastalarda özellikle çocuklarda tuberküloz 
araştırması için sabah açlık mide suyu kullanılabilir. Balgam örnekleri +4 °C'de 24 saat saklanabilir. 

Trakeal Aspirat/ Bronş Aspirasyonu:   Uygun teknikle alındıktan sonra sterıl ağzı kapaklı kaplarda laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. Transport oda ısısında 2 saat, 4 °C de 24 saat bekletilebilir. 

1.2.1.6. Dışkı Kültürü ve Parazit Arama 

İçerisinde çok sayıda mikroorganizmalar bulunduğundan bekletilen dışkıda çeşitli kimyasal ve ph değişiklikleri 
oluşarak kısa zamanda patojenlerin yok olmalarına neden olur. Bu nedenle hemen incelenmelidir. Maksimum 2 
saat içinde laboratuvara gönderilmelidir. Dışkı direkt olarak temiz, kuru, geniş ağızlı, sızdırmaz sıkı kapanan 
kapaklı non sterıl bir kaba alınmalıdır. İnceleme için bir ceviz büyüklüğündeki dışkı yeterlidir. Dışkı örnekleri 
soğukta muhafaza edilmelidir. Dışkı tuvalet kagıdı ile alınmamalıdır. Tuvalet kâğıdında baryum tuzları olabilir ve 
bu madde, dışkıdaki bazı patojenler için öldürücü etki yapar. En az üç gün arka arkaya alınan dışkının incelenmesi 
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protozoonların ortaya çıkarılması için daha uygun olur. Kültür için dışkı elde edilemeyen durumlarda sterıl 
eküviyon ile rektal sürüntü örnekleri alınarak incelenir. Kıl kurdu (oksiyur) tespiti için, SELOTEYP YÖNTEMİ 
kullanılır. Hasta sabah uyanır uyanmaz, laboratuvardan temin edilen lam üzerine yapıştırılmış şeffaf selefon bandı, 
lamdan ayrılır. Anal bölge bir elin baş ve işaret parmağı ile ayrılır, selefon bant düzgünce anal delik bölgesine 
yapıştırılır ve çekilir. Tekrar lam üzerine düzgün olarak yapıştırılır. 

1.2.1.7. Venöz Kateter Örneği 

Katater çıkış yeri sürüntüsü veya varsa enjektör ile alınan eksuda örneği ve katater içi kan örneğinden ve aynı 
zamanda periferik venden alınan kandan kan kültürü ve Katater çıkarılacaksa; Katater çıkış yeri ve çevresi bir 
antiseptikle silinmelidir. Hem distal uçtan hem de deriye giriş yerinden en az 2cm kesilerek sterıl kaba konularak 
laboratuvara gönderilmelidir. 

1.2.1.8. Kan Kültürü Tekniği 

Steril eldiven giymeli ve kültür şişesinin kontamine olmasını önleyici tedbirleri almalıdır. Venöz yol yerine katater 
veya intravasküler aletlerden kan kültürü alınması kontaminasyon riskini 2 kat artırır. Eğer bir giriş de kan 
alınamamış ve tekrar vene girilecekse yeni bir enjektör kullanılmalı ve eldiven değiştirilmelidir. Kan kültürleri 
alınırken iyi bir cilt antisepsisi uygulanmalıdır. Bulundukları bölge derisi önce %70’lik alkol ile ıslatılan bir 
tampon ile ve friksiyon yaparak iyice silinerek temizlenir. Kirli deriler için gerekirse 2-3 tampon kullanılır. Sonra 
yeni bir tamponla % 1-2 iyot veya %10 povidon iyot solüsyonu sonra tekrar alkol ve iyot solüsyonu merkezden 
başlayarak konsantrik olarak kan alınacak alana sürülür ve havada kuruması için beklenir. Deriyi temizledikten 
sonra iğne ile girilecek alana parmak ile dokunulmamalıdır. Alınan kan sıvı besiyerinin lastik tıkacı delinerek 10 
cc miktarında bırakılır. Kan kültürü alma tarihi, saati ve hasta ismi şişe üzerine etiketlenir ve laboratuvara 
gönderilir. Örnek alındıktan sonra şişe hafifçe çalkalanmalıdır. Dışarıda bekleme süresi ne kadar uzarsa bakteri 
İzolasyon şansı o kadar azalmaktadır. 

Kan kültür Alma Zamanı 

Mikroorganizmaların kanda bulunmasından yaklaşık 30- 90 dakika sonra ateş, döküntü gibi bulgular ortaya çıkar 
ve ateş en yüksek seviyeye ulaştığında ise mikroorganizmanın kandaki seviyesi oldukça düşer. En uygun zaman 
ateş ve döküntü gibi bulguların ortaya çıkmasından 30-60 dakika öncesidir. Pratikte en uygunu, ateş yükselmeye 
başladığında kültürlerin alınmasıdır. Endokardit, septik trombofilebit, mikotik anevrizmalar gibi sürekli 
bakteriyeminin oluştuğu damar içi infeksiyonlarda zamanlama önemli değildir. Antibiyotiğe başlanmadan 
alınmalı, eğer hasta antibiyotik tedavisi alıyorsa bir sonraki dozdan hemen önce alınmasına dikkat edilmelidir. 

Kan Kültür Sayısı ve Miktarı 

Yetişkinler için şişelerin her birine 8-10 ml (en az 5 ml); bebek ve çocuklar için şişeye 1-3 ml kan alınır. Bir ven 
girişinden alınan kan kaç şişeye inoküle edilirse edilsin tek bir kültür olarak değerlendirilir. Bir kan kültür seti; 
aynı anda iki ven girişiyle alınan kanların 2 veya daha fazla şişeye alınmasıyla oluşur. 24 saat içerisinde 2 veya 3 
kan kültür setinin alınması yeterlidir. Kültürlerin 30 veya 60 dakika arayla alınması önerilir. Akut sepsis hariç, 1 
saatten daha kısa süre aralıklarla kan kültürü yapılmamalıdır. Bir hastadan alınan bir set kan örneğinde bakteri 
ürememesi hemokültür sonucunun olumsuz kabul edilmesi için yeterli değildir. Kültür şişeleri oda ısısında 2 saat 
içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvara ulaştırılmayan materyaller oda ısısında en fazla 24 saat kalabilir. 

1.2.1.9. BOS Kültürü 

BOS bel ponksiyonu ile elde edilir. En önemli nokta girişimin en üst düzeyde asepsi ve sterilizasyona uyularak 
yapılmasıdır. Erişkinlerde 5-15ml, çocuklarda 4-5ml alınabilir. BOS 2-3 tüpe alınmalıdır. Bunlardan ilk tüp 
biyokimyasal deneyler için kullanılır. Hücre sayımı ve kültür 2 veya 3’cü tüplerden yapılır. Bu tüplerde travma 
sonucu olabilecek hücre karışması yoktur. BOS kesinlikle buzdolabına konulmaz. 

1.2.1.10. Yara/Doku/Abse Kültürü 

Ülseröz, gangrenöz lezyonlar da dahil tüm yara örneklerinde ve abselerde sürüntü değil doku örneği veya aspirat 
gönderilmelidir. Apse ve yara yüzeyindeki sızıntı steril serum fizyolojik ya da %70 'lik alkol ile silinir. Lezyonun 
en derin kısmı yara yüzeyi ile kontaminasyondan sakınarak aspire edilir. Kapalı apse şırınga ile aspire edilir, 
Hemen laboratuvara gönderilir. 
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1.3. Mikrobiyoloji Testlerinin Çalışılma Sürecine Yönelik Algoritma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.4. Numunelerin Transferi 

Numuneler; pnömatik sistem ile özel transport kapları (kapalı, sızdırmaz ve darbeye dayanıklı) içerisine uygun 
şekilde yerleştirilerek laboratuvara ulaştırılır. Numunelerin pnömatik sistemle taşınmadığı durumlarda; portör/İç 
hizmetli, hemşirelerden teslim alacakları numuneleri uygun taşıma kaplarında (kapalı, sızdırmaz ve darbeye 
dayanıklı), oda ısısında en kısa sürede (en geç ½ saat içerisinde) laboratuvara ulaştırmalıdır. Portör/İç hizmetli taşıma 
kaplarını sallamadan, düzgün bir pozisyonda taşımalıdır. Acil çalışılması istenen numuneler hiç bekletilmeden 
laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma sırasında eldiven giyilmelidir. Kabın dışına bulaş olmuşsa kap değiştirilmeli, bu 
mümkün değilse kabın dışı dezenfektan bir solüsyon ile temizlenmelidir. Numunelerin toplandığı/bırakıldığı 
bankolar ve masalar bulaş riski yüksek olduğu için en az günde bir kez ve gerektiğinde Dezenfekte edilmelidir.  

1.4.1. Numunelerin Transferi ile İlgili Kurallar 

Mikroorganizmalar, örneklerin toplanması, nakli veya saklanması sırasında çoğalır veya ölürlerse hastalığı 
tanımlamadaki önemlerini kaybederler. Uyulması gereken prensipler şunları içerir: 

Poliklinik Hasta Test 
Girişi Barkod Basımı 

Acil Servis Hasta Test 
Girişi Barkod Basımı 

  

Yatan Hasta Test Girişi 
Barkod Basımı 

  

Kan Alma Birimi 
Numunelerin Alımı 

Laboratuvar Numune Kabul Birimi 

Kabul Red 

Parazitoloji Elisa Bakteriyoloji Moleküler 

 

Nefelometri-İfa 

  

 

Analiz 

Sonuç Değerlendirme 

Onay 

Hastane Otomasyon Sitemi 

TBC 
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• Tüm örneklerin nakli hemen hiç beklenilmeden yapılmalıdır. Örnek kaplarının dış kısımlarında örnekten 
bulaş olmamalıdır. Örnek alınırken Lokal anestezik madde kullanılmış ise bu maddeler antibakteriyel etki 
gösterebileceğinden Lokal anestezikle temas süresi kısa olmalıdır. 

• Kan kültürü için alınan örnekler laboratuvara hemen nakledilmeli, laboratuvara ulaşana kadar oda ısında 
muhafaza edilmelidir. 

• Beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• İdrar, solunum sistemi ve gaita örnekleri en geç 30 dk içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. 

• Yara ve vücut sıvıları 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Mikobakteriyel inceleme için hastadan sabah alınan ilk idrar veya balgam gönderilmelidir. 

• Doku parçaları geniş ağızlı, vidalı kapaklı, sterıl kaplarda formal veya alkol konmadan mikrobiyoloji 
laboratuvarına gönderilmelidir. Bakteri kültürü için alınmış örnekler, transport ortamında dahi olsa 24 
saatten daha uzun süre bekletilmemelidir. 

• Portör/İç hizmetli, laboratuvara geldiğinde numuneleri numune kabulde görevli labortuvar teknisyenine 
teslim eder. 

1.4.2. Numunelerin Transfer Sıcaklıkları 

Tıbbi mikrobiyolojik örneklerin transfer sıcaklığı, örneğin türüne ve aranacak mikroorganizmaya bağlı olarak 
değişmekle birlikte, temel amaç mikroorganizmanın canlılığını korumak ve çoğalmasını engellemektir. Genel olarak 
örnekler oda sıcaklığında (15−30°C) veya soğuk zincirde (2−8°C) transfer edilir. 

• Oda Sıcaklığı (15−30°C): Beyin omurilik sıvısı (BOS), kan kültürleri, genital örnekler, göz örnekleri ve 
boğaz sürüntüleri gibi organizmaların soğuğa hassas olabileceği örnekler için uygundur. 

• Soğuk Zincir (2−8°C): İdrar, balgam, dışkı (taşıma besiyeri yoksa), kateter ucu ve doku örnekleri, normal 
floranın aşırı üremesini önlemek amacıyla soğuk ortamda taşınmalıdır. 

• Özel Durumlar (Gastrik Örnek): Oda sıcaklığında 15-30 dakika içinde transfer edilmelidir.  

 

 

1.5. Test Çalışmasından Önce Hazırlık Gerektiren Süreçler 

• Örnekler laboratuvara gelince önce numune kabul biriminde kabulleri yapılır. 

• HBYS’den yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, 
kontaminasyon vb. kontrolü yapılır. 

• Uygun örneklerin barkodları okutularak kabulü yapılır. 

• Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifuj edilir. 

• Gelen jelli tüpteki kan örneklerini santrifujle 4000 rpm, 10 dakika döndürülerek serum ayrılır. 

• Günlük çalışılmayacak testler santrifuj edildikten sonra plazma örnekleri (PCR örnekleri) -20°C’de çalışma 
gününe kadar saklanır.  

• TBC örnekleri çalışıldıktan sonra sonuç çıkana kadar (45 gün) -20°C’de saklanır. 

• Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar çalışılmaz, HBYS üzerinden numune red yapılır.  

• Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir.  
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1.6. Laboratuvar Numune Red ve Kabul Kriterleri 

1.6.1. Numune Red Kriterleri 

Numuneler numune kabul birimine ulaşınca hemen kabul–red kriterlerine bakılır. Uygun olmayan örnekler sistem 
üzerinden red edilir, kabul kriterine uygun örnekler ise kabül edilir ve analize başlanır. 

Numenelerin Kabul ve Reddi Kayıt Altına Alınır  

• Tarih ve saat  

• Numuneleri gönderen bölüm 

• Kim tarafından kabul veya red edildiği 

• Rededildi ise ret nedeni 

Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek 
kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler 
laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi durumunda 
acil testler çalışılır. Uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni 
numune istenir. 

• Formalin içerisinde gönderilen örnek 24 saat biriktirilmiş balgam ve idrar örnekleri 

• Agar üzerine ekim yapılmış ve kurumuş örnekler 

• Baryum, kimyasal boyalar ve yağlı kimyasal maddeler ile kontamine olan materyaller 

• Foley kateter ucu (Üretra Florasını yansıtır) 

• Kan kültürü hariç 1 günde, 2 den fazla alınan materyaller 

• Birçok inceleme için tek eküvyon çubuğu ile gönderilmiş ise (örneğin; aerob, anaerob, fungus ve tbc için 
tek örnek gibi) 

• Steril şartlarda olmayan, uygun alınmamış, dışına sızma olmuş veya herhangi bir şekilde kontamine olmuş 
örnekler 

• Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir. 

• Flora ile kontaminasyon olasılığından dolayı hatalı veri sağlama ihtimali bulunan örnekler reddedilir. 

• Mantar ve mikobakteri incelemesi; 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar örnekleri laboratuvara kabul 
edilmez. 

• Balgamın makroskobik olarak değerlendirilmesinde tükürük görünümünde olması. 

• Boyama için gönderilen materyallerin taşıma besi yerinde gönderilmesi durumlarında örnek reddedilir. 

Red edilen numuneler için HBYS’ne red nedeni, tarih ve saati, rededen kişinin adı soyadı kaydedilir. Bu durumda 
numuneyi çalışan personel en kısa sürede gelen numune servisten ise servis sorumlu hemşiresine, poliklinikten ise 
poliklinik sekreterine ve/veya hemşiresine red işlemi hakkında bilgi verir ve hastadan tekrar numune alınmasını ister. 
Ayrıca HBYS üzerinden red ile ilgili mesaj otomatik olarak gider. Reddedilme nedenleri aylık analiz edilir. 
Gerektiğinde (reddedilen numune hedef değerin üzerinde ise ve /veya süreklilik - trend haline gelen uygunsuzluklar 
halinde) düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) başlatılır. Hazırlanan DÖF formu kalite yönetim birimine gönderilir, 
kalite yönetim birimi tarafından reddedilme nedenine yönelik olarak süreç başlatılır. 
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1.6.2. Numune Kabul Kriterleri 

• Kliniklerden ve kan alma laboratuvarından gelen numunelerin üzerinde mutlaka hasta barkodu veya hastanın 
numune barkodu olmalıdır. 

• Hangi numunenin çalışılması isteniyorsa o numunenin bilgisayar girişi yapılmalıdır. Laboratuara gelen 
numunenin bilgisayar girişi laboratuar sekreteri tarafından kontrol edilerek girişi olan numuneler kabul 
edilir. 

• Eğer gaita, idrar gibi numuneler istenmiş ise hastaya tarif edilerek usulüne uygun vermesi sağlanır. Hasta 
numuneyi getirince kabul edilir. 

• Doğru hasta - Doğru giriş - uygun numune- uygun zamanda - yeterli miktarda geldiğinde kabul edilir. 
Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa barkot çıkartılarak düzgün yapıştırıldıktan sonra kabul 
edilir. Ancak barkot kaldırıldıktan sonra altında isim olup olmadığı kontrol edilir eğer barkodun altında aynı 
hastaya ait isim varsa yeni barkod basarak kabulü yapılır. 

• Numunelerin bulunduğu taşıma kap ve tüplerinde kırık çatlak, yabancı madde yok ise kabul edilir.  

• Bakteriyoloji laboratuvarına gönderilecek tüm numunelerin hemen laboratuvara gönderilmesi gerekir. 

• Anaerob istenen kültür numunesi anaerob şartlarda nakledilmişse kabul edilir. Anaerobik inceleme için 
uygun numuneler: kapalı apse aspiratı, bartholin bezi aspiratı, kan, safra, kemik iliği aspiratı, bronkoskopik 
fırçalama, fallapian tüpü, intrauterin örnekler, overler, plasenta vs. 

• Tüm örnekler mümkünse antibiyotik alınmadan verilmeli, antibiyotik alındıysa belirtilmelidir. 

• İdrar kültürü için orta akım idrarı, steril idrar kabında en geç yarım saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

• Balgam kültürü için verilecek balgam örneği, ağız su ile çalkalandıktan sonra tercihen sabah verilmeli ve 
tükürük olmamalıdır. 

Preanalitik Süreç (Kan ve Mikrobiyolojik Örnekler İçin) 

Analiz Öncesi Süreçte Kimlik Doğrulaması Için Yapılan Aşamalar 

• İstemin yapılması 

• Otomasyon kaydı 

• Barkodun çıkarılması 

• Numune alınması 

• Numunenin laboratuvara taşınması 

• Numunenin kontrol ve kabulünün yapılması, servis örneklerinin teslimat formunun imzalanıp geliş saatinin 
yazılması 

• Kabul krıterlerine uymayan örneklerin ayrılması 

• Kabul krıterlerine uymayan örneklerin kliniklere bildirilmesi 

• Kabul edilen örneklerin çalışma birimlerine göre ayrılması 

• İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması 

2. ANALİTİK SÜREÇ 

2.1. Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar, Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Süreçleri 

2.1.1. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Test Sürecinde Kullanılan Cihazlar  
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ETÜV 37 °C 

Etüvün elektrik fişi toprak hatlı prize takılmalı, Isı ayar düğmesinden ısı ayarı (36-36,5 dereceye) yapılmalıdır. 
Ventilasyon deliklerinin açık olmasına dikkat edilir. Ekimi yapılan besiyerleri, alt ve üst raflara etüv içi hava akımını 
engellemeyecek şekilde dizilir. Etüv içerisinde aşırı kurumanın önlenmesi için yeterli nem sağlanır (örn: Etüv içine 
ağzı açık bir kapta su konulabilir). Etüv sıcaklıkları, nem durumu her gün sıcaklık, nem takip çizelgeleri ile denetlenir. 
Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir. Etüv kapağı gereksiz açılmaz. 

Etüv/Sterilizatör 

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında tezğah üstü kullanıma uygundur. Cihazın ulaşabildiği azami sıcaklık 250ºC’dir. 
Cihazın zamanlayıcısı 1 dk. – 99,9 saat arasında ayarlanabilir. Cihazın iç hacmi 55 litredir. Cihazın kapağı açılarak 
kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir. 
Çözücülerle yıkanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etüve konulmamalıdır. Plastik 
malzemeler etüve konulmamalıdır. Numune kaplarının ve maşanın fırın cidarına değmemesine dikkat edilmelidir. 

On/Off düğmesi on konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır. Cihazların kapakları uzun süre açık bırakılmamalıdır. 
Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır. 
Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105°C’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır. Start tuşuna basılarak 
cihazın ısınması başlatılır. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun 
eldiven kullanılarak kavranmalıdır. 

Cihazın Bakımı 

Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir. 

Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır. Cihazın dış 
yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır. 

Etüv /Sterilizatör Kalibrasyonu: 

Yılda bir kez, anlaşmalı olduğumuz TSE onaylı firmaya yaptırılır, kalibrasyon etiketi cihaz üzerine yapıştırılır, ilgili 
kayıtlar Biyomedikal teknik servisinde tutulur. 

Hassas Terazi 

Hassas terazi kullanılmadığı zamanlarda kapakları kapalı ve yüksüz olmalıdır. 

Terazinin yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Hassas terazi üzerine ve etrafına kimyasal madde dökülmemesine 
özen gösterilmelidir. Dökülen kimyasal maddeler fırça ile temizlenmelidir. Kullanılmadığı durumlarda cihaz standby 
konumunda olmalıdır. 

Hassas Terazi Kalibrasyonu: 

Yılda bir kez, anlaşmalı olduğumuz TSE onaylı firmaya yaptırılır, Kalibrasyon etiketi cihaz üzerine yapıştırılır, ilgili 
kayıtlar Biyomedikal servisinde tutulur. 

Vorteks Karıştırıcı 

Cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır. Cihazın speed (hız) düğmesi ile istenilen hız 
ayarı yapılır. İşlem bittikten sonra prizden fiş çıkarılır. 

Vorteks Karıştırıcı Kalibrasyonu: 

Yılda bir kez, anlaşmalı olduğumuz TSE onaylı firmaya yaptırılır, Kalibrasyon etiketi cihaz üzerine yapıştırılır, ilgili 
kayıtlar Biyomedikal teknik servisinde tutulur. 

Otoklav 

Cihaz uygun şebeke voltajlı, kesintisiz güç kaynaklı prizde olmalıdır. Cihaz açılmadan önce ön paneldeki Air top 
outlet modu O pozisyonundan 1 pozisyonuna ve steam water (1) pozisyonuna alınır. Cihaz içindeki hava 
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boşaltıldıktan ve su seviyesi kontrol edildikten sonra, eğer su eksikse distile su ile tamamlanarak Air top outlet modu 
1 pozisyondan O moduna ve Generator filling top (0) moduna getirilir. Cihaz çalışmaya hazır haldedir. 

Otoklav ile Steril Edilme Süresi; 

- Besi yeri için: 121 °C ‘de 15 dakika 1 atmosfer basıncında, 

- Kültür plakları: 121°C’de 15 dakika 1 atmosfer basıncında olacak şekilde cihaz ayarlanır. 

Açma, kapama düğmesinden cihaz açılır ve sistem şarj düğmesine basılır. Steril edilecek malzemeler sıkışık 
olmayacak şekilde yerleştirilir. Kapak sıkıca kapatılır. Steril olma süresi tamamlanınca cihaz otomatik olarak durur. 
Manometre basıncı O olduktan sonra Cihaz Açma kapama düğmesine basılarak cihaz kapatılır. Basınç tamamen 
düşmeden kapak açılmamalıdır. Kazalara neden olabilir! Daha sonra üst kapak dikkatlice açılarak malzemeler 
dikkatlice boşaltılır. 

Tıbbi Atıklar Anlaşmalı firma tarafından hastaneden alınmakta, firmaya ait özel tesis de yakılarak imha edilmektedir. 
Bu nedenle kültür plakları dekontamine edilmeden direkt olarak tıbbi atığa atılmaktadır. 

Tüpdeki sıvı maddelerin otoklavda sterıl edilmeleri için tüplerin pamuk tıkaçlarla kapatılarak sterıl edilmesi gerekir. 

Otoklav Güvenlik Kuralları: 

Cihazın havası mutlaka boşaltılmalı ve su seviyesi kontrol edilmelidir. Manometre basıncı 0 olmadan cihaz kapağı 
açılmamalıdır. Mutlaka eldiven giyilerek çalışılmalıdır. Otoklav haftada en az bir kez ılık su ve gazlı bez ile 
temizlenmelidir. Sterilizasyon kontrolü için her çalıştırmada kimyasal ındikatör, haftada bir biyolojik ındikatör 
kullanılır. 

Otoklav Kalibrasyonu: 

Yılda bir kez, anlaşmalı olduğumuz TSE onaylı firmaya yaptırılır, kalıbrasyon etiketi cihaz üzerine yapıştırılır, ilgili 
kayıtlar Biyomedikal teknik servisinde tutulur. 

Santrifuj 

Santrifüjler bakımları zamanında yapılmadığında, doğru kullanılmadığında ve temizlenmediğinde ciddi tehlikeler 
oluşturabilir.  

Modern santrifujlerde olası kazalara ve tehlikelere karşı çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Bunlar arasında; çalışma 
sırasında kapağın otomatik kilitlenmesi ve santrifujün tam durmadan açılmasını önleyen düzenek, dengesizliği 
algılayan sensörler, rotorun aşırı hızlanmasını engelleyen düzenek ve bir kaza anında rotoru içeride tutacak 
sağlamlıkta bir kasanın varlığı sayılabilir. Bu düzeneklerin olmadığı eski santrifujlerle çalışırken son derece dikkatli 
olunmalıdır. 

Santrifüjler daima üretici talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve bir kullanım kılavuzu olmalıdır. Kullanıcılar 
eğitimden geçirilmelidir. Eğitim en az; doğru çalıştırma ve durdurma, tüp dengeleme, güvenlik kaplarının kullanımı, 
rotor seçimi ve dekontaminasyon konularını kapsamalıdır. Yüksek hızlı santrifujler sabit, rezonanz yapmayan bir 
yüzeyde (zemin, banko üstü, masa üstü, vb.) konuşlandırılmalı ve kenarlardan en az 15 arkadan ise en az 10 cm 
açıklık olmalıdır. Santrifüj kullanımı esnasında enfektif aerosollerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Santrifüj 
haznesinin iç kısmı kan ve diğer vücut sıvıları gibi biyolojik materyal ile kirlenmiş ise, dekontamine edilmeden 
santrifüj çalıştırılmamalıdır. Kefeler, rotorlar ve santrifuj haznesi gün sonunda ve dökülme-saçılma durumlarında 
üreticinin önerileri doğrultusunda dekontamine edilmelidir. Santrifüjleme sırasında tüp kırılması ciddi miktarda 
aerosol oluşumuna neden olur. Bu tür kazaları önlemek için: 

Rotora uygun tüp seçilmelidir. Santrifüj tüpleri tercihen plastikten yapılmış olmalı ve kullanımdan önce hasarlı olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Tüpler her zaman kapağı sıkı ve düzgün kapatılmış (mümkünse vidalı kapaklı) 
olmalıdır. Kefeler ağırlığa göre eşlenmeli ve iyi dengelenmelidir. Sıvı seviyesi ile santrifuj tüpünün ağzı arasında 
bırakılması gereken boşluk üretici firmanın önerilerini aşmamalıdır. Yine bir kural olarak tüpler ¾’den fazla 
doldurulmamalıdır. Santrifüjleme sırasında tüp kırılır ve bir dökülme-saçılma gerçekleşirse yapılacaklar aşağıda 
özetlenmiştir. 
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Santrifujleme Sırasında Tüp Kırılırsa: 

Motoru kapatın ve aerosollerin çökmesini bekleyin (~30 dakika). Gerekli Kişisel korunma için önü kapalı, arkadan 
bağlanan önlük, maske, gözlük, eldiven kullanılır. Kefeleri çıkarın ve 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ya da koroziv 
olmayan başka bir dezenfektanı kabın içine dökün ve en az 20 dakika bekletin. Cam kırıkları varsa bir forsepsle 
tutarak kesici-delici atık kabına atın. Diğer tüm kontamine materyali tıbbi atık olarak bertaraf edin. Kefeleri 
(kuvarterner amonyum bileşiği gibi ılımlı bir dezenfektan veya 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile) temizleyin. 

Santrifuj Kullanma, 

Cihazın fişi prize takılır. LID düğmesi ile kapak açılır. Kanlar karşılıklı ve dengeli olmak üzere santrifuje yerleştirilir. 
İstenilen devir ve süre ayarlanır. Start düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır. Süre sonuna Tüpler cihazdan çıkarılır. 
Kapak kapatılır. 

Santrifüj Kalibrasyonu: 

Yılda bir kez, anlaşmalı olduğumuz TSE onaylı firmaya yaptırılır, Kalibrasyon etiketi cihaz üzerine yapıştırılır, ilgili 
kayıtlar Biyomedikal servisinde tutulur. 

Buzdolabı 

Buzdolapların temizliği; 

Buzdolabında, atık materyaller bulundurulmamalıdır. 

Periyodik olarak (en az 6 ayda bir, laboratuvarın iş yüküne ve ekıpmanın kullanım sıklığına bağlı olarak daha erken) 
boşaltılmalı, buzu çözülmeli ve temizlenmeli. Depolama sırasında kırılmış olan ampuller, tüpler, vb. Kaldırılmalı. 
Temizlik sırasında yüz koruması ve ağır işlere uygun kauçuk eldivenler giyilmeli. Temizlikten sonra iç yüzeyler 
Dezenfekte edilmelidir. Yanıcı-parlayıcı maddeler asla standart laboratuvar buzdolaplarında saklanmamalıdır. 
Standart buzdolapları kıvılcım korumalı olmadığından, çalışması sırasında kıvılcım çıkabilir ve sıvıların parlamasına 
neden olabilir, bu tür materyal kıvılcım-korumalı buzdolaplarında saklanmalıdır. 

Buzdolapları Kalibrasyon ve bakımı yılda bir kez Biyomedikal teknik servisi tarafından yapılır, etiketi buzdolabı 
üzerine yapıştırılır, bakım kayıtları biyomedikal servisinde tutulur. 

Mikroskop 

Cihazın fişi prize takılır. On düğmesi ile ışık açılır. Kondansatörün en üst konumda, diyaframın tamamen açık olup 
olmadığı kontrol edilir. Uygunsuz olan ayar varsa düzeltilir. Binoküler mikroskopta okülerin aralığını iki göz arası 
mesafesine göre ayarlanmalıdır. Işık ayarı ve temizliği kontrol edilmelidir. Bakılacak preparat lam üzerinde 
hazırlanır. Boyasız preparat değerlendirilecekse lam mikroskobun sehpasına konarak 10X büyütmeli objektifle 
ayarlama yapılır. 40X büyütmeli objektifle saha taranır ve sonuç değerlendirilerek sonuç verilir. Boyalı preparat 
değerlendirilecekse lam mikroskobun sehpasına konarak 10X büyütmeli objektifle ayarlama yapılır. İmmersiyon yağı 
1 damla damlatılarak çıplak gözle mikroskobun solundan bakarak preparat üzerine damlatılıp başlığı döndürerek 
immersiyon objektfinin yağa dalmasını sağlanmalıdır. 100X büyütmeli objektifle saha taranır, Mikrovida ile görüntü 
netleştirilir. Bir el mikrovidada, diğer el tabla hareket vidasında olacak şekilde alan taraması yapılır ve 
değerlendirilerek sonuç verilir. Çalışma bittikten sonra makrovida ile tablayı en aşağı indirilir. Lam çıkarılır, off 
düğmesiyle ışık kapatılır. Günlük çalışma bittikten sonra mikroskobun genel temizliğini yapılır. Eğer immersyon ile 
çalışıldıysa immersiyon yağının tamamen temizlenmesine özen gösterilmelidir. (Not: İmmersiyonun objektiften 
temizlenmesinde 3 kısım etil alkol+ 7 kısım eter solüsyonunu kullanılır.) Cihazın fişi prizden çekilir. 

Mikroskobun üzeri tozdan korumak amacıyla örtülerek bırakılmalıdır. Mikroskop Kalibrasyon ve bakımı yılda bir 
kez Biyomedikal teknik servisi tarafından yapılır, etiketi mikroskop üzerine yapıştırılır, bakım kayıtları biyomedikal 
servisinde tutulur. 

Biyolojik Güvenlik Kabini (BGK) 

Kabini kullanıma açın; 15 dakika çalıştırın; hava akımının uygun hale geldiğinden emin olunca işinize başlayın. 
Kabine işinizde kullanılacak malzeme ve ekibmanı koyun. Çalışmanızı yapın. Kabinden çalışma malzemelerini 
çıkarın. %1’lik çamaşır suyu ile kabinin dekontaminasyonunu sağlayın. Kabini 15 dakika boş çalıştırın, sonra kapatın. 
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Güvenlik Önlemleri; Kabine daima ‘düz doğrultuda’ gir; ani/geniş hareket yapma. Malzemeyi kabinin iç kısmına 
koy, ön (ve varsa arka) ızgaraya malzeme koyma. Laminar akımda aksaklık olup olmadığını izle, tahmin et. Diğer 
kişileri kabin etrafında gereksiz hareketlerden kaçınmaları için uyar ve odanın kapılarının açılıp kapanmasını kısıtla. 
Hava akımını bozabileceği ve HEPA filtreye zarar verebileceği için, kabin içinde zorunlu olmadıkça bunzen beki 
kullanma. Açık alevde veya ısıtıcı kaynaklarla (örn. hot-plate) çalışırken kabinde uçucu/yanıcı kimyasalları (alkol 
v.b.) kullanma. 

Biyolojik Güvenlik Kabin Kalibrasyonu: 

Firma önerileri doğrultusunda kabin kullanımı cihaz ön yüzündeki sayaçda 5.000 saat olunca hepafiltre değişimi 
yapılacaktır. 

 

Göz Duşu İstasyonu 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışma esnasında örnek veya kimyasal sıçraması ile oluşan bulaşma riskini azaltmak, 
gözün kimyasal yanmasını durdurmak amaçlı ilk yardım olarak göz duşu kabinleri kullanılmalıdır.  

 Kimyasal Malzemeye Maruz Kalındığında 
• Hiç vakit kaybetmeden göz duşunun bulunduğu yere gidiniz. 
• Vana, pedal, açma kolu kullanarak suyu açınız. 
• Suyun gözlerinize ulaşmasını sağlamak için ellerinizi kullanarak gözlerinizin tamamen açık halde olmasını 

sağlayınız. 
• Maruz kalınan kimyasalın cinsine göre 15 dk. ile 60 dk. arasında gözlerinizi yıkayınız. (15 dakikadan daha az 

olmamalıdır!) Gözlerinizin açık olduğundan emin olun ve göz bebeklerinizi her yöne hareket ettirin. 
• Yıkama süresi sona erdiğinde suyu kapatınız. 

 Göz Duşu Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
• Gerektiğinde göz duşunu kullanmak için asla tereddüt etmeyiniz. 
• Acil sağlık yardımı sağlanması için yakınınızdaki bir iş arkadaşınızla iletişime geçin. 
• Gözde rahatsızlık sürüyorsa yıkama işlemini tekrarlayın. 
• Laboratuvar hortumlarını, duş başlıklarını asla göz duşu olarak kullanmayınız. Bunlar genel temizlik için 

kullanılırlar, hijyenik olmayabilirler. 
• Asla lavabo musluklarını göz duşu olarak kullanmayınız. 
• Dışarıda bulunan bazı göz duşlarında kısa süreliğine farklı renkte su akabilir, bu nedenle göz duşunu kullanmakta 

tereddüt etmeyiniz. 
• Göz duşunun acil durumlarda kullanılmasını engelleyecek herhangi bir amaçla kullanılmasına izin vermeyiniz. 
• Kullanım sırasında ve kullandıktan sonra ıslanan ve kayganlaşan zemine dikkat ediniz. 
 

Boy (Vücut) Duşu İstasyonu 

Laboratuvar boy (vücut) duşu, kimyasal sıçramalara karşı acil durumlarda vücudu hızla arındırmak için 
tasarlanmıştır. Çekme kolunu (sarkacı) aşağı çekerek suyu başlatın, elbiselerinizi çıkarırken en az 15 dakika boyunca 
yıkanın ve derhal tıbbi yardım isteyin. 

Acil durum müdahalesini güvenle tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 
 Acil Durumda Kullanım Adımları 

• Harekete Geçin: Ünitenin üzerindeki üçgen kolu (sarkacı) çekin veya yere monteli modeller için ayak pedalına 
basın. 

• Müdahale: Su akışı hemen başlayacaktır. Tazyikli suyun tüm vücudunuzu kapladığından emin olun. 
• Giysileri Çıkarın: Kimyasalla temas eden tüm kıyafetlerinizi ve aksesuarlarınızı (saat, yüzük vb.) duş altında 

hızla çıkarın. 
• Yıkanma Süresi: Durulama işlemini en az 15 dakika boyunca kesintisiz sürdürün. 
• Asla Ovmayın: Kimyasalı cildinize yaymamak için ovalamaktan kaçının 
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2.1.2. Mikrobiyolojide Kullanılan Cihazların Temizliği 

Labortuvar cihazlarının günlük temizliği kullanım klavuzlarına uygun olarak yapılmalıdır. Aletlerin sabun ve 
deterjanlarla temizlenmesi ile bir dereceye kadar dezenfeksiyon işlemi sağlanır. Sabun ve deterjanlar maddenin 
yüzeyindeki yağlı tabakanın çözülmesine yol açarak, mikropların su ile akıp gitmesini sağlarlar. Bununla birlikte 
güvenilir bir yöntem değildir. Özellikle kan ve diğer vücut sıvıları ile bulaş olmuş aletler için su, sabun ve deterjan 
ile yapılan temizlik yeterli değildir. Dezenfeksiyon veya sterilizasyon gerekir. 

Kullanılan pipet ve seroloji tüpleri gibi Dezenfekte edilecek malzemeler plastik bir kap içine konarak en az 30 dakika 
%10luk sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) tutulmalıdır. Dezenfekte edilecek malzemeler %10luk sodyum hipoklorid 
(çamaşır suyu) direk temasa getirilerek, bu malzemeler üzerinde kaplama, parafin, yağ ve hava kabarcığı olmamalı 
ve tüm yüzey %10’luk sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) tamamen temas halinde olmalıdır. Laboratuvarda kullanılan 
malzemeler hipoklorid ile Dezenfekte edildikten sonra az miktarda deterjanla tekrar yıkanmalı ve bol su ile 
durulanmalıdır. Tüm dezenfektanlar belirli oranda pro- tein, lastik, plastik ve deterjan gibi maddelerle inaktive 
olduklarından, dezenfeksiyon sırasında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Kuruduktan sonra paketlenerek 
sterıl edilir. Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılan tüp, petri kapları vs. otoklavda sterıl edildikten sonra deterjanla 
yıkanır, bol su ile durulanır. Uygun şekilde paketlenerek pastör fırınında sterıl edilir. 

 

2.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılacak Kit (Reaktifler) /Malzemelerin Hazırlığı, Kontrolü 

Ağızla pipetaj kesinlikle yasaktır.  Tüm prosedurler aerosol oluşumunu veya saçılmaları en aza indirecek şekilde 
uygulanır. Aerosol oluşumu veya saçılma potansiyeli varsa veya enfeksiyöz ajanların büyük volumleri ya da yüksek 
Konsantrasyonlar ile çalışılıyorsa, Biyogüvenlik Kabini kullanılmadır. Yüze sıçrama olasılığında yüz koruyucu 
kullanılır. Enfeksiyöz materyale, klinik örneklere (kan, serum, balgam, idrar, dışkı v.b.), kontamine Ekipmana veya 
yüzeylere dokunulacaksa eldiven giyilir. Enfeksiyöz materyale temastan sonra, eldiven çıkarıldıktan sonra ve 
laboratuvar terk edilmeden önce eller mutlaka yıkanır. Çalışma yüzeyleri her gün en az bir kez, enfeksiyöz materyal 
dökülürse; dökülmenin hemen ardından çalışan tarafından dekontamine edilmelidir. 

Tüm kültürler, stoklar ve düzenli olarak üretilen diğer kirliler ve tüm enfeksiyöz materyaller tıbbi atık kabına atılır. 
Laboratuvardaki tüm tıbbi atıklar görevliler tarafından alınır ve hastanenin tıbbi atık deposuna götürülür. Çalışmaya 
başlamadan önce çalışma masası temiz ve düzenli olmalı, ayrıca dezenfektan madde (% 5 sodyum hipoklorid / %70 
alkol veya Anios surfa 'safe solusyonu) ile silinmelidir. Çalışma sırasında olası kontaminasyonlar için mutlaka bir 
dezenfektan solüsyon, kagıt havlu veya gazlı bez hazır bulundurulmalıdır. Çalışma öncesinde çalışma için gerekli 
tüm malzeme durumu kontrol edilmelidir. Eksik olan malzemeler çalışmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. 
Sterilizasyonundan kuşku duyulan hiç bir malzeme kullanılmamalıdır. Çalışma bittikten sonra çalışma alanı 
temizlenmeli, Dezenfekte edilerek bir sonraki çalışma için hazır duruma getirilmelidir. Kirli malzemeler kendilerine 
ait kaplara konulmalı, kurallarına uygun şekilde sterılize edildikten sonra imha edilmelidir. Çalışma bittikten sonra 
çalışmaya ile ilgili her şey gerekli yerlere kaldırılmalı, bankolar ve çalışma ortamı boşaltılmalı ve Dezenfekte 
edilmelidir. 

Laboratuvarda bulunan tüm aletler çok dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve her kullanımdan sonra kapatılmalıdır. 
Çalışmada sonrasında alet ve cihazlar temizlenerek bir sonraki çalışma için hazır duruma getirilmelidir. İçinde kültür 
bulunan tüp, petri kutusu gibi malzemeler açık olarak masa üzerine bırakılmamalı, tüpler önlük cebinde taşınmamalı, 
masa üzerine (özellikle sıvı kültür içerenler) gelişi güzel konulmamalıdır. Tüpler tüplükte tutulmalıdır. 
Laboratuvardan kültür ve kontamine olduğu düşünülen hiç bir materyal dışarıya çıkmamalıdır. 

2.3. Kalite Güvenliği 

2.3.1. İç (internal) Kalite Kontrol Programı;  

İç kalite kontrol programı uygulaması 

Kontroller hasta numuneleri ile aynı sürece tabi tutulmakta ve aynı yöntemle çalışılarak günlük ve günler arası 
performans denetlenmektedir. İç kalite kontrol testi seviyeleri ve çalışma periyodu, test prospektusü ya da uluslararası 
kabul görmüş rehberler esas alınarak testin türüne ve her cihazın kendi iç kalite kontrolüne göre çalışılır. Her cihazın 
veya testin sorumlu teknisyeni tarafından iç kalite çalışılır.  
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Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan besi yerleri ‘’Besiyeri Hazırlama ve Kontrol Formu’’ na göre, boyalar ise 
‘’Boyama Kontrol Formu’’na göre, otomatik kültür cihazı performansı ‘’ İç-Dış Kalite Sonuçları Kayıt Defteri 
Formu’na göre yapılır. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan Antibiyogram Disklerin Kalite kontrolü, 
“Antibiyogram Kalite Formu”na göre uygun sürelerde yapılır. Seroloji testleri (Hepatit paneli), Elisa, Nefelometri 
(ASO, CRP, RF), Allerji testleri, (pozitif, negatif, normal, yüksek v.s.) İmmunfloresan antikor testleri, PCR testleri 
için her çalışmada, pozitif ve negatif kontrol örnekleri her gün iki seviyeli çalışılır. Flow testleri Kalibrasyonu 
geçmeden çalışma yapılamamakta, testleri çalışabilmek için Kalibrasyonun geçmesi gerekmektedir. 

İç kalite kontrol çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi 

İç kalite kontrol çalışma sonuçları laboratuvar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar uzman doktorları tarafından 
onaylanır. Cihazda çalışılan kontrol numunelerinin sonuçları, doğrudan LBYS'ye aktarılır. Sonuçlar, önceden 
tanımlanmış Westgard kuralları veya kabul sınırları (SD, CV%) dahilinde otomatik olarak değerlendirilir. İç kalite 
kontrol sonuçları ve ilgili cihaz kontrol kayıtları, dijital ortamda saklanarak denetime hazır hale getirilir. Manuel 
çalışılan kontrol numunelerinin sonuçları ise ilgili defterlere kayıtları yapılır. Kayıtlarda çalışmanın yapıldığı tarih ve 
saat, düzeltilmiş test sonucu yer alır.  

Uygunsuz çıkan test sonuçlarının olası sebepleri laboratuvar uzman doktorları tarafından incelenir ve gerek 
duyulması halinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler planlanır. 

 

2.3.1.1. Mikroskopi, Kültür ve Tanımlama Testleri İçin İç Kalite Kontrol (İKK) 

Boyama kontrolü: Boyamanın kalite kontrolü her boyamada ve yeni Lotta 

Bir negatif kontrol (Escherichia coli veya negatif olduğu bilinen hasta yayması). 

Bir pozitif kontrol (M. tuberculosis H37Rv / M. gordonae / pozitif olduğu bilinen hasta yayması) preparatı olmak 
üzere 2 preparat kullanılır. 

2.3.1.2. Pozitif ve Negatif Kontrol Preparatı Hazırlanması ve Tespiti: 

• Bu preparatlar pozitif veya negatif olduğu daha önce belirlenmiş hasta örneklerinden hazırlanır. 

• Bu preparatlar hazırlanırken hasta örneklerinden pastör pipeti ile 0,1 mL (2 damla) lam üzerine damlatılır. 
Pipet yardımı ile devamlı rotasyonlar yapılarak oval 1x2 cm karelik bir alana yayılır. Preparat uygun 
kalınlıkta olmalıdır. 

• Yaymalar, lam kurutucu üzerine yerleştirilir ve en az 2 saat orada bekletilerek tespit edilir ve EZN boyama 
işleminde kontrol preparatı olarak kullanılmak üzere saklanır. 

• Tespit edilen bir pozitif ve bir negatif kontrol yaymaları, her boyamada boya sehpasının üzerine, birbirileri 
ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilir. 

• Yaymaların üzerine tüm preparatın üzerini örtecek şekilde karbol fuksin çözeltisinden dökülür. (Karbol 
fuksin çözeltisi, ya boyama işleminden hemen önce ya da preparatların üzerine dökme aşamasında kağıt 
filtrelerden geçirilir). 

• Yaymalar, buhar çıkacak fakat kaynamayacak şekilde 5 dakika boyunca alttan ısıtılır. Eğer yayma üzerinde 
buharlaşma ile boya eksilirse, yine lam yüzeyini tamamen örtecek kadar karbol fuksin eklenir ve ısıtmaya 
devam edilir. 

• Yaymaları eğerek lam üzerinde kalan karbol fuksin artıkları akıtılır. 

• Yaymalar su ile yıkanır. Yıkama islemi nazikçe yapılmalıdır. Preparat üzerine akıtılan su tazyikli 
olmamalıdır. Musluk yerine piset kullanılıyor ise piset, yüksek basınç oluşturmayacak şekilde sıkılmalıdır. 
Boyama işlemindeki tüm yıkama aşamalarında tercihen distile su, eğer bu mümkün değilse musluk suyu 
kullanılmalıdır. 

• Yaymaları eğerek yayma üzerinde kalan su süzdürülür. 
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• Yaymaların üzerine %3’lük asit-alkol çözeltisinden dökülür, yayma rengini kaybedinceye kadar beklenir 
(en fazla 3 dakika). 

• Yaymaları su ile yıkanır. 

• Yaymaları eğerek yayma üzerinde kalan su dökülür. 

• Tüm preparatın üzerine örtecek şekilde metilen mavisi çözeltisinden dökülür. 20-30 saniye beklenir. 

• Yaymaları eğerek lam üzerinde kalan metilen mavisi artıkları akıtılır 

• Yaymalar su ile yıkanır. 

• Yaymaları eğerek suları süzdürülür, sonra yaymalar dik bir şekilde yerleştirilerek oda ısısında kurumaya 
bırakılır (Daha çabuk kuruması için direkt güneş ışığı altında bekletilmemelidir). 

2.3.1.3. Mikroskopik İnceleme: 

• Pozitif ve negatif kontrol preparatlarına rutin preparatlardan önce bakılmalıdır. 

• Boyanmış preparatta önce 40 x objektif ile alan tespit edilir. 

• Sonra bir damla immersiyon yağı damlatılarak yaymalar, 10 x oküler, 100 x objektif (Toplam 1000 kat 
büyütme) ile incelenir. 

• Objektif immersiyon yağıyla tamamen temas etmelidir. Daha sonra ince ayar yapılarak saha netleştirilir. 
Yayma değerlendirmesi Kalitatif olarak yapılır. 

• En az 100 mikroskobik saha düzenli şekilde taranır ve ARB görülmemesi durumunda preparat “negatif 
olarak değerlendirilir. 

• Pozitif preparatta mavi zeminde kırmızı-pembe düz ya da hafif kıvrık, tek tek veya kümeler halinde çomak 
şeklinde ARB aranır. 

• Beklenen sonuçların uyumsuz olması işlemde bir sorun olduğunu gösterir. 

• Zeminin tam olarak renksizleşmemesi ve/veya kırmızımsı görünmesi de kalite sorununa işaret eder. 

• Kontrollerde sorun olduğunda örnekler raporlanmaz, problem çözüldüğünde örnekler yeniden 
değerlendirilir. 

• Objektif, incelenen her preparattan sonra temiz yumuşak bir bezle silinmelidir. 

• Mikroskopik incelemesi tamamlanmış pozitif ve negatif preparatlar saklanmasına gerek yoktur. 

• Preparatlar incelendikten sonra üzerinde “dikkat tıbbi atık” ibaresi bulunan sarı renkli plastik kutuya konarak 
biriktirilir. 

• İç kalite kontrol sonuçları “Yayma Preparat Sonuç ve Saklama Formu”na işlenir.  

2.3.1.4. Besiyeri kontrolü: 

Kültür için katı (LJ: Lowenstein Jensen) ve sıvı (MGIT: Mycobacteria Growth Indicator Tube) olmak üzere 2 tür ve 
İDT (İlaç Duyrlılık Testleri) için sadece sıvı (MGIT: Mycobacteria Growth Indicator Tube) besiyeri kullanılmaktadır. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kültür Ekiminde Yöntemler 

• Boğaz Kültürü:  Koyun kanlı agara eküvyon ile ekim yapılır, 24 saat sonra sonuç verilir. 

• İdrar, Prostat Sekresyonu Kültürü:  Koyun kanlı agar, EMB agara ekim yapılır. 48 saatte sonuç verilir. 

• Balgam, Bal, Cerahat, Doku kültürü:  Koyun kanlı agar, EMB agar, ekim yapılır, 48 saatte sonuç verilir. 
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• Dışkı Kültürü:  EMB agar ve SS agara öze ile ekim yapılır. 48 saatte sonuç verilir. 

• BOS Kültürü:  Koyun kanlı agar, EMB agar ekim yapılır. 48 saatte sonuç verilir. 

• LJ besiyeri için kalite kontrol her yeni Lot’ta uygulanır: 

• Görünüm kontrolü: Besiyerlerinin renk, pH ve yüzeylerinin düzgünlüğü kontrol edilir. 

Renk ve PH: 

• LJ besiyerinin yeşil rengi tüm tüplerde aynı olmalıdır. Tüplerde farklı tonlarda renklenme olursa besiyerinin 
homojen olmadığı veya tüp içerisinde yabancı maddeler olduğu düşünülmelidir. 

• LJ besiyeri, renginin koyu yeşil olması, malaşit yeşilinin fazla olabileceğini veya ortam pH'sının asidik 
olduğunu gösterir. 

• LJ besiyeri, renginin sarı olması, malaşit yeşilinin yetersiz olabileceğini veya ortam pH'sının alkali olduğunu 
gösterir. 

Yüzey: 

• Katı besiyerinin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 

• Katı besiyerinde hava kabarcıkları olmamalıdır. 

Sterilite Kontrolü 

• 3-5 adet LJ besiyeri 37°C’de 2 gün süreyle inkübe edilir. 

• Rastgele seçilen 5 adet besiyerinin inkübasyonu 14 güne kadar uzatılır. 

• Herhangi bir bakteriyel kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir. 

• İnkübasyon sonrasında besiyerlerinde bakteri veya mantar üremesi olursa aynı seride üretilmiş 
besiyerlerinin hepsi imha edilir. 

Performans Kontrolü 

Her yeni Lot numaralı veya yeni LJ besiyerleri için; 

• İki haftalık katı kültürden Middlebroof 7H9 Broth'da süspansiyon hazırlanır. 

• 20 dk süspansiyonun dibe çökelmesi için beklenir. 

• Supernatant boş steril bir tüpe alınır. 15 dk. daha dibe çökelmesi beklenir ve yine steril bir tüpe alınır. 

• Türbiditesi Mc-Farland No: 1 'e göre ayarlanır 

• Kontrol organizmaları (M tuberculosis ATCC 27294 veya ATCC 25177 = 1: 100, M. fortuitum ATCC 6841 
= 1:100) dilue edilir. Dilusyonu hazırlanmış süspansiyonlar rastgele seçilen 5 adet LJ besiyerine inoküle 
edilerek besiyerinin üretme yeterliliği kontrol edilir. 

• M. tuberculosis 6-10 gün içerisinde, M. Fortuitum 1-3 günde üremesi beklenir. Kontrol sonuçları “Katı 
Besiyeri Kalite Kontrol Formu”na kaydedilir. 

MGIT 960 besiyeri ve ayıraçları için kalite kontrol her yeni Lot’ta uygulanır: 

Sterilite Kontrolü 

• 3-5 adet sadece besiyeri içeren MGIT tüpü 37°C’de 2 gün inkübe edilir. Herhangi bir bakteriyel 
kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir. 
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• Ayıraçların kontrolü için; kanlı ağara ekim yapılır 37°C'de 2 gün inkübe edilir. Herhangi bir bakteriyel 
kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir. 

Performans Kontrolü 

• Her Lotta MGIT 7 mi'lik tüpler için kalite kontrol uygulanır. 

• Bu amaçla M. tuberculosis H37Rv kalite kontrol suşlarından biri ve M. fortuitum / M. Kansasii kullanılır. 
İki haftalık katı kültürden Middlebrook 7H9 Broth’da süspansiyon hazırlanır. 

• 20 dk süspansiyonun dibe çökelmesi için beklenir. 

• Süpernatant boş steril bir tüpe alınır. 15 dk. dibe çökelmesi beklenir ve yine sterıl bir tüpe alınır. 

• Türbiditesi Mc-Farland 0,5’e ayarlanır. MGIT besiyerlerine ekilir. 

• M. tuberculosis 6-10 gün içerisinde, M. fortuitum /M. kansasii'nin 1-3 günde üremesi beklenir. 

Kontrol sonuçları "Sıvı Besiyeri Kalite Kontrol Formu”na kaydedilir. 

2.3.2. Dış (external) Kalite Kontrol Programı;  

Dış kalite kontrol programı uygulamasında ise, analizi yapılan dış kalite kontrol örnekleri dünyanın her yerinden bu 
programa katılmış çok sayıda laboratuvarın sonuçları ile karşılaştırılır ve gerçek değere uygunluk denetlenir. Dış 
kalite değerlendirme test numunesi, test edilen rutin hasta numuneleri ile aynı sürece tabi tutulur ve aynı yöntemle 
sorumlu teknisyen tarafından çalışılır. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Programında, aşağıdaki testler çalışılmaktadır. Testlerin çevrim 
dönemleri ve yılda kaç kez yapılacağı dış kalite kontrol firmasına göre değişkenlik göstermektedir. Sonuçlar, firmanın 
internet sitesine verilen şifre ile girilerek, sonuç kayıt işlemi sorumlu teknisyen tarafından yapılır.  

- Çeşitli materyallerden (idrar, balgam, yara akıntı vs.) bakteri izolasyonu ve antibiyogram tetkikleri 

- IFA ve Immunoblot testleri (ANA, ANCA, LKM, Endomisyum, ANA Profil) 

- Nefelometri testleri (CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4) 

- Moleküler testler (HBV PCR, HCV PCR, HIV PCR, HDV PCR) 

- Tüberküloz testleri (Mikroskopi, Kültür ve İdentifikasyon) 

- ELISA testleri (HbsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Syphilis) 

- Otoantikor testleri 

- İnterferon Gama Salınım Testi (IGRA) 

Dış kalite kontrol çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi 

Dış kalite kontrol çalışma sonuçları laboratuvar uzman doktorları tarafından değerlendirilir. Uygunsuz çıkan test 
sonuçlarının olası sebepleri laboratuvar uzman doktorları tarafından incelenir ve gerek duyulması halinde Düzeltici 
ve Önleyici Faaliyetler başlatılarak iyileştirme faaliyetleri kayıt altına alınır. Dış kalite sonuç raporları saklanarak 
denetime hazır hale getirilir. 

 

2.4.  Numunelerin Analizi 

Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların bakım prosedurleri gerçekleştirildikten sonra “internal 
kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya 
başlanır. Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz gerekli kalıbrasyon ve kontrol çalışmaları 
gerçekleştirilir. Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak HBYS’e gönderir. HBYS’de hastaların 
tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun olmayan testler yeniden 
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çalışılır. HBYS bağlantısı olmayan cihazlarla çalışılan testler ve cihazlarla çalışılmayan testlerin analiz sonuçları 
manuel olarak HBYS’e girilir ve onaylanır. Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları 
bekletilmeden onaylanır. Acil testler Enlil bilgisayar laboratuvar programı ekranında büyük A harfi olarak 
görünmektedir. Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa ilgili prosedur uygulanır. Test sonucu hastanın 
kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol 
programının belirlediği takvim günlerinde program dâhilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta 
testleriyle birlikte çalışılır. 

Analitik Süreç (Kan Örnekleri İçin) 

• Cihazın çalışmaya hazırlanması 

• İnternal kalite kontrolünün, gerekirse kalıbrasyonların yapılması 

• İnternal kalite kontrolü ve kalıbrasyon değerleri geçerli ise; kanların cihaza yüklenmesi ve çalışmanın 
başlatılması 

• Sonuçların kontrolü ve teknik onayının yapılması 

• Sonuçların kontrolü ve uzman onayının yapılması 

• Kritik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının kontrolü 

• Dış kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

Analitik Süreç (Mikrobiyolojik Örnekler İçin)  

• Uygun besiyerlerine ekim 

• Direkt mikroskopik inceleme 

• Boyalı mikroskobik inceleme 

• Üreme kontrolü 

• Mikroorganizma identifikasyonu 

• Gerekirse duyarlılık testi ve sonuçların rapor edilmesi 

• Gerekirse servise geri bildirim 

• Sonuçların otomasyona girilmesi ve kaydı 

• Sonuçların teknik onayının yapılması 

• Kritik değer uyarılarının yapılması 

• Sonuçlandırılmasına gerek olmayan bağlı hizmetlerin sistemden silinmesi 

• Sonuçların uzman onayının yapılması 

• Raporlama sürecinin kontrolü 

• Gerekli durumlarda internal kalite kontrollerinin yapılması (Besiyerleri, antibiyotik diskleri, identifikasyon 
reaktifleri) 
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3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER VE SÜREÇLERİ 

3.1. Nefelometri Test Grubu 

 

3.1.1. CRP (C-Reaktif Protein) 

Lab. Test Kodu: 1232 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat, 2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0-5 mg/L 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: CRP, vücuttaki iltihabı ve iltihabın derecesini ölçen bir kan testidir. İstenildiği zaman yapılabilir, çünkü 
gün içerisinde değerlerinde bir farklılık meydana gelmez.  

 

3.1.2. RF (Romatoid Faktör) 

Lab. Test Kodu: 1233 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilir. 
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Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat, 2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0-15 IU/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir protein olan RF yani romatoid faktör genellikle otoimmun 
hastalıklarda vücudun kendi sağlıklı hücrelerini yabancı ve tehlikeli olarak algılar ve sağlıklı dokulara saldırır.  

 

3.1.3. ASO (Anti Streptolizin) 

Lab. Test Kodu: 1241 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0-200 IU/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Vücutta belirli bir toksin varlığı ya da farklı bir deyişle hemolitik streptokok adlı bakterinin salgıladığı 
toksine karşı vücudun ürettiği antikorların tespiti için yapılır.  

 

 



30 
 

3.1.4. IgA (İmmunglobulin A) 

Lab. Test Kodu: 3355 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune 

Referans Aralıkları: 0.7-4.0 g/L  

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Selektif İmmünoglobulin A (IgA) eksikliği en sık görülen primer immün yetmezlik nedenidir. IgA 
havayolları, sindirim sistemi mukozasını infeksiyonlara karşı koruyan antikorlardır. IgA eksikliği olan kişilerde 
kanda bu antikorlar bulunmaz. 

 

3.1.5. IgM (İmmunglobulin M) 

Lab. Test Kodu: 3327 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 
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Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0.4-2.3 g/L  

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Enfeksiyon ajanı gibi antijenik stimulusa yanıt olarak ilk oluşan immunglobülin tipidir. Genellikle IgM 
düştükten veya kaybolduktan sonra yerine IgG oluşur. Bazen IgM türü antikorlar da kalıcı olabilirler. Pek çok 
izohemaglütinin (anti A ve B kan grubu antikorları gibi) IgM tipindedir. 

 

3.1.6. IgG (İmmunglobulin G) 

Lab. Test Kodu: 3325 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 7-16 g/L  

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Serum immunglobülinlerinin %75’ini oluşturarak predominant olanıdır. Total serum proteinlerinin ise % 
10-20’sini oluşturur. 4 adet alt sınıfı bulunan IgG’nin IgG1 alt sınıfı en yüksek konsantrasyon da bulunur. 
Enfeksiyonlara karşı uzun süreli savunmada rol oynar. IgG eksikliği tekrarlayan şiddetli pyojenik infeksiyonlara 
neden olur. Klinik olarak önemli otoantikorların pek çoğu IgG sınıfındadır. 

 

3.1.7. IgG Alt Grupları 

Lab. Test Kodu: 3324 
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Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her Cuma günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: Kitin propektüsünde yazılı olan referans aralıkları hasta sonucu üzerinde ve HBYS’ de ayrıntılı 
olarak mevcuttur. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Serum immunglobülinlerinin %75’ini oluşturarak predominant olanıdır. Total serum proteinlerinin ise % 
10-20’sini oluşturur. 4 adet alt sınıfı bulunan IgG’nin (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 çalışılmaktadır.) IgG1 alt sınıfı en 
yüksek konsantrasyonda bulunur. Enfeksiyonlara karşı uzun süreli savunmada rol oynar. IgG eksikliği tekrarlayan 
şiddetli pyojenik infeksiyonlara neden olur. Klinik olarak önemli otoantikorların pek çoğu IgG sınıfındadır. 

 

3.1.8. IgE (İmmunglobulin E) 

Lab. Test Kodu: 3242 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün  

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans aralıkları: Kitin propektüsünde yazılı olan referans aralıkları hasta sonucu üzerinde ve HBYS’ de ayrıntılı 
olarak mevcuttur. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İmmunglobulin E, kanda bulunan bir antikordur. Antikorlar, bağışıklık sisteminin bir elemanıdır. 
Vücuttaki antikorlar, bağışıklık sistemi tarafından üretilmektedir ve bunlar vücudu bakteri, virüs, parazit ve 
alerjenlere karşı korumakla görevlidir. IgE normalde kanda çok az oranda görülmektedir. 

 

3.1.9. C3 (Kompleman 3) 

Lab. Test Kodu: 3330 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0.9-1.8 g/L  

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İmmmün sisteminde oluşmaya başlayan hastalıkların daha doğru şekilde takip edilebilmesi için bu test 
kullanılır. 

  

3.1.10. C4 (Kompleman 4) 

Lab. Test Kodu: 3331 

Çalışma Yöntemi: Nefelometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 
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Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları: 0.1-0.4 g/L 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kompleman 4 C4 testi özellikle otoimmün sağlık sorununa karşı bağışıklık sisteminin korunmasına 
yardımcı oluyor. 

 

3.2. Allerji Test Grubu  

 

3.2.1. Solunum Paneli (IP8) 

Lab. Test Kodu: 0121 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları:           <1.1 NEGATİF 

                              0,9-1,1 ŞÜPHELİ 

                            >1,1 POZİTİF 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: D1 Dermatophagoides pteroniyssinus, E1 Kedi tüyü, E5 Köpek tüyü, G6 Timoty çimeni, G12 Çavdar 
çimeni, M2 Cladosporium herbarum, T3 Huş ağacı, W6 Pelin, solunum panelinin içinde çalışılır. 

 

3.2.2. Çocuk Yiyecek Paneli (FP5) 

Lab. Test Kodu: 0112 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsu numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları:           <0.10 NEGATİF 

0,10-0,34 ÇOK DÜŞÜK 

                     0,35-0,69 DÜŞÜK 

3,50-17,49 YÜKSEK 

                     17,5-52,49 ÇOK YÜKSEK 

                   52,5-99,99 ÇOK YÜKSEK 

> 100 ÇOK YÜKSEK 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 



36 
 

Açıklama: F1Yumurta akı, F2 İnek sütü, F3 Morina balığı, F4 Buğday unu, F13 Yerfıstığı, F14 Soya fasulyesi, çocuk 
yiyecek panelinin içinde çalışılır. 

 

3.2.3. Yiyecek Paneli (FP1) 

Lab. Test Kodu: 0103 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları:           <0.10 NEGATİF 

0,10-0,34 ÇOK DÜŞÜK 

                     0,35-0,69 DÜŞÜK 

3,50-17,49 YÜKSEK 

                     17,5-52,49 ÇOK YÜKSEK 

                   52,5-99,99 ÇOK YÜKSEK 

> 100 ÇOK YÜKSEK 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: F13 Yer fıstığı, F17 Fındık, F18 Brezilya kestanesi, F20 Badem, F36 Hindistan cevizi, yiyecek panelinin 
içinde çalışılır. 

 

3.2.4. Yumurta Akı (F1) 

Lab. Test Kodu: 0208 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 
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Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları:  <0.10 NEGATİF 

                                          0.10-0,34 ÇOK DÜŞÜK 

                                          035-0,69 DÜŞÜK 

                                          0,70-3,49 ORTA 

                                          3,50-17,49 YÜKSEK 

                                          7,5-52,49 ÇOK YÜKSEK 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Alerji, normalde vücudumuzun tepki vermemesi gereken maddelere karsı olusturduğu aşırı duyarlılıktır. 

 

3.2.5. Yumurta Sarısı(F75) 

Lab. Test Kodu: 0223 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 4 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 
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Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aalıkları:  <0,10 NEGATİF 

                                        0.10-0,34 ÇOK DÜŞÜK 

                                        035-0,69 DÜŞÜK 

                                        0,70-3,49 ORTA 

                                        3,50-17,49 YÜKSEK 

                                        17,5-52,49 ÇOK YÜKSEK 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Alerji, normalde vücudumuzun tepki vermemesi gereken maddelere karşı oluşturduğu aşırı duyarlılıktır. 

 

3.2.6. İnek Sütü(F2) 

Lab. Test Kodu: 0179 

Çalışma Yöntemi: Kemiluminesans 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 2-3 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Barkodsuz numune, yetersiz numune, yanlış numune. 

Referans Aralıkları:     <0,10 NEGATİF 

                                           0.10-0,34 ÇOK DÜŞÜK 

                                           035-0,69 DÜŞÜK 

                                           0,70-3,49 ORTA 
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                                           3,50-17,49 YÜKSEK 

                                           17,5-52,49 ÇOK YÜKSEK 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Alerji, normalde vücudumuzun tepki vermemesi gereken maddelere karsı olusturduğu aşırı duyarlılıktır.  

 

3.3. İFA Test Grubu (İmmunofloresan Mikroskobisi)  

 

3.3.1. ANA (Anti-Nükleer Antikor) 

Lab. Test Kodu: 3313 

Çalışma Yöntemi: İİFA (İndirekt immunfloresan antikor) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu/plazması 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda ve uygun tüpe alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, hastanın kan alma 
setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara 
gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Sistemik veya organ spesıfik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır (SLE, Skleroderma, RA vb). 

 

3.3.2. LKM (Liver Kidney Mikrozomal Antikor) 

Lab. Test Kodu: 3322 

Çalışma Yöntemi: İİFA (İndirekt immunfloresan antikor) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 
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Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu/plazması 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda ve uygun tüpe alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, hastanın kan alma 
setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara 
gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Anti-LKM antikorları (karaciğer-böbrek mikrozom) hepatik ve renal mikrozomal antijenlere (sitokrom 
P450 ıı D6) karşı oluşur ve otoimmün kronik hepatit tip 2 tanısı için önemli serolojik belirteçdir. Bu tip 2 otoimmün 
hepatit genellikle çocukluk döneminde başlar ve 2-14 yaş grubunda daha sık görülür. Ağırlıklı olarak kadınları 
etkliler. Antikorların varlığı hastalığın daha şiddetli bir gelişimiyle ilişkilidir. LKM antikorları kronik hepatit C’li 
hastaların yaklaşık %8’inde pozitif bulunur. HCV pozitif hastalardaki LKM pozitifliği viral başlangıçlı otoimmün 
sürecin göstergesidir. 

 

3.3.3. ANCA (Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor) 

Lab. Test Kodu: 3222 

Çalışma Yöntemi: İİFA (İndirekt immunfloresan antikor) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu/plazması 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda ve uygun tüpe alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, hastanın kan alma 
setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara 
gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Wegener granülomatozisi, mikroskopik polianjitis (Churg-Strauss Sendromu) ve immünnekrotizan 
glomerülonefrit gibi otoimmün vaskülitlerin teşhisi amacıyla kullanılır. 

 

3.3.4. ANTİ - EMA (Endomisyum Antikor) 

Lab. Test Kodu: 3323 

Çalışma Yöntemi: İİFA (İndirekt İmmunfloresan Antikor) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu/plazması 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda ve uygun tüpe alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, hastanın kan alma 
setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara 
gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çölyak hastalığının tanısına yönelik olarak immünfloresan yöntemi ile yapılmaktadır. Aktif veya 
geçirilmiş ınfeksiyonun gösterilmesinde kullanılır. 

 

3.3.5. ANA Profili (İmmunoblot Testi)  

Lab. Test Kodu: 906700-906800-906980-906990-907000-907010-907020-907030,907781 
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Çalışma Yöntemi: Line Immunoassay (LIA) 

Örneğin Çalışma Zamanı: 2 haftada bir 

Sonuç Verme Zamanı: 2 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrIfüj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/ 1hafta, -20 bir ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar -20 °C bekletilir 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hemoliz, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda 
yeterli miktarda sterIl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektUsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kollagen doku hastalıkları şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağını bu test oluşturur. Sistemik veya 
organ spesıfik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır (SLE, Skleroderma, RA vb). ANA profili test düzeneği 
ANA profili test stripleri 

 

3.4. Flow (Akış Sitometrisi) Test Grubu 

Lab. Test Kodu: 3347 

Çalışma Yöntemi: Flow sitometri 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Bir gün sonra 

Örnek Türü: Tam kan, kemik iliği, bos, plevral sıvı, bal (bronşial alveolar sıvı) 

Örnek Kabı: Mor kapaklı EDTA ‘lı tüp 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 10 saat,2-8 °C’de/1 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Barkodsuz, numune, yetersiz numune, yanlış numune, pıhtılı numune,12.00’dan 
sonra gelen örnekler kabul edilmez, 

Referans Aralıkları: Çalışılan testin referans aralıklarına hasta sonuç raporunda ve HBYS üzeriden ulaşılmaktadır. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar 

Tanı Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hiv paneli, Lenfosit alt grupları ve HLA B27 çalışılmaktadır. Flow sitometrisi, fenotiplemeden (dış yapı) 
hücre sağlığı ve canlılığına kadar çok sayıda hücre analizi uygulamasında kullanılabilen güçlü bir araçtır. Flow 
sitometrisinin en büyük iki avantajı, aynı örnek üzerinde çok sayıda parametreyi ölçebilmesi ve birkaç saniye içinde 
milyonlarca hücreden bilgi toplama yeteneğine sahip olmasıdır. 

 

3.5. Bakteriyoloji Test Grubu 

 

3.5.1. MİKROSKOBİ 

3.5.1.1. Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme (Lökosit, Eritrosit vb.) 

Lab. Test Kodu: 42200 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: BOS, plevral sıvı, periton sıvı, perikardiyal sıvı, eklem sıvısı, gaita vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: Örnek Lam üzerine yayılır. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Klinik örneklerde lökosit ve eritrosit hücre sayısının araştırılması esasına dayanır. 
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3.5.1.2. Boyalı Mikroskobik İnceleme (Gram Boyama, Giemsa vb.) 

Lab. Test Kodu: 1112-1113 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: BOS, plevral sıvı, periton sıvı, perikardiyal sıvı, eklem sıvı, balgam, üretral sürüntü, 

vajinal sürüntü, yara yeri sürüntüsü, apse örnekleri vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap, sterıl disposable tüpte eküvyon çubuk 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: Örnek lam üzerine yayılır, bek alevi ile sabitlenir. Kristal viyole, lügol. alkol, sulu fuksin, giemsa 
ile boyanır. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji 
Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Kan, BOS, sterıl vücut sıvılarında mikroorganizmaların görülmesi 

Açıklama: Klinik örneklerde Gram (+) pozitif ve Gram (-) negatif bakterilerin araştırılması esasına dayanır. 

 

3.5.1.3. Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt Mikroskobik İnceleme 

Lab. Test Kodu: 906141 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Balgam, bronş lavajı, mide suyu (AMS), plevral sıvı, trakeal aspirat, torasentez sıvı, eklem sıvı, BOS, 
apse, idrar, gaita, doku örnekleri vb (kan hariç) 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: Balgam (3-5 mL), idrar (40-50 mL), vücut sıvıları-AMS (10-15 mL), BOS (> 2 mL) 

Ön Hazırlık İşlemi: - 
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Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır, balgam ve idrar örneklerinde sabah 
verilmesi tercih edilmelidir. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberine göre 
yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Mikobakterilerin ve diğer aside dirençli organizmaların boyanması için kullanılır. 

 

3.5.2. AEROB KÜLTÜR 

3.5.2.1. Aspirat Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5037 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Aspire edilerek alınan tüm örnekler 

Örnek Kabı: Steril: Disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. 

- Örnek materyal perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla alınır. 

- Mümkün olduğunca çok sıvı gönderilmeli, hiçbir zaman sıvıya daldırılmış bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 
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Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Alt solunum yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.2. Trakeal Aspirat Kültürü (TAK) + Bakteri/Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5353 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Trakeal aspirat (tanıda duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşüktür.) 

Örnek Kabı: Steril Disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Trakeostomili ve entübe hastalardan alınır. Aspirasyonla alınan örnek steril, burgulu 
kapaklı balgam kabında gönderilir. Yeni doğanlar, süt çocukları ve küçük çocuklar için aspirat örneği üst solunum 
yolundan “auger” kullanılarak alınır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: Steril kap ≤ 2 saat, Oda Sıcaklığında. Taşıma sırasında örneğin 
kaptan sızarak kontamine olması/etmesi önlenmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. ≤ 24 saat +2 -8°C‟de 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Aynı gün içerisinde gönderilen ikinci örnekler, 24 saat toplanmış örnekler, 
makroskobik olarak tükürük görünümündeki örnekler, makroskobik olarak kontamine olan örnekler, burundan alınan 
aspirasyon ve sürüntü örnekleri ve boğaz sürüntü örnekleri reddedilir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Akciğer enfeksiyonu etkeni olabilecek mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu 

 

3.5.2.3. Bronşial Lavaj Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5354 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Bronşial Lavaj, Mini-BAL 

Örnek Kabı: Steril: Disposable vidalı kapaklı kap 
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Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Metras kateter yardımı ile steril SF verilip-alınarak alt solunum yollarının örneklemesi 
yapılır. Bu yöntemle 1mL akciğer sekresyonu ile >1 milyon alveolün örneklemesi yapılabilir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: Steril kap ≤ 2 saat, Oda Sıcaklığında. Taşıma sırasında örneğin 
kaptan sızarak kontamine olması/etmesi önlenmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. ≤ 24 saat +2 -8°C‟de 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Akciğer enfeksiyonu etkeni olabilecek mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu 

 

3.5.2.4. Bronkoalveoler Lavaj Kültürü (BAL) + Bakteri/Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5355 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: BAL, Bronş yıkama sıvısı 

Örnek Kabı: Steril: Disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Akciğer segmenti fleksibl bronkoskop kullanılarak steril SF ile yıkanır ve örnek alınır. 
Bronş ve alveollerin distalinden lavajla ayrı ayrı BAL örnekleri alınır. Kantitatif yöntem için en az 40-80 mL sıvı 
gereklidir. İlk gelen sıvı dışarı atılarak kültür ve boyama için son kısmı gönderilmelidir. Örnek alınırken bölünen 
sıvılar ayrı steril kaplara konur ve ayrı ayrı numaralandırılır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: Steril kap ≤ 2 saat, Oda Sıcaklığında. Taşıma sırasında örneğin 
kaptan sızarak kontamine olması/etmesi önlenmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. ≤ 24 saat +2 -8°C‟de 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Akciğer enfeksiyonu etkeni olabilecek mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu 

 

3.5.2.5. Balgam Kültürü + Bakteri /Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42206 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Balgam 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Öksürük ile çıkarılan balgam:  

- Hasta oral floray’ı uzaklaştırmak için ağzını çalkalar veya su ile gargara yapar. 

- Hasta derin bir öksürük ile alt solunum yolu örneği (postnazal sıvı değil) verebilmesi için yönlendirilir. 

- Steril bir kapta alınır. 

b) Uyarılmış balgam: 

- Hasta dişetlerini ve dilini fırçaladıktan sonra ağzını su ile çalkalar. 

- Hastalar bir nebulizör yardımı ile % 3-10’luk 25 ml sterıl serum fizyolojik solur. 

- Steril bir taşıma kabına alınır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı; oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Alt solunum yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Hasta balgam 
çıkartmadan önce ağzını sterıl su ile çalkalamalı ve gargara yapmalıdır. Hastadan günün, sabahın ilk balgam örneği 
tercih edilmelidir. 
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3.5.2.6. Boğaz Kültürü Bakteri / Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42278 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Boğaz sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Dil, bir dil basacağı ile bastırılır. 

- Farinks arka duvarı, tonsiller ve inflamasyon alanlarından sterıl eküvyon ile örnek materyal alınır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Üst solunum yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Bakteriyel farenjit 
için en önemli etken A grubu Beta hemolitik streptokoklardır (Streptococcus pyogenes). Boğaz Kültürü ile A grubu 
Beta hemolitik streptokokların tanımlanması yapılabilir. Enfeksiyon şüphesi taşıyan klinik örnekler normal ağız 
floras’ı bulaştırılmadan Steril disposable tüpte eküvyon çubuk ile tonsiller alan ve  / veya posterior farenksten dil ve 
uvulaya temastan kaçınılarak alınmalıdır. Tüm ülsere ve inflame alanlara temas edilmelidir. 

 

3.5.2.7. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürü + Bakteri / Mantar Tanımlaması Durarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5040 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: BOS 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 
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- İyotlu bir preparat ile bölgeye antisepsi uygulanır. 

- Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, L4-L5 ya da L5-S1 arasından girilir. 

- Subaraknoid bölgeye ulaşılır, ponksiyon iğnesi çıkarılır ve 3 adet sızdırmaz tüpe sıvı alınır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden, örnek materyal 35-37 °C ısısını kaybetmeden laboratuvara gönderilmeli ya da 
hasta başı ekim yapılmalıdır. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Menenjitlerin ve meningoensefalitlerin mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.8. Burun Kültürü + Bakteri / Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5033 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Burun sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Burun deliğine sterıl serum fizyolojik ile ıslatılmış bir eküvyon ile yaklaşık 1-2 cm girilir. 

- Eküvyon nazal mukozaya değecek şekilde çevrilir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 
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Açıklama: Üst solunum yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Burun kültürü daha 
çok sağlık personelinde MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus) taşıyıcılığının tespitinde ve immün 
yetmezlik olan çocuklarda üst solunum yolları kolonizasyonunun değerlendirilmesine yönelik olarak yapılmaktadır. 

 

3.5.2.9. Doku Biyopsi Kültürü + Bakteri / Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42210 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Doku biyopsi materyali 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 cm 3/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Cerrahi ya da deri biyopsisi uygulamaları sırasında alınır. 

- Küçük doku parçalarının nemini korumak için birkaç damla sterıl serum fizyolojik eklenir. 

- Asla bir dokunun üzerine sürülmüş bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması /Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Organ hastalıklarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.10. Eklem Sıvısı Kültürü + Baktaeri /Mantar Tanımlaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5030 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Eklem sıvısı 

Örnek Kabı: Steril disposable tüp 
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Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. 

- Örnek materyal perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla alınır. 

- Mümkün olduğunca çok sıvı gönderilmeli, hiçbir zaman sıvıya daldırılmış bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Enfeksiyon hastalıklarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. McFarland cihazı 
duyarlılık/dirençlilik ve tanımlanma panelleri Mikroorganizmaların tanımlanması/idantifikasyonu ve 
duyarlılık/dirençlilik test cihazı, Mikroorganizmaların tanımlanması test cihazı 

 

3.5.2.11. Gaita Kültürü + Bakteri /Mantar Tanımalaması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu:  905672 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Gaita, rektal sürüntü 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı), sterıl disposable tüpte eküvyon çubuk 

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Gaita: 

- Sulu veya yumuşak örnek materyali temiz ve kuru bir taşıyıcı kaba direkt aktarılır. 

- 1 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılır veya Cary-Blair taşıma besiyerine aktarılır. 

b) Rektal sürüntü: 

- Dikkatlice anal sfinkterin 2,5 cm ötesine içeri girilir. 
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- Anal kriptlerden örnek materyal almak için eküvyon nazikçe döndürülür. 

- Diyare yapan patojenler için eküvyonda dışkı görülmelidir. 

Örneklerin Transferi: Gaita örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 1 saat Rektal sürüntü 
örneği materyalinin 

Taşıma Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Katı dışkı örneği olması, yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Bazı gastrointestinal sistem ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.12. İdrar Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42207 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: İdrar 

Örnek Kabı: Yetişkinler için: sterıl disposable 50 cc’lik polipropilen vida kapaklı idrar kabı, Bebekler için: Pediatrik 
idrar torbası 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Kadın orta akım idrarı: 

- Labialar tutulurken miksiyon başlatılır. 

- İdrar birkaç ml akıtıldıktan sonra akışı durdurulmadan orta akım kısmı alınır. 

- Orta akım kısmı bakteriyel kültür için kullanılır. 

b) Erkek orta akım idrarı: 

- Öndeki deri tutulurken, miksiyon başlatılır. 

- İdrar birkaç ml akıtıldıktan sonra akışı durdurulmadan orta akım kısmı alınır. 

- Orta akım kısmı kültür için kullanılır. 

c) Düz kateter idrarı: 
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- Üretranın dışa açılan kısmı su ve sabunla tamamen temizlenir. 

- Bu alan ıslak gazlı bez ile durulanır. 

- Kateter aseptik şartlarda mesane içine yerleştirilir. 

- Yaklaşık 15 ml çıkışa izin verildikten sonra idrar gönderilmek üzere steril bir taşıma kabına alınır. 

d) Sabit kateter idrarı: 

- Kateterin örnek alınacak bölgesi % 70 alkol ile dezenfek’te edilir. 

- Örnek alınacak kısmın altından klemp ile sıkıştırılıp borulanınca 10-20 dakika idrar alınır. 

- 5-10 ml idrar toplamak için aseptik şartlarda iğne ya da enjektör kullanılır. 

- Steril tüp ya da taşıyıcıya aktarılır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İdrar yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

3.5.2.13. Kan Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık testi 

Lab. Test Kodu: 42204 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 5-8 gün 

Örnek Türü: Kan 

Örnek Kabı: Pediatrik ve aerob kan kültürü şişesi 

Örnek Miktarı: Erişkinlerde 8-10 ml, Çocuklarda 1-3 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Bir kan kültür seti 1 aerob+1 anaerob veya 2 aerob şişeden oluşmaktadır. 

- Aynı anda (arada hiç bekletmeden) 2 ayrı koldan (sağ ve sol kol), 2 set kan kültürü alınmalıdır. 

- Gerekli kan miktarı önce şişe üzerinde işaretlenir, kan alma işlemi önce aerobik sonra anaerobik 

- şişeye olmak üzere; erişkin için 8-10 ml, pediatrik için 1-3 ml’dir.  



55 
 

- Şişenin kendi barkodu üzerine herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Hasta barkodu da şişenin kendi barkodu 
üzerine    yapıştırılmamalıdır. Ayrıca hasta barkodu şişenin içindeki kan miktarının gözlemlenmesini 
engelleyecek şekilde de yapıştırılmamalıdır. 

- Şişelerin üzerindeki lastik tıpa sterıl değildir, bu nedenle üzerindeki plastik kapağı açılıp % 70’lik alkolle 
silinmelidir. İyot ile silinmemelidir. 

- Alkollü sterıl spanç ile merkezden perifere doğru 5 cm çapındaki bölge 30 sn süre ile silinir ve kuruması 
beklenir.  

- İyot solüsyonu ile merkezden perifere doğru daireler şeklinde uygulanıp 2 dakika kuruması beklenir.  Deri 
antiseptisi sonrası tekrar elle palpe edilmemelidir. 

- Her septik epizot’ta minimum 2 set kan kültürü alınmalıdır. Buna göre: Bir koldan 16-20 ml kan alınarak 
önce 8-10 ml’si aerop şişeye, kalan 8-10 ml’si anaerop şişeye konulur. Diğer kol için de aynı işlem yapılır. 
24 saatte maksimum 4 set kan kültürü alınabilir (bir set 1 ven girişini ifade eder). 

- Katater ile ilişkili ınfeksiyon şüphesi var ise; katater hub’u % 70’lik alkol ile silinir, 15 saniye beklenir, 
ikinci kez alkolle silinir ve 15 saniye beklenir. Kataterden 16-20 ml kan alarak 8-10 ml’si aerop, 8- 10 ml’si 
anaerop şişeye konulur. Ayrıca periferden 16-20 ml kan alarak 8-10 ml’si aerop şişeye, 8-10 ml’si anaerop 
şişeye konulur. 

- Kataterden alınan kan yalnızca katater ınfeksiyonunu veya kolonizasyonu göstereceğinden 2 saatten daha 
uzun süredir yerleşik kateter periferik kan alımı için uygun değildir. Sağ ve sol kol veya femoral bölgeden 
alınmasındaki amaç odağın farklı bölgelerden örneklenmesidir. 

- Şişe üzerindeki septum % 70’lik alkol ile silinir, şişe yavaşça alt üst edilir. 

- İlk girişim başarısız ise iğne yenisi ile değiştirilip başka bir damardan girişim yapılır. 

- En kısa sürede laboratuvara gönderilir. 

- Kan alınan kültür şişeleri buzdolabına konulmaz, laboratuvara ulaştırılıncaya dek oda ısısında bekletilir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Çeşitli hastalıkların seyri esnasında hastalandırıcı mikroorganizmaların birçoğu kanda bulunabilir 
(septisemi). Bu mikroorganizmaların oluşturduğu ınfeksiyonların mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 
Üşüme, taşikardi, taşipne gibi kanda mikroorganizma varlığını düşündüren klinik durumlarda, infeksiyöz olmayan 
nedenlerle açıklanamayan ateş ve hipotansiyon olduğunda ve nötropeni sırasında ateş ortaya çıkarsa kan kültürü 
alınmakta ve septisepi, bakteriyemiye ne den olan mikroorganizma tanımlanabilmektedir. kan kültürü numune alım 
görünümü kan kültürü cihazı kan kültürü cihazı. 
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3.5.2.14. Konjunktiva Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5035 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Konjunktiva sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Her iki gözden farklı eküvyonlarla (sterıl serum fizyolojik ile önceden ıslatılmış) her iki konjonktiva 
üzerinde çevirerek örnek materyal alınır. 

- Alınınca besiyerine hemen ekilebilir. 

- Alınır alınmaz eküvyon lam üzerinde çevrilerek 1-2 cm’lik alana sürülerek yayma hazırlanabilir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Göz ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.15. Kulak Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5036 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Kulak sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) İç Kulak: Komplike, tekrarlayan veya kronik persistan otitis media için timpanosentez ön koşuldur. 



57 
 

- Sağlam kulak zarı için, sabunlu solüsyon ile kulak kanalı temizlenir ve enjektör aspirasyon tekniği 
(timpanosentez) ile sıvı alınır. 

- Rüptüre olmuş kulak zarı için işitsel bir spekulum kanalı yoluyla esnek saplı bir eküvyon ile (aerobik kültür 
için) sıvı alınır. 

b) Dış Kulak:  

- Kulak yolundan birikinti veya kabukları çıkarmak için ıslatılmış eküvyon kullanılır. 

- Dış kulak yolundan eküvyonla örnek materyal özenle alınır. 

Örneklerin Transferi: 

- İç kulak örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika saklama süresi ve 
sıcaklığı:  oda sıcaklığında/< 2 saat 

- Dış kulak örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika saklama süresi ve 
sıcaklığı: +4 °C’de/< 2 saat  

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kulak ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Kulakta kaşıntı, ağrı ve akıntı ile 
kendini gösterebilen, dış ve orta kulak ınfeksiyonlarına neden olan başlıca patojenler Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella 
catarrhalis, Vibrio alginolyticus ve nadiren gram negatif basiller ve anaerop patojenlerdir. 

3.5.2.16. Kateter Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5034 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Kateter 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır.  

- Kateter bölgesinin çevresi alkol ile temizlenir. 

- Aseptik şartlarda kateter çıkartılır ve distal ucundan 5 cm’lik kısmı direk sterıl bir tüpe aktarılır, 5 cm’lik 
intrakutanöz kısım yumuşak doku ınfeksiyonunu gösterir. 

- Kurumasını önleyerek hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 
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Saklama Süresi ve Sıcaklığı: +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kateter uygulanan bölgedeki ınfeksiyon hastalıklarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.17. Nazofarenks Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5039 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Nazofarenks sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Burun yolu ile nazofarinkse ince bir eküvyon (örn: kalsiyum aljinatlı) ile nazikçe girilir. 

- Eküvyon salgıları absorbe etmesi için 5 saniye yavaşça çevrilir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Nazofarenks ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Steril disposable tüpte 
eküvyon çubuk. 

 

 



59 
 

3.5.2.18. Periton Sıvı Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5031 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Periton sıvısı 

Örnek Kabı: Steril disposable tüp 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. 

- Örnek materyal perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla alınır. 

- Mümkün olduğunca çok sıvı gönderilmeli, hiçbir zaman sıvıya daldırılmış bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında ya da +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Rap Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan 
bilgiler bilgisayar kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok  

Sonuçlsrın Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Periton/iç organ ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.19. Plevral Sıvı Kültürü + Bakteri/Mantar Ttanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5029 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Plevral sıvı 

Örnek Kabı: Steril disposable tüp 

Örnek Miktarı: > 2 ml 
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Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır. 

- Örnek materyal perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla alınır. 

- Mümkün olduğunca çok sıvı gönderilmeli, hiçbir zaman sıvıya daldırılmış bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında ya da +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir / verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Akciğer ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.20. Safra Sıvısı Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 5038 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Safra sıvısı 

Örnek Kabı: Steril disposable tüp 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- İyotlu bir preparat ile deri üzerine antisepsi uygulanır.  

- Örnek materyal perkutan iğne aspirasyonu veya cerrahi yoluyla alınır. 

- Mümkün olduğunca çok sıvı gönderilmeli, hiçbir zaman sıvıya daldırılmış bir eküvyon gönderilmemelidir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında ya da +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Bakteri/mantar üremesi 

Açıklama: Safra ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.21. Solunum Sekresyonlarının Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42206 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Trakeal aspirat (TAK), Bronkoalveolar lavaj (BAL), bronşiyal fırçalama ve transbronşiyal biyopsi, 
endotrakeal aspirat vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Bir balgam kabı içine yıkayarak veya aspire edilerek alınır. 

- Fırça 1 ml serum fizyolojik içeren bir sterıl taşıyıcı kaba konur. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: +4 °C’de/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Alt solunum yolları ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 
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3.5.2.22. Kadın Genital Sistem Örnekleri Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42209 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Vajinal sürüntü, serviks sürüntü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Servikal salgılar: 

- Kayganlaştırıcı sürülmemiş bir spekulum kullanılarak serviks görülür. 

- Serviks ucundaki mukus ve salgılar bir eküvyonla silinir ve bu eküvyon atılır. 

- Yeni sterıl bir eküvyonla endoservikal kanaldan örnek materyal özenle alınır. 

b) Vajina sıvıları: 

- Eski salgı ve atıklar silinerek uzaklaştırılır. 

- Vajina duvarındaki mukozadan sterıl eküvyon ya da pipet ile salgılar alınır. 

- Yaymaya da gerek varsa ikinci bir eküvyon kullanılır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması /Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Üretral ınfeksiyonların mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Genital sistem koagülaz negatif 
Staphylococcus’lar, Lactobacillus, Corynebacterium, Streptococcus, anaerop bakteriler ve mantarlardan oluşan 
normal bir flora ya sahiptir. Ancak flora değişiklilikleri nedeniyle Gardnerella vaginalis veya Streptococcus 
agalactiae gibi bazı bakteriler ınfeksiyona neden olabilir. Ek olarak Actinomycetes, Haemophilus species, 
Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas, 
Neisseria gonorrhoeae, Grup A Streptococcus’lar ve anaeroplar da vagende ınfeksiyon etkeni olabilir. 

 

3.5.2.23. Erkek Genital Sistem Örnekleri Kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42277 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 
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Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Üretra sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır.  Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır.  

Açıklama: Çeşitli organ ve dokulardaki ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.2.24. Yara kültürü + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42210 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Yara sürüntüsü-akıntısı, yumuşak doku vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Steril serum fizyolojik ya da % 70’lik alkol ile yüzeydeki ek suda uzaklaştırılır. 

a) Açık: Mümkünse örnekleme için derinine eküvyon ile girilerek lezyonun taze kenarından aspire edilir. 

b) Kapalı: Apse materyali iğne ya da enjektör ile aspire edilir. Aseptik şartlarda bütün materyal anaerobik 
taşıma ortamına aktarılır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Deri ve yumuşak dokuların ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. Bacillus 
anthracis (kanlı by) B. anthracis (mikroskobik görünüm). 

 

3.5.2.25. Diğer Kültürler + Bakteri/Mantar Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42297 

Çalışma Yöntemi: Aerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Katater vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çeşitli organ ve dokulardaki ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

 

3.5.3. ANAEROB KÜLTÜR 

3.5.3.1. Anaerob kültür + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 42211 

Çalışma Yöntemi: Anaerop kültür 
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Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 5-8 gün 

Örnek Türü: Enfeksiyon şüpheli O2’siz ortamda alınan bütün örnek materyaller 

Örnek Kabı: O2’siz ortamda alınan sterıl kapaklı enjektör, içinde Cary-Blair, Amies transport besiyeri bulunan plastik 
tüp veya plastik kap içine eküvyon, anaerob bactec şişesi 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: 

- Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Yüzey antisepsisini takiben dokudan aspirasyon ve biyopsi örneği alınmalıdır. 

- Eküvyon üzerindeki anaerobların gerçekten elde edilmesindeki zorluk, eküvyonun hava ile teması, 
eküvyonun yakındaki yaygın normal flora üyelerince kontamine edilebilme kolaylığı nedeniyle eküvyon ile 
örnek materyal alınmamalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmeli, anaerobik kültür örnekleri, tamamen hava sızdırmaz 
taşıyıcı kaplar içinde bulunmadıkları takdirde, soğuk ortamda örnek materyale oksijen daha kolay nüfuz ettiği için, 
buzdolabında değil oda ısısında saklanmalıdır. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Normal flora içeren bölgeden, O2’li ortamda, eküvyon vb. ile alınması, uygun 
şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/ verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Anaerob/Oksijensiz ortamlarda hastalık oluşturan çeşitli bakterilerin meydana getirdiği ınfeksiyonların 
mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

3.5.3.2. Anaerob Kan Kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 42204 

Çalışma Yöntemi: Anaerop kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 5-8 gün 

Örnek Türü: Kan 

Örnek Kabı: Anaerob kan kültürü şişesi 

Örnek Miktarı: 8-10 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi ve sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika 
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Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. Panik Değer: Anaerop bakteri üremesi 

Açıklama: Çeşitli hastalıkların seyri esnasında hastalandırıcı mikroorganizmaların birçoğu kanda bulunabilirler 
(septisemi). Bu mikroorganizmaların oksijensiz ortamda üreyenlerin oluşturduğu ınfeksiyonların mikrobiyolojik 
tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4. SPESİFİK KÜLTÜR 

3.5.4.1. Actinomyces Kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 3-7 gün 

Örnek Türü: Fistüllerden gelen irin, balgam, biyopsi materyalleri, apseler vb 

Örnek Kabı: O2’siz ortamda alınan sterıl kapaklı enjektör, içinde Cary-Blair, Amies transport veya PRAS besiyeri 
bulunan plastik tüp veya plastik kap içinde eküvyon, 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Normal flora içeren bölgeden, O2’li ortamda, eküvyon vb. ile alınması, sterıl 
ve uygun şartlarda alınmaması ve gönderilmemesi ile uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve 
zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal 
Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çeşitli örneklerden Actinomyces species/türü bakterilerin mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4.2. Boğmaca kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 5032 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 
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Sonuç Verme Zamanı: 3-7 gün 

Örnek Türü: Öksürük materyali, nazofarenks sürüntüsü 

Ön Hazırlık İşlemi: Boğmaca besiyerinin aynı gün içinde hazırlanması için laboratuvara haber verilmelidir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Bordetella species/türü bakterilerin meydana getirdiği solunum yolu ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik 
tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4.3. Campylobacter kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 1333 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 3-7 gün 

Örnek Türü: Gaita, rektal sürüntü 

Örnek Kabı: Gaita kabı (vidalı kapaklı), içinde Cary-Blair, Amies transport besiyeri içeren eküvyonlu/eküvyonsuz 
tüpler 

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Gaita: Örnek materyal temiz ve kuru bir taşıyıcı kaba direk aktarılır. 1 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılır 
veya Cary-Blair taşıma besiyerine aktarılır. 

b) Rektal sürüntü: o Dikkatlice anal sfinkterin 2,5 cm ötesine içeri girilir. Anal kriptlerden örnek materyal 
almak için eküvyon nazikçe döndürülür. Diyare yapan patojenler için eküvyonda dışkı görülmelidir. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Gaita Örneği Materyalinin Taşıma Süresi Ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 1 saat saklama süresi ve sıcaklığı: +4 
°C’de/< 24 saat, 

Rektal Sürüntü Örneği Materyalinin Taşıma Süresi Ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika saklama süresi ve 
sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Sulu veya yumuşak dışkı direkt uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda 
alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Gastrointestinal patojeni olan Campylobacter species/türü bakterilerin mikrobiyolojik tanısına yönelik 
yapılmaktadır. 

 

3.5.4.4. Clostridium Difficile Kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 300384 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 3-7 gün 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı), içinde Cary-Blair, Amies transport besiyeri içeren eküvyonlu/eküvyonsuz 
tüpler 

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: 

- Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

- Sulu veya yumuşak dışkı direk temiz ve kuru bir taşıyıcı kaba aktarılır, yumuşak dışkı taşındığı kabın şeklini 
alan dışkı olarak tanımlanır. 

- Sürüntü örnekleri toksin incelemesi için tavsiye edilmemektedir. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Psödomembranöz kolit hastalığının etkeni olan Clostridium difficile bakterisinin mikrobiyolojik tanısına 
yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4.5. Difteri Kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 300385 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 
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Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü, göz sürüntüsü, yara sürüntüsü/akıntısı, yumuşak doku, vajinal 
sürüntü vb. 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk, transport besiyeri (ideal olan kömür tozlu Amies besiyeri) 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda steril kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Halk arasında kuşpalazı olarak bilinen hastalığın etkeni olan Corynebacterium diphteriae bakterisinin 
mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4.6. E. coli O157 H7 kültürü + Bakteri Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 300386 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Gaita-Rektal sürüntü 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı), disposable tüpte eküvyon çubuk 

Örnek Miktarı: > 5 ml/ g 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: 

- Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır.   

- Sulu ya da kanlı dışkı temiz ve kuru bir taşıyıcı kaba aktarılır. 

- Karın krampları olan hastalardan ilk 6 gün içinde kanlı ya da sulu dışkı toplanması en verimli uygulamadır. 

Örneklerin Transferi: Gaita örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 1 saat saklama süresi 
ve sıcaklığı: +4 °C’de/< 24 saat Rektal sürüntü örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-
30 dakika  

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda steril kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Barsak patojeni olan Enterohemorrhagic Escherichia coli (O157:H7) suşlarının mikrobiyolojik tanısına 
yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.4.7. Gardnerella vaginalis kültürü + Bakteri Tanımlanması 

Lab. Test Kodu: 300387 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Vajinal sürüntü, serviks sürüntü, üretral sürüntü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Servikal salgılar: 

- Kayganlaştırıcı sürülmemiş bir spekulum kullanılarak serviks görülür. 

- Serviks ucundaki mukus ve salgılar bir eküvyonla silinir ve bu eküvyon atılır. 

- Yeni steril bir eküvyonla endoservikal kanaldan örnek materyal özenle alınır. 

b) Vajina sıvıları: 

- Eski salgı ve atıklar silinerek uzaklaştırılır. 

- Vajina duvarındaki mukozadan steril eküvyon ya da pipet ile salgılar alınır. 

- Yaymaya da gerek varsa ikinci bir eküvyon kullanılır. 

c) Üretra sıvıları:  

- Üretral orifisten eski eksuda çıkartılır. 

- Vajina içinden pubic symphysis’den üretraya doğru yapılan masaj ile çıkartılan materyal eküvyon üzerine 
alınır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: oda sıcaklığında/< 2 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Vajina, serviks ve üretral salgılarda Gardnerella vaginalis bakterisinin mikrobiyolojik tanısına yönelik 
yapılmaktadır. 
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3.5.4.8. Gonokok Kültürü + Bakteri tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 300388 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: Vajinal sürüntü, serviks sürüntü, üretral sürüntü 

Örnek Kabı: Steril disposable tüpte eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden, örnek materyal 35-37 °C ısısını kaybetmeden laboratuvara gönderilmeli ya da 
hasta başı ekim yapılmalıdır. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Vajina, serviks ve üretral salgılarda Neisseria gonorrhoeae bakterisinin mikrobiyolojik tanısına yönelik 
yapılmaktadır. 

 

3.5.4.9. Haemophilus kültürü+Bakteri tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 300389 

Çalışma Yöntemi: Spesifik kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2-4 gün 

Örnek Türü: BOS, kan, göz sürüntüsü, balgam, nazofarinks sürüntü, yara sürüntüsü-akıntısı, vajinal sürüntü, yumuşak 
doku vb. 

Örnek Kabı: Streril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 
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Açıklama: Haemophilus species/türü bakterilerin mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.5. TBC KÜLTÜR 

3.5.5.1. Mikobakteri Kültürü + Bakteri Tanımlanması ve Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 42203 

Çalışma Yöntemi: Tbc Kültür 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 25-45 gün 

Örnek Türü: Balgam, bronş lavajı, mide suyu, plevral sıvı, trakeal aspirat, torasentez sıvısı, eklem sıvısı, BOS, kan 
hariç, idrar, apse, doku örnekleri vb 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: Balgam (5-10 mL), idrar (50-100 mL), vücut sıvıları-AMS (10-15 mL), BOS (> 2mL) 

Ön Hazırlık İşlemi: Dekomintasyon 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

a) Öksürük ile çıkarılan balgam:  

- Hastadan günün sabahın ilk balgam örneği tercih edilmelidir. 

- Hasta oral flora yı uzaklaştırmak için ağzını çalkalar veya su ile gargara yapar. 

- Hasta derin bir öksürük ile alt solunum yolu örneği (postnazal sıvı değil) verebilmesi için yönlendirilir. 

- Steril bir kaba alınır. 

b) Uyarılmış balgam: 

- Hasta dişetlerini ve dilini fırçaladıktan sonra ağzını su ile çalkalar. 

- Hastalar bir nebulizör yardımı ile % 3-10’luk 25 ml sterıl serum fizyolojik solur. 

- Steril bir taşıma kabına alınır. 

c) Gastrik:  

- Sabah erkenden hasta yemek yemeden ve yatağından kalkmadan örnek materyal alınır. 

- Mideye bir nazogastrik sonda yerleştirilir. 

- 20 ml soğuk sterıl distile su ile lavaj yapılır. 

- Örnek materyal sızdırmaz sterıl taşıma kabına konur. 

Örneklerin Transferi: Öksürükle çıkarılan balgam materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 
dakika 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/< 2 saat Uyarılmış balgam örneği materyalinin taşıma süresi ve 
sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 dakika saklama süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığı/< 2 saat. 

Gastrik örneği materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığı/15-30 dakika saklama süresi ve sıcaklığı: +4 
°C’de/< 2 saat. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar   
daki   bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberi ve 
kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İnsanlarda tüberküloz oluşturan bakterilerin mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır.  

 

3.5.5.2. ARB Aranması 

Lab. Test Kodu: 42203 

Çalışma Yöntemi: Mikroskop 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Balgam, bronş lavajı, mide suyu, plevral sıvı, trakeal aspirat, torasentez sıvısı, eklem sıvısı, BOS, kan 
hariç, idrar, apse, doku örnekleri vb 

Örnek Kabı: Streril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml 

Ön Hazırlık İşlemi: Dekontaminasyon 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Öksürükle çıkarılan balgam materyalinin taşıma süresi ve sıcaklığı: oda sıcaklığında/15-30 
dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İnsanlarda tüberküloz oluşturan bakterilerin mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.6. HIZLI ANTİJEN TESTLERİ 

3.5.6.1. Grup A Streptokok Tayini 

Lab. Test Kodu: 9922 

Çalışma Yöntemi:  ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 
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Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Boğaz sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/8 saat, 2-8 °C’de/72 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: A grubu beta hemolitik streptococcuslar (Streptococcus pyogenes) tarafından oluşturulan ınfeksiyonların 
serolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.6.2. İnfluenza A-B 

Lab. Test Kodu: 9917 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Boğaz sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/8 saat, 2-8 °C’de/72 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/ verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: A grubu beta hemolitik streptococcuslar (Streptococcus pyogenes) tarafından oluşturulan enfeksiyonların 
serolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.6.3. RSV (Solunum Sinsityal Virüs) 

Lab. Test Kodu: 9921 

Çalışma Yöntemi:  ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Boğaz sürüntüsü 

Örnek Kabı: Steril disposable eküvyon çubuk 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: oda sıcaklığında/8 saat, 2-8 °C’de/72 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: A grubu beta hemolitik streptococcuslar (Streptococcus pyogenes) tarafından oluşturulan ınfeksiyonların 
serolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.5.6.4. Rotavirüs Antijeni - Enterik Adenovirüs Antijeni 

Lab. Test Kodu: 42213 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı) 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 
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Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İnsan gaita örneği içerisindeki Rotavirüs ve Adenovirüs antijenlerinin saptanması için yapılan hızlı bir 
testtir. Rotavirüs özellikle küçük çocuklarda şiddetli gastroenterite neden olan bir virüstür. Adenovirüsler değişik 
hastalık tablolarına neden olabilirler solunum yollarının gribal ınfeksiyonları, göz enfeksiyonları ve yine çocuklarda 
gastroenterit enfeksiyonlarından sorumlu tutulmaktadır. 

 

3.5.6.5. Helicobacter Pylori (Antijen/Gaitada) 

Lab. Test Kodu: 42280 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı) 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda steril kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Gastrointestinal patojeni olan H. pylori bakterisinin serolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 
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3.5.6.6. Clostridium difficile Toksin A+B (Gaitada) 

Lab. Test Kodu: 1248 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı) 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/1 gün 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda steril kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (psödomembranöz kolit) tespit için bu test 
yapılmaktadır. 

 

3.6. Mikoloji Test Grubu 

 

3.6.1. Mantar Aranması (KOH ile) 

Lab. Test Kodu: 42239 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Saç, deri, tırnak,  

Örnek Kabı: Lam   

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 
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Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi ve sıcaklığı: 2-8 °C’de/2 saat (saç/kıl, deri, tırnak kazıntı ve BOS örnekleri hariç) 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Mantar ınfeksiyonu şüphesi taşıyan klinik örnekler lam üzerinde % 15’lik KOH ile karıştırılarak 
mikroskopta incelenir. Mantar şüphesi olan deri bölgesi % 70’lik alkol ile silindikten ve alkol tamamen uçtuktan 
sonra aseptik koşullarda temiz bir lam veya petri vb. üzerine temiz bir lamın kenarıyla sağlam deri ile lezyonun sınırı 
kazınır. Tırnak mantarları için enfekte bölgeden küçük bir parça halinde tırnak kesilir, saç mantarları için ise 
belirlenen bölgeden saçlar dipten kopartılır. Mantar araması yapılacak olan bölgenin en az 3 gün süreyle yıkanmaması 
ve haricen ilaç kullanılmaması önerilir. 

 

3.6.2. Mantar Kültürü 

Lab. Test Kodu: 906120 

Çalışma Yöntemi: Mantar kültürü 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 21 gün 

Örnek Türü: Saç, deri, tırnak, balgam, idrar, BOS, gaita vb 

Örnek Kabı: Steril disposble vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi ve Sıcaklığı: 2-8 °C’de/2 saat (saç/kıl, deri, tırnak kazıntı ve BOS örnekleri hariç) 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Mantar ınfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılmaktadır. 

 

3.6.3. Mantar Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılık Testi 

Lab. Test Kodu: 300151 

Çalışma Yöntemi: Mantar kültürü 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 
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Sonuç Verme Zamanı: 21 GÜN 

Örnek Türü: Saç, deri, tırnak, balgam, idrar, BOS, gaita vb 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Örnek Miktarı: > 2 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi ve sıcaklığı: 2-8 °C’de/2 saat (saç/kıl, deri, tırnak kazıntı ve BOS örnekleri hariç) 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve test kitinin prospektüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Mantar ınfeksiyonu şüphesi taşıyan klinik örneklerden üretilen mantarların tiplendirilerek antifungal 
duyarlılık testlerinin yapılması esasına dayanır. 

 

 

3.7. Parazitoloji Test Grubu 

 

3.7.1. Direkt Parazit İncelenmesi (Manuel) 

Lab. Test Kodu: 5002 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı) 

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: oda sıcaklığında/< 1 saat 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/< 24 saat 

Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Negatif çıkan preparatların 2-3 gün üst üste tekrarı önerilir. Teksif metodları (tuzlu suda çöktürme vb) 
yapılır. 

3.7.2. Selefonbant (Enterobius Vermicularis- Kıl Kurdu) 

Lab. Test Kodu: 3503 

Çalışma Yöntemi: Mikroskopi 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Lam  

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Hasta sabah tuvalete gitmeden, yataktayken selofan bandın uzun bir bölümü lam 
üzerinden kaldırılıp yapışkan yüzeyi peri-anal bölgenin çeşitli yerlerine bastırılır. Daha sonra yapışkan yüzey tekrar 
lam üzerine kapatılarak laboratuara ulaştırılır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: oda sıcaklığında/< 1 saat 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/< 24 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygunsuz zamanda ve uygunsuz şekilde alınan örnekler. Alınan örneklerin 
zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Negatif çıkan preparatların 2-3 gün üst üste tekrarı önerilir. Enterobius vermicularis yumurtası aranması; 
Selofan bant testi. 

 

3.7.3. Leishmania (Kan/Yara Yayması)  

Lab. Test Kodu: 300543 

Çalışma Yöntemi: İnce yayma/kalın damla preparatı 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2 gün (ACİL Aynı gün) 

Örnek Türü: Kan, yara yeri 

Örnek Kabı: Sitratlı tüp, sterıl disposable tüpte eküvyon çubuk 

Örnek Miktarı: 2 ml (kan) 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Yara yerinden alınırken; kanatmadan, yara ile sağlıklı doku arasından alınmalıdır. 
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Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: örnekler bekletilmeden hasta başı işleme alınmalıdır. 

Saklama Süresi: preparatlar tesbit edilip/boyanıp saklanmalıdır. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çoklu preparat hazırlanıp, kalın damla/ince yayma yapılmalıdır. 

 

3.7.4. Plasmodium Aranması (Kalın Damla-Periferik Yayma) 

Lab. Test Kodu: 300542 

Çalışma Yöntemi: İnce yayma/kalın damla preparatı 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: 2 gün (ACİL Aynı gün) 

Örnek Türü: Kan 

Örnek Kabı: Heparinize kapiller tüp 

Örnek Miktarı: Her preparat için 40-50 µl kan 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Parmak ucu alkolle temizlenip, lancet ile delindikten sonra ilk damla silinir. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: preparatlar hasta başı hazırlanmalıdır. 

Saklama süresi: preparatlar tesbit edilip/boyanıp saklanmalıdır. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberlerine göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çoklu preparat hazırlanıp, kalın damla/ince yayma yapılmalıdır. 

3.7.5. Cryptosporidium Antijeni 

Lab. Test Kodu: 300548 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Gaita 

Örnek Kabı: Gaita kutusu (vidalı kapaklı) 

Örnek Miktarı: > 5 ml/gr 



82 
 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: oda sıcaklığında/< 1 saat 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/< 24 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Gaitanın kanlı/mukuslu yerlerinden alınmalıdır. 

 

3.8. Seroloji Test Grubu 

 

3.8.1 Seroloji (Konvansiyonel v.b) Test Grubu 

 

3.8.1.1. Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal) 

Lab. Test Kodu: 1230 

Çalışma Yöntemi: Lam Aglütinasyon 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml serum 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay, (-80) °C’de/> 1 yıl 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: B. abortus, B. melitensis ve B. suis için spesıfik olan kan serumunda bulunan IgG’lerin saptanmasında 
kullanılır. 

 

3.8.1.2. Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Agl.) 

Lab. Test Kodu: 1229 

Çalışma Yöntemi: Tüp aglütinasyon 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: 1-3 gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay, (-80) °C’de/> 1 yıl 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve 
zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: B. abortus, B. melitensis ve B. suis için spesıfik olan kan serumunda bulunan IgG ve IgM’lerin 
saptanmasında kullanılır. 

 

3.8.1.3. Brucella Aglütinasyonu (Coombs Antiserumu) 

Lab. Test Kodu: 3221 

Çalışma Yöntemi: ICT (İmmunochromatografik yöntem) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: 1-3 gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 
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Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay, (-80) °C’de/> 1 yıl 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektuüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: B. abortus, B. melitensis ve B. suis için spesıfik olan kan serumunda bulunan IgG ve IgM’lerin 
saptanmasında kullanılır. 

 

 

3.8.1.4. TPHA (Treponema Pallidum Hemaglütinasyon) 

Lab. Test Kodu: 3208 

Çalışma Yöntemi: IHA (İndirekt Hemaglütinasyon Testi) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında gelen örnekler bekletilmeden 
çalışılır. Harici örnekler 2-8 °C’de/ 8 gün, (-20) °C’de/2 ay saklanabilir. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 
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Açıklama: Sifiliz ınfeksiyonlarında tarama testleriyle alınan sonuçların doğrulanması için kullanılan treponemal bir 
testtir. 

 

3.8.1.5. VDRL-RPR 

Lab. Test Kodu: 906290 

Çalışma Yöntemi: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve RPR (Rapid Plasma Reagin) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 ºC’de/7 gün, < (-20) ºC’de/6 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında gelen örnekler bekletilmeden 
çalışılır. Harici örnekler 2-8 °C’de/ 7 gün, (-20) °C’de/2 ay saklanabilir. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterİl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Titre 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Sifiliz enfeksiyonunda hastalığın aktivitesi ve tedaviye yanıtın izlenmesinde kullanılan nontreponemal 
flokülasyon testidir. 

 

3.8.2 Seroloji (Viroloji Elisa) Test Grubu 

 

3.8.2.1. Anti HAV IgG (Hepatit A virüs G antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1223 

Çalışma Yöntemi: CLIA (Chemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 
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Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 ºC’de/7 gün, < (-20) ºC’de/6 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit A’ya karşı immünitenin olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılır. 

 

3.8.2.2. Anti HAV IgM (Hepatit A virüs M antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1224 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: - Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 ºC’de/7 gün, < (-20) ºC’de/6 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.   

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 
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Panik Değer: Testin (+) Pozitif (>16 yaş) bulunması 

Açıklama: Akut HAVı tanısında kullanılır. Semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve 3-6 ay pozitif 
kalabilir. 

 

3.8.2.3. HBs Ag (Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni) 

Lab. Test Kodu:1217 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/14 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit B virüsünün yüzeyel antijenleridir. Akut veya kronik hepatit B virüsü ınfeksiyonlarının tanısında 
kullanılır. 6 aydan uzun süre bu antijenlerin kanda bulunması kronik taşıyıcılık veya kronik karaciğer hastalığının 
göstergesidir. 

 

3.8.2.4. Anti HBs (Hepatit B Virüs Yüzey Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1218 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 
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Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 3 gün, 2-8 °C’de/6 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 10 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit B virüsünün yüzeyel antijenlerine karşı oluşan antikorlardır. HBV ınfeksiyonunun bitişi ile beraber 
anti HBs oluşur. HBV ye karşı bağışıklığın tespitinde kullanılır. 

 

3.8.2.5. Anti HBc IgG (Hepatit B Virüs Çekirdek G Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1222 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: - Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/14 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Yok 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Daha önce HBV ınfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi verir. HBc IgM ile birlikte 
değerlendirildiğinde akut/kronik HBV ınfeksiyonu ayırıcı tanısında önemlidir. 
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3.8.2.6. Anti HBc IgM (Hepatit B Virüs Çekirdek M Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1221 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/6 gün, < (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar    
daki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Akut HBV ınfeksiyonunun tanısında kullanılır. Semptomlar ortaya çıktığı andan itibaren kanda 
görülmeye başlar.  Pencere döneminde serumda tespit edilebilen tek göstergedir. 

 

3.8.2.7. HBe Ag (Hepatit B Virüs E Antijeni) 

Lab. Test Kodu: 1219 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/14 gün, (-20) °C’de/3 ay 



90 
 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: HBV ınfeksiyonunun takibinde kullanılır. Enfeksiyonun erken evrelerinde HBs Ag den sonra ortaya çıkar. 
Aktif viral replikasyonun göstergesidir. 

3.8.2.8. Anti HBe (Hepatit B Virüs E Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1220 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/14 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: HBV ınfeksiyonunun takibinde kullanılır. HBe Ag ortadan kaybolduktan sonra görülür. Anti HBe pozitif 
olan kronik taşıyıcıların karaciğer histolojileri ve karaciğer fonksiyon testleri genellikle normal seyreder. 

3.8.2.9. Anti HCV (Hepatit C Virüs Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1225 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 
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Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/14 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit C ınfeksiyonunun tanısında kullanılır. Enfeksiyonun geç evresinde kanda bulunur. Anti HCV 
pozitif bulunması bağışıklığı gösteren bir parametre değildir. 

 

3.8.2.10. Anti HIV (Human immunodeficiency virus antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1239 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/4 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Panik Değer: Testin (+) Pozitif bulunması 

Açıklama: HIV tanısında kullanılır. HIV, AIDS’in etyolojik maddesidir. 

 

3.8.2.11. Syphilis TP 

Lab. Test Kodu: 1256 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama süresi: 2-8 °C’de/72 saat, (-15) ile (-20) °C’de/2 ay, (-80) °C’de/> 1 yıl 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Sifiliz hastalığının tanısında kullanılan non-treponemal hızlı bir tarama testidir. Aktif ınfeksiyon veya aktif 
enfeksiyonun başlangıcında test pozitif olur. 

 

3.8.3 Seroloji (TORCH Elisa) Test Grubu 

3.8.3.1. Anti HDV (Delta Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 1331 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 
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Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: HDV enfeksiyonu tanısı 

 

3.8.3.2. ANTİ HEV (Hepatit E Virüsü) 

Lab. Test Kodu: 1226 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit E virüsü tarafından meydana gelen iltihabi karaciğer hastalığıdır. Hepatit E, kronik enfeksiyona 
neden olmayan, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. 

 

3.8.3.3. Parvovirüs IgG 

Lab. Test Kodu: 907900 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: 2 haftada bir 

Sonuç Verme Zamanı: 2 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Parvo virüs enfeksiyonu tanı ve takibi 
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3.8.3.4. Parvovirüs IgM 

Lab. Test Kodu: 907910 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Parvo virüs enfeksiyonu tanı ve takibi 

 

3.8.3.5. VZV (Varisellazoster Virüsü) IgG 

Lab. Test Kodu: 908100 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 
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Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Suçiçeği enfeksiyonu tanı ve takibi 

 

3.8.3.6. VZV (Varisellazoster Virüsü) IgM 

Lab. Test Kodu: 908110 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Suçiçeği enfeksiyonu tanı ve takibi 

 

3.8.3.7. HSV (Herpes Simpleks Virüsü) Tip 1 IgG 

Lab. Test Kodu: 907520 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Herpes simpleks virüs tip 1, herpes enfeksiyonu olarak da ifade edilen ve ağız çevresi, dudak kenarı gibi 
bölgelerde uçuk olarak bilinen döküntülere yol açan, en sık karşılaşılan herpes virüsüdür. 

 

3.8.3.8. HSV (Herpes Simpleks Virüsü) Tip 1 IgM 

Lab. Test Kodu: 907530 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 
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Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Herpes simpleks virüs tip 1, herpes enfeksiyonu olarak da ifade edilen ve ağız çevresi, dudak kenarı gibi 
bölgelerde uçuk olarak bilinen döküntülere yol açan, en sık karşılaşılan herpes virüsüdür. 

 

3.8.3.9. HSV (Herpes Simpleks Virüsü) Tip 2 IgG 

Lab. Test Kodu: 907560 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Herpes simpleks virüs, tip 2, aynı HSV-1’de olduğu gibi, genital bölgede uçuk benzeri döküntülü 
enfeksiyona yol açan diğer herpes enfeksiyonu etkenidir. 

 

3.8.3.10. HSV (Herpes Simpleks Virüsü) Tip 2 IgM 

Lab. Test Kodu: 907570 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 9 

Şüpheli 9 – 11 

Pozitif > 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Herpes simpleks virüs, tip 2, aynı HSV-1’de olduğu gibi, genital bölgede uçuk benzeri döküntülü 
enfeksiyona yol açan diğer herpes enfeksiyonu etkenidir. 
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3.8.3.11. Measles (Kızamık) IgG 

Lab. Test Kodu: 907710 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.8 

Şüpheli 0.8 – 1.2 

Pozitif > 1.2 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kızamık, bir tür virüsün neden olduğu döküntülü bir hastalıktır. Önce basit bir üst solunum yolu 
enfeksiyonu gibi başlar, ardından yüz ve enseden başlayan, gövdeye de yayılan kırmızı renkte döküntü ortaya çıkar. 

 

3.8.3.12. Measles (Kızamık) IgM 

Lab. Test Kodu: 907720 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 
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Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kızamık, bir tür virüsün neden olduğu döküntülü bir hastalıktır. Önce basit bir üst solunum yolu 
enfeksiyonu gibi başlar, ardından yüz ve enseden başlayan, gövdeye de yayılan kırmızı renkte döküntü ortaya çıkar. 

 

3.8.3.13. Mumps (Kabakulak) IgG 

Lab. Test Kodu: 907690 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.8 
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Şüpheli 0.8 – 1.2 

Pozitif > 1.2 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kabakulak, tükürük bezlerinin enflamasyonu ile belirgin akut viral bir enfeksiyondur. 

 

3.8.3.14. Mumps (Kabakulak) IgM 

Lab. Test Kodu: 907700 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Negatif < 0.9 

Şüpheli 0.9 – 1.1 

Pozitif > 1.1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kabakulak, tükürük bezlerinin enflamasyonu ile belirgin akut viral bir enfeksiyondur. 

 

3.8.3.15. Anti Toxo (Toxoplazma) IgG 

Lab. Test Kodu: 906910 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 
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Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 3 gün,2-8 °C’de/3 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 3 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Toksoplazma ınfeksiyonunun teşhisi ve hangi dönemde olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Özellikle 
konjenital ınfeksiyon riskinin araştırılmasında değerlidir. 

 

3.8.3.16. Toxo IgG Avidite 

Lab. Test Kodu: 0350 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 3 gün,2-8 °C’de/3 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 40 - 60 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Avidite testi ınfeksiyonun başlangıcının 4 aydan daha eski olduğunu ayırt edebildiğinden, enfeksiyonun 
başlangıç tarihi hakkında önemli bilgiler verir. Bu ise özellikle gebelerde oldukça önemlidir. 

 

3.8.3.17. Anti Toxo (Toxoplazma) IgM 

Lab. Test Kodu: 906930 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 3 gün,2-8 °C’de/3 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0.50 – 0.60 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Toksoplazma ınfeksiyonunun teşhisi ve hangi dönemde olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Özellikle 
konjenital enfeksiyon riskinin araştırılmasında değerlidir. Enfeksiyondan sonra IgM 1 yıl veya daha uzun süre pozitif 
kalabilir. 

 

3.8.3.18. Anti Rubella (Kızamıkçık) IgG 

Lab. Test Kodu: 906820 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 



105 
 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/3 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 10 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kızamıkçık infeksiyonunun tanısında kullanılır. Geçirilmiş infeksiyonlarda IgG düzeyi yükselir. 
Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir. Hamileliğin ilk trimestrinde geçirilen ınfeksiyonlar fetüste 
ölüme veya konjenital rubella sendromuna neden olur. 

 

3.8.3.19. Rubella IgG Avidite 

Lab. Test Kodu: 0352 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 
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Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları:  Düşük < 0,4 

Yüksek > 0,4 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Rubella avidite 
testi temel olarak Rubella IGM poztif bulunan gebelerde rubella yani kızamıkçık enfeksiyonuna ilk olarak gebenin ne 
zaman yakalandığı yani primer enfeksiyonun sürecinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

 

3.8.3.20. Anti Rubella (Kızamıkçık) IgM 

Lab. Test Kodu: 906840 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml tam kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 3 gün,2-8 °C’de/3 hafta, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi. Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 – 1.6 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Kızamıkçık infeksiyonunun tanısında kullanılır. Enfeksiyonun hamilelik sırasında geçirilmesi önemlidir.  
Hamileliğin ilk trimestrinde geçirilen infeksiyonlar fetüste ölüme veya konjenital rubellasendromuna neden olur. 
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3.8.3.21. Anti CMV (Cytomegalovirus) IgG 

Lab. Test Kodu: 906360 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/6 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: CMV en sık görülen konjenital viral infeksiyon nedenidir. 

 

3.8.3.22. CMV IgG Avidite 

Lab. Test Kodu: 6351 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/6 ay 
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Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni:  Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 40 - 60 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: CMV infeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır. CMV 
infeksiyonunun muhtemel başlangıç tarihi hakkında bilgi verir. Böylece primer infeksiyonun hamileliğin 
başlamasından sonraki dönemde meydana gelip gelmediği ve fetüsün CMV infeksiyonundan etkilenme olasılığının 
bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini sağlar. 

 

3.8.3.23. Anti CMV (Cytomegalovirus) IgM 

Lab. Test Kodu: 906370 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: CMV infeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır. Primer infeksiyonun 
hamileliğin başlamasından sonraki dönemde meydana gelip gelmediği ve fetüsün CMV infeksiyonundan etkilenme 
olasılığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini sağlar. 
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3.8.3.24. EBV- EBNA IgG Antikoru 

Lab. Test Kodu: 5196 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 1 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Aktif EBV infeksiyonu olan hastaların % 80'i EA'ya karşı antikor üretir. Hem VCA hem de EBNA   karşı 
antikorların var olması, geçirilmiş enfeksiyonun göstergesidir. 

 

3.8.3.25. EBV VCA IgG 

Lab. Test Kodu: 907310 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/3 ay 
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Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Epstein Barr virüs enfeksiyonlarının tanısı ve takibi 

 

3.8.3.26. EBV VCA IgM 

Lab. Test Kodu: 907320 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 20-25 °C’de 7 gün,2-8 °C’de/ 28 gün, (-20) °C’de/3 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 11 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Epstein Barr virüs enfeksiyonlarının tanısı ve takibi 

 

3.8.4 Seroloji (Diğer) Test Grubu 

3.8.4.1. Anti CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antikoru) 

Lab. Test Kodu: 5001 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 



111 
 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün, < (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 4,11 IU/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Romatoid artrit tanısında kullanılır. Özellikle erken tanıda çok önemlidir. RA tanısında spesifitesi % 96, 
sensitivitesi ise % 78’dir. Hastaların % 70’inde erken devrede pozitifleşir. 

 

3.8.4.2. Anti TG (Triglobulin) 

Lab. Test Kodu:3254 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün, < (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 – 4.11 IU/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hashimoto hastalığı, doğum sonrası tiroidit, yenidoğan hipotiroidizmi ve Graves hastalığı gibi otoimmün 
tiroid hastalıklarında tanıya yardımcı olmak üzere kan numunesi kullanılarak yapılan bir laboratuvar testidir 

 

3.8.4.3. Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikor) 

Lab. Test Kodu: 3299 

Çalışma Yöntemi: ECLIA (Elektrochemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün, < (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 - 5,61 IU/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektuüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Tiroid bezine karşı oluşan antikor seviyelerinin ölçüldüğü Anti TPO Testi,  örneğin Hashimoto tiroidi, 
idiyopatik miksödem ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarının saptanması için ayırıcı ve hassas 
testlerdir. 

 

3.8.4.4. Procalsitonin (PCT) 

Lab. Test Kodu: 3152 

Çalışma Yöntemi: CLIA (Chemilumineszens-Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 
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Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: 2-8 °C’de/3 gün, < (-20) °C’de/2 ay 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli 
miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: 0 – 0,5 ng/mL 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektuüsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Prokalsitonin veya kısaca PCT, vücutta iltihabi reaksiyonların ortaya çıkmasını takiben kanda yükselen 
peptitlerden biridir. Vücudumuz; hem bağışıklık sisteminin desteklenmesi hem de iltihabı (enflamasyon) meydana 
getiren hastalık etkeninin elimine edilerek vücuttan atılımının kolaylaştırılması adına, çeşitli maddelerin vücuttaki 
üretimini artırırken bazılarınınkini düşürür. Bu maddelere akut faz reaktanları adı verilir. 

 

3.8.5 Seroloji (Otoimmün Elisa) Test Grubu 

 

3.8.5.1. PR3 ANCA (cANCA) 

Lab. Test Kodu: 3251 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Vaskülitlerin ayırıcı tanısı 

 

3.8.5.2. MPO ANCA (pANCA) 

Lab. Test Kodu: 3263 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Vaskülitlerin ayırıcı tanısı 
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3.8.5.3. ANTI-ds DNA 

Lab. Test Kodu: 3256 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 20 

Şüpheli 20 – 30 

Pozitif > 30 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: SLE tanı ve takibinde kullanılır. Sjögren sendromu, mixed konnektif doku hastalıkları ve progresif 
sistemik sklerozda da Anti ds-DNA düzeyi yükselebilir. 

 

3.8.5.4. Anti Gliadin IgA 

Lab. Test Kodu: 906490 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 
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Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çölyak hastalığı tanısı ve takibi 

 

3.8.5.5. Anti Gliadin IgG 

Lab. Test Kodu: 906500 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 
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Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çölyak hastalığı tanısı ve takibi 

 

3.8.5.6. Anti Jo-1 

Lab. Test Kodu: 3273 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Otoimmun Miyozit tanısı 

 

3.8.5.7. Anti Ro SS-A 

Lab. Test Kodu: 3277 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 
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Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Otoimmun hastalıkların tanısı_ sjögren sendromu, SLE hastalığı tanısı Bu otoantikorlar genellikle SSA 
olarak adlandırılır. Ro daha eski bir terimdir. Hücre ekstraktlarından antijen preparasyonunda, SSA kompleksi 60 
kDa ve 52 kDa proteinden oluşur. Rekombinant antijenler kullanılarak, iki proteinin farklı protein ailelerine ait 
olduğu gösterilmiştir. 

 

3.8.5.8. Anti La SS-B 

Lab. Test Kodu: 3278 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Otoimmun hastalıkların tanısı, sjögren sendromu, SLE hastalığı tanısı 

 

3.8.5.9. Anti Sentromer 

Lab. Test Kodu: 3011 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: SLE hastalığı tanı ve takibi 
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3.8.5.10. Anti Sm 

Lab. Test Kodu: 3257 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Otoimmun hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanısı 

 

3.8.5.11. Anti U1 Rnp 

Lab. Test Kodu: 3275 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 
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Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Otoimmun hastalıkların tanısı 

 

3.8.5.12. Doku Transglutaminaz IgA 

Lab. Test Kodu: 3329 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çölyak hastalığı tanısı ve takibi Çölyak hastalığı tespiti için yüksek tanısal duyarlılığa ve özgüllüğe sahip 
antikorlar Doku trans glutaminaz antikorları (tTGA) Endomisyal antikorlar (EMA) Deamide gliadin ve gliadin 
peptitlerine (DGPA) karşı antikorlar. 

 

3.8.5.13. Doku Transglutaminaz IgG 

Lab. Test Kodu: 2136 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Çölyak hastalığı tanısı ve takibi Çölyak hastalığı tespiti için yüksek tanısal duyarlılığa ve özgüllüğe sahip 
antikorlar Doku trans glutaminaz antikorları (tTGA) Endomisyal antikorlar (EMA) Deamide gliadin ve gliadin 
peptitlerine (DGPA) karşı antikorlar. 

 

3.8.5.14. Anti Kardiyolipin IgG 

Lab. Test Kodu: 906730 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 
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Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Fosfolipid sendrom (Hughes Sendromu) tanısı Kardiyolipin antikorları, -Açıklanamayan bir pıhtı 
oluşumları (trombotik olaylar) -Tekrarlayan düşükler -Pıhtılaşma, aPTT (parsiyel tromboplastin zamanı) testlerinde 
anormal sonuçlar alınmasının nedenini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. 

 

3.8.5.15. Anti Kardiyolipin IgM 

Lab. Test Kodu: 906740 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her mesai günü 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün (ACİL 1-2 saat) 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Örnek bekletilmeden hemen işleme alınır. 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Fosfolipid sendrom (Hughes Sendromu) tanısı Kardiyolipin antikorları, -Açıklanamayan bir pıhtı 
oluşumları (trombotik) -Tekrarlayan düşükler -Pıhtılaşma, aPTT (parsiyel tromboplastin zamanı) testlerinde anormal 
sonuçlar alınmasının nedenini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. 

 

3.8.5.16. Anti Beta 2 Glikoprotein IgG 

Lab. Test Kodu: 3255 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 
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Açıklama: Antifosfolipid sendromunun (APS) tanısı Nedeni açıklanamayan trombotik atak veya venöz 
tromboembolizm, tekrarlayan düşüklerin sebebini belirlemeye yardımcı olmak 

 

3.8.5.17. Anti Beta 2 Glikoprotein IgM 

Lab. Test Kodu: 3259 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 

Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:   Negatif < 12 

Şüpheli 12 – 18 

Pozitif > 18 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Antifosfolipid sendromunun (APS) tanısı Nedeni açıklanamayan trombotik atak veya venöz 
tromboembolizm, tekrarlayan düşüklerin sebebini belirlemeye yardımcı olmak 

 

3.8.5.18. Anti Scl-70 

Lab. Test Kodu: 3276 

Çalışma Yöntemi: EIA (Enzyme Immunoassay) 

Örneğin Çalışma Zamanı: Haftada bir gün 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Kan serumu 

Örnek Kabı: Disposable vacutainer jelli örnek tüpü (5 ml) 
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Örnek Miktarı: 3-5 ml kan 

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Saklama Süresi: Buzdolabı (2-8 °C) 14 Gün, Dondurucu (- 20 °C) 180 Gün, Oda Sıcaklığı (20-25 °C) 24 Saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Çalışma gününe kadar (-20) °C’de saklanır. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır. 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Örnek materyalde belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma 
görülmesi, hastanın kan alma setinden/torbasından alınması, yeterli miktarda, steril ve uygun şartlarda alınmaması 
ve gönderilmemesidir. 

Referans Aralıkları:  0 - 15 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama:  Otoimmun hastalıkların tanısı, skleroderma, SLE hastalığı tanısı 

 

3.9. Moleküler (PCR) Test Grubu 

 

3.9.1. BK DNA (Polyoma Virüs DNA) PCR 

Lab. Test Kodu: 42294 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması, İdrar, bos 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp, jelsiz örnek tüpü 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi: Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanın da 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 
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Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: PML (Progresif Multifokal Lokoensefolopati), hafif üst solunum yolu ınfeksiyonları, bazı kanser 
türlerinde onkojen etken olarak kabul edilen virüsün tesbiti için kullanılır. 

 

3.9.2. CMV DNA (Cytomegalovirüs DNA) PCR 

Lab. Test Kodu: 42282 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması, idrar, bos, doku 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp, jelsiz örnek tüpü 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi ve Sıcaklığı: Oda sıcaklığında/15-30 dakika 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi. Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir.  

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektUsüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: İnsan CMV virüsü, Infeksiyonlu kişilerin kanında, dokularında ve hemen hemen bütün salgılayıcı 
sıvılarında bulunur. Özellikle rahimiçi bulaşta fetal etkisi, bağışıklığı yetersiz olan hastalarda, doku-organ 
transplantasyonu yapılacak hastalarda ve dönorlarında CMV virüsün tespiti için çalışılır. 

 

3.9.3. EBV DNA (Epstein-Barr Virüs DNA) PCR 

Lab. Test Kodu: 2392 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve / veya haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması, BOS, idrar 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp, jelsiz örnek tüpü 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  
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Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi. Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: EBV infeksiyonları sık görülmekle birlikte çocuklarda genellikle asemptomatik seyreder. İlerleyen 
yaşlarda ise enfeksiyoz mononükleoz tablosu görülür. Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomada antikor 
düzeyleri sürekli olarak yüksek kalabilir. EBVi ciddi biçimleri bağışıklığı yetersiz olan ve T hücresi kusurlu olan 
hastalarda görülebilir. 

 

3.9.4. HBV DNA (Hepatit–B Virüs DNA) PCR 

Lab. Test Kodu: 42215 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/ veya haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması  

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektUsüne göre yorumlanarak raporlanır. 
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Açıklama: HBV DNA testi Hepatit B İnfeksiyonu tanı ve takibinde kullanılan güvenilir bir testdir. ELİSA testinde 
HBS Ag testi pozitif olanlara testi teyit etmek ve Hepatit B taşıyıcılığının takibinde de kullanılır. 

 

3.9.5. HCV (Hepatit C) RNA PCR 

Lab. Test Kodu: 42217 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya 2 haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi. Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hepatit C virüsü (HCV) hem akut, hem de kronik hepatite sebep olur. Akut infeksiyondan sonra hastaların 
yaklaşık %80’inde kronik infeksiyon gelişir. 

 

3.9.6. HDV (Hepatit D) RNA PCR 

Lab. Test Kodu: 42217 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya 2 haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 
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Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi. Hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Delta Hepatiti virüsü (HDV), daha önce B virüsü almış B hastası veya B taşıyıcısı olan kimselerde görülen 
ilave bir hepatit virüsüdür. D virüsü, tek başına patojen olmayan, yani hastalık yapmayan bir RNA virüsüdür. Deltanın 
gelişmesi için B Hepatiti gereklidir. 

 

3.9.7. HIV (Human Immunodifiency) RNA PCR 

Lab. Test Kodu: 42284 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya 2 haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması 

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma Süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda sterıl tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Hiv virüsünün vücuda girişinden sonra 9 günden itibaren Hiv RNA Pcr testi uygulanabilir. Bu özelliğinden 
ötürü, Hiv pcr testi en erken hiv tanısını veren testtir. 
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3.9.8. HSV -1 / HSV-2 (Herpes Simpleks Virüsü) PCR 

Lab. Test Kodu: 42290 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hasta numunesi yeterli sayıya (> 8-9) ulaştığında ve/veya 2 haftada 1 gün 

Sonuç Verme Zamanı: 24 saat 

Örnek Türü: Kan plazması, BOS  

Örnek Kabı: Disposable EDTA’lı tüp, jelsiz örnek tüpü 

Örnek Miktarı: 2-4 ml  

Ön Hazırlık İşlemi:  Kan 4000 rpm’de 10 dakika santrifuj edilir. 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: 6 saat 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 °C’de/3 gün, (- 20 °C)’de/6 hafta, (- 80 °C)’de/1 yıl 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Belirgin mikrobiyal kontaminasyon, hemoliz, pıhtılaşma görülmesi, hastanın 
kan alma setinden/torbasından alınması, uygun şartlarda yeterli miktarda steril tüpe alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: HSV-1 ve HSV-2 genellikle vücudun farklı kısımlarını etkileyen birbirinden farklı viral infeksiyonlardır. 
HSV-1 yaygın olarak öpüşme yoluyla kişiden kişiye bulaşır ve genellikle ağız çevresinde uçuğa neden olurken, HSV-
2 ise esas olarak cinsel temas yoluyla yayılmaktadır ve semptomatik olarak genital bölgede lezyonlara neden olur. 

 

3.9.9. Covid-19 (SARS-CoV-2) PCR 

Lab. Test Kodu: 5602 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Her gün 

Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 

Örnek Türü: Nazofarenks sürüntü 

Örnek Kabı: VTM (Viral Transport Medium) 

Ön Hazırlık İşlemi: UV, Vortex 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: 2-8 ºC’de 48 saat 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: VTM içinde yeterli miktarda VNAT ve Swab olmaması 
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Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: COVID-19 hastalığının tanısında SARS-CoV-2 tespiti için kullanılır. 

 

3.9.10. Mikobakteri tuberculosis PCR (Tüberküloz PCR) 

Lab. Test Kodu: 42285 

Çalışma Yöntemi: Real time PCR 

Örneğin Çalışma Zamanı: Hafta da bir 

Sonuç Verme Zamanı: 1 hafta sonra 

Örnek Türü: Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında 5 ml (min 1 ml) 

Örnek Kabı: Steril disposable vidalı kapaklı kap 

Ön Hazırlık İşlemi: - 

Örnek Alımı İle İlgili Kural: Uygun şartlarda yeterli miktarda alınmalıdır. 

Örneklerin Transferi: Taşıma süresi: Bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

Örneklerin Analiz Öncesi Saklama Koşulları: Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 hafta 

Örnek Kabul Etmeme (Red) Nedeni: Uygun şartlarda sterıl kaplara yeterli miktarda alınmaması ve zamanında 
laboratuvara gönderilmemesidir/verilmemesidir. 

Örnek Kabul Kriterleri: Örneğin gönderildiği kabın üzerinde barkod olmalıdır. Barkodda yer alan bilgiler bilgisayar 
kaydındaki bilgilerle aynı olmalıdır.  

Referans Aralıkları: Negatif 

Sonuçların Raporlanması/Yorumlanması: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı 
Rehberleri ve kullanılan test kitinin prospektusüne göre yorumlanarak raporlanır. 

Açıklama: Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında 
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3.10. Dış Laboratuvarda Çalışılan Testler 

Hastane laboratuvarında çalışamadığımız testler anlaşmalı olduğumuz dış laboratuvarda çalışılmaktadır. Dış 
laboratuvarda çalışılan testler HBYS’de tanımlı olup dış labortuvar barkoduyla çıkar. Numuneler hastanemizdeki kan 
alma prosedürüne göre kan alma biriminde alınır. Numuneler dış laboratuvar numune kabul birimine gelir. Örnekler; 
serum ve plazma örnekleri gibi ön işlemi olanlar ön işlem yapıldıktan sonra uygun saklama koşullarında saklanır. 
Numuneler numune kabulde görevli teknisyen tarafından hafta içi her gün gelen dış labortuvar kuryesine teslim edilir. 
Dış laboratuvarda çalışılan testlerin sonuçları 7-10 gün arasında çıkar. Sonuçlar entegrasyonla hastane otomasyon 
sistemine atılır. Numune sonuçları HBYS ‘den görülmekte ve hastanın sonuç istemesi durumunda da numune kabulde 
görevli teknisyen tarafından hastaya sonuç çıktı olarak verilmektedir. 

DIŞ LABORATUVARA GÖNDERİLEN TESTLERİN LİSTESİ 
TEST 
KODU TEST ADI ÖRNEK TÜRÜ 
H452 5 NÜKLEOTİDAZ SERUM 
H1076 ACE DÜZEYİ (BOS) BOS 
H246 ACE DÜZEYİ (SERUM) SERUM 
H08 ADACIK HÜCRE ANTİKORU (İSLET CELL ANTİKORU-İCA) KIRMIZI (JELSİZ) 
H1099 ADAMS_13 İNHİBİTÖRÜ SİTRATLI PLAZMA 
H09 ADENOVİRUS IGG SERUM 
H10 ADENOVİRUS IGM SERUM 
H1180 ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ (ADA) (BOS) BOS 
H1033 ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ (ADA) (DİĞER VÜCUT SIVILARI) DİĞER VÜCUT SIVILARI 
H11 ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ (ADA) (SERUM/PLAZMA) SERUM 
H913 ADRENALIN (EPİNETRİN) PLAZMA EDTALI PLAZMA 
H12 AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI SİTRATLI PLAZMA 
H383 ALDOLAZ SERUM 
H14 ALFA-1 ANTİTRİPSİN SERUM 

H732 ALIMINYUM (ATOMIK ABSORBSIYON) 
LACİVERT KAPAKLI TAM KAN, 
SPOT İDRAR 

H540 ALKALEN FOSFATAZ (KEMİĞE SPESİFİK) SERUM 
H17 ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİMLERİ SERUM 
H809 ANTİ ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU SERUM 
H28 ANTİ DİURETİK HORMON (ADH) EDTALI PLAZMA 
H30 ANTİ FOSFOLİPİD İGG SERUM 
H31 ANTİ FOSFOLİPİD İGM SERUM 
H32 ANTİ GLOMERUL BAZAL MEMBRAN SERUM 
H43 ANTİ HİSTON ANTİKOR SERUM 
H64 ANTİ İNSÜLİN ANTİKOR KIRMIZI (JELSİZ) 
H1026 ANTİ PARIETAL HUCRE ANTIKORU SERUM 
H54 ANTİ RİBOZOMAL P PROTEİN SERUM 
H65 ANTİ_GAD ANTİKORU KIRMIZI (JELSİZ) 
H68 ARİL SÜLFATAZ A EDTALI TAM KAN ( 3 TAM DOLU) 
H67 ARSENIK (ATOMIK ABSORBSIYON) EDTALI TAM KAN 
H1029 BAKIR (24 SAAT  İDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H71 BAKIR (SERUM) LACİVERT KAPAKLI SERUM  
H1030 BAKIR (SPOT  İDRAR) SPOT İDRAR 
H1089 BETA-2 MİKROGLOBULİN (24 SAATLİK İDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H1088 BETA-2 MİKROGLOBULİN (SPOT İDRAR) SPOT İDRAR 
H311 BORRELİA BURGDORFERİ İGG SERUM 
H312 BORRELİA BURGDORFERİ İGM SERUM 
H302 BÖBREK  TAŞI ANALİZİ TAŞ 
H79 C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ MİKTARI SERUM 
H357 CA-72-4 SERUM 
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H86 CHLAMYDİA PNEUMONİAE İGG SERUM 
H87 CHLAMYDİA PNEUMONİAE İGM SERUM 
H92 CIVA EDTALI TAM KAN, SPOT İDRAR,  
H1200 COVİD-19 (SARS-COV-2) IGG SERUM 
H1201 COVİD-19 (SARS-COV-2) IGM SERUM 
H748 CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ  SERUM 
H285 ÇİNKO LACİVERT KAPAKLI SERUM  
H681 DESMOGLEİN 1 ANTİKORU SERUM 
H682 DESMOGLEİN 3 ANTİKORU SERUM 
H912 DOPAMIN PLAZMA EDTALI PLAZMA 
H104 EBV EARLY IGG SERUM 
H105 EBV EBNA İGG SERUM 
H968 ENTAMOEBA HİSTOLYİCA ADEZİN ANTİJENİ (DIŞKI) GAİTA 
H964 FAKTÖR 12 SİTRATLI PLAZMA 
H967 FAKTÖR 13 SİTRATLI PLAZMA 
H953 FAKTÖR 8 İNHİBİTÖRÜ SİTRATLI PLAZMA 
H954 FAKTÖR 9 İNHİBİTÖRÜ SİTRATLI PLAZMA 
H115 FRUKTOZAMİN SERUM 
H885 GAİTA STEATOKRİT GAİTA 
H434 GAİTADA PH GAİTA 
H698 GAİTADA SİNDİRİM DURUMU GAİTA 
H697 GALAKTOMANNAN ANTİJENİ (ASPERGİLLUS) SERUM 
H119 GASTRİN SERUM 
H123 GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENEZ EDTALI TAM KAN 
H865 HAPTOGLOBİN SERUM 
H789 HELİCOBACTER PYLORİ IGA (ELİSA) SERUM 
H608 HELİCOBACTER PYLORİ IGG (ELİSA) SERUM 
H1062 HHV TİP 6 DNA (PCR) SERUM 
H1072 HHV TİP 8 DNA (PCR) SERUM 
H701 İDRAR KLOR (CL) SPOT İDRAR, 24 SAATLİK İDRAR 
H734 İG D SERUM 
H490 İGG İNDEXİ SERUM 
H1014 İMMÜNELEKTROFOREZİ (İDRAR) SPOT İDRAR, 24 SAATLİK İDRAR 
H1013 İMMÜNELEKTROFOREZİ (SERUM) SERUM 
H296 İNHİBİN A SERUM 
H297 İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR BAĞLAYAN PROTEİN-3 SERUM 
H848 İYONİZE KALSİYUM SERUM 
H1090 İYOT (24 SAAT İDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H299 İYOT (SPOT İDRAR) SPOT İDRAR 
H156 KAPPA HAFİF ZİNCİR (SERBEST) SERUM 
H171 KİST HİDATİK (İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON) SERUM 
H972 KORTİZOL (24 SAATLİK İDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H169 KRİYOGLOBULİN KIRMIZI (JELSİZ) 2 TAM DOLU 
H167 KROM EDTALI TAM KAN 
H170 KURŞUN EDTALI TAM KAN 
H1077 LAKTİK ASİT (BOS) BOS 
H172 LAKTİK ASİT (PLAZMA) SODYUM FLORÜRLÜ PLAZMA 
H173 LAMBDA HAFİF ZİNCİR (SERBEST) SERUM 
H862 LEGİONELLA ANTİJENİ (İDRAR) SPOT İDRAR 
H566 LİPOPROTEİN  A SERUM 
H181 LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMASI SİTRATLI PLAZMA 
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H906 METANEFRİN PLAZMA EDTALI PLAZMA 
H576 METHOTREXATE KIRMIZI (JELSİZ) 
H1086 METİL MALONİK ASİT (İDRAR) SPOT İDRAR 
H189 METİL MALONİK ASİT (SERUM) SERUM 
H601 MİYOGLOBİN SERUM, SPOT İDRAR 
H196 MYCOPLASMA PNEUMONİA İGG (ELİSA) SERUM 
H197 MYCOPLASMA PNEUMONİA İGM (ELİSA) SERUM 
H1069 NİKEL (24 SAAT İDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H1068 NİKEL (SERUM) LACİVERT KAPAKLI SERUM  
H1070 NİKEL (SPOT IDRAR) SPOT İDRAR 
H914 NORADRENALİN (NOREPİNEFRİN) PLAZMA EDTALI PLAZMA 
H907 NORMETANEFRİN PLAZMA EDTALI PLAZMA 
H460 NÖRON SPESİFİK ENOLAZ SERUM 
H699 OLİGOKLONAL BOS, İMMÜNOGLOBULİN BANT ELEKTROFOREZİ BOS+SERUM 
H209 OSTEOKALSİN SERUM 
H881 OZMOLARİTE  (SERUM) SERUM 
H1065 OZMOLARİTE (SPOT) SPOT İDRAR 
H305 OZMOTİK  FRAJİLİTE TESTİ EDTALI TAM KAN 
H215 PARVOVİRUS PCR EDTALI PLAZMA 
H236 PİRUVAT EDTALI TAM KAN 
H237 PİRUVAT KİNAZ EDTALI TAM KAN 
H1091 PNEUMOCYSTİS JİROVECİİ PCR BAL, BALGAM 
H372 PNÖMOKOK ANTİKOR SERUM 
H223 PORFİRİN (KANTİTATİF) 24 SAATLİK İDRAR 
H222 PORFOBİLİNOJEN (KANTİTATİF) (24 SAAT İDRARDA) 24 SAATLİK İDRAR 
H1012 PROTEIN ELEKTROFOREZİ (SERUM) SERUM 
H231 PROTEİN C ANTİJENİ SİTRATLI PLAZMA 
H234 PROTEİN S ANTİJENİ SİTRATLI PLAZMA 
H546 PSEUDOKOLİN ESTERAZ SERUM 
H810 RENİN EDTALI PLAZMA 
H239 RSV IGG SERUM 
H240 RSV IGM SERUM 
H1171 SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK) SERUM 
H1079 SALMONELLA TÜP AGLÜTİNASYONU (GRUBEL-WİDAL) SERUM 
H724 SEKS HORMON BAĞLAYICI GLOBULİN (SHBG) SERUM 
H242 SELENYUM LACİVERT KAPAKLI SERUM  
H651 SERBEST TESTOSTERON SERUM 
H1067 SEROTONİN (5-HİDROKSİTRİPTAMİN)(SERUM) SERUM 
H245 SERULOPLAZMİN  (NEFELOMETRİK) SERUM 
H255 SİSTATİN C SERUM 
H1064 SİSTİN (24 SAATİDRAR) 24 SAATLİK İDRAR 
H256 SİSTİN (SPOT İDRAR) SPOT İDRAR 
H1057 SPESIFIK IGE AĞAÇ ALERJENİ KARIŞIMI (TP1) SERUM 
H1060 SPESIFIK IGE ALABALIK (F204) SERUM 
H962 SPESIFIK IGE AMOKSİSİLİN SERUM 
H961 SPESIFIK IGE AMPİSİLİN SERUM 
H1005 SPESIFIK IGE ASPERGİLLUS FUMİGATUS (M3) SERUM 
H977 SPESIFIK IGE BAL ARISI ZEHIRI (İ1) SERUM 
H970 SPESIFIK IGE BUĞDAY UNU (F4) SERUM 
H1081 SPESIFIK IGE CANDİDA ALBİCANS (M5) SERUM 
H1063 SPESIFIK IGE CEVİZ (F256) SERUM 
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H1192 SPESIFIK IGE ÇAM FISTIĞI (F253) SERUM 
H1042 SPESIFIK IGE ÇAVDAR (F5) SERUM 
H1073 SPESIFIK IGE ÇAYIR ALERJENİ KARIŞIMI (GP1) SERUM 
H1074 SPESIFIK IGE ÇAYIR ALERJENİ KARIŞIMI (GP2) SERUM 
H1027 SPESIFIK IGE ÇİLEK (F44) SERUM 
H1050 SPESIFIK IGE DERMATOPHAGOİDES FARİNAE (D2) SERUM 
H1049 SPESIFIK IGE DERMATOPHAGOİDES PTERONYSSİNUS (D1) SERUM 
H1034 SPESIFIK IGE DOMATES SERUM 
H980 SPESIFIK IGE EŞEK ARISI (İ2)  SERUM 
H984 SPESIFIK IGE FINDIK (F17) SERUM 
H1184 SPESIFIK IGE GIDA ALERJENİ KARIŞIMI 1 (FP1) SERUM 
H1185 SPESIFIK IGE GIDA ALERJENİ KARIŞIMI 5 (FP5) SERUM 
H1075 SPESIFIK IGE GLUTEN (F79) SERUM 
H986 SPESIFIK IGE HAMAMBÖCEĞİ SERUM 
H1195 SPESIFIK IGE HİNDİ ETİ (F284) SERUM 
H1048 SPESIFIK IGE HUBUBAT/TAHIL/UN PANELİ (FP3) SERUM 
H963 SPESIFIK IGE İNEK SÜTÜ SERUM 
H951 SPESIFIK IGE İNHALANT PANELİ (IP8) SERUM 
H1191 SPESIFIK IGE KAJU (F202) SERUM 
H1008 SPESIFIK IGE KAKAO (F93) SERUM 
H1193 SPESIFIK IGE KARA BİBER (F280) SERUM 
H982 SPESIFIK IGE KAZEİN (F78) SERUM 
H1028 SPESIFIK IGE KEÇİ SÜTÜ SERUM 
H1038 SPESIFIK IGE KEDİ EPİTELİ VE KILI (E1) SERUM 
H983 SPESIFIK IGE KİVİ (F84) SERUM 
H1019 SPESIFIK IGE KOYUN ETİ (F88) SERUM 
H981 SPESIFIK IGE LATEX (K82) SERUM 
H1194 SPESIFIK IGE MERCİMEK (F235) SERUM 
H1044 SPESIFIK IGE MORİNA BALIĞI (F3) SERUM 
H1087 SPESIFIK IGE MUHABBET KUŞU TÜYÜ (E78) SERUM 
H1046 SPESIFIK IGE MUZ (F92) SERUM 
H1052 SPESIFIK IGE OT ALERJENİ KARIŞIMI (WP1) SERUM 
H956 SPESIFIK IGE PENİSİLİN V SERUM 
H952 SPESIFIK IGE PENSİLİN-G SERUM 
H1004 SPESIFIK IGE PİRİNÇ (F9) SERUM 
H979 SPESIFIK IGE SARI YABAN ARISI (İ5) SERUM 
H978 SPESIFIK IGE SIĞIR ETİ (KIRMIZI ET) (F27) SERUM 
H985 SPESIFIK IGE SİVRİSİNEK (İ71)  SERUM 
H1007 SPESIFIK IGE SOMON BALIĞI (F41) SERUM 
H1058 SPESIFIK IGE SOYA FASULYESİ (F14) SERUM 
H1025 SPESIFIK IGE SUSAM (F10) SERUM 
H1041 SPESIFIK IGE TAVUK ETİ SERUM 
H976 SPESIFIK IGE YABAN ARISI ZEHIRI (İ3) SERUM 
H1003 SPESIFIK IGE YER FISTIĞI SERUM 
H965 SPESIFIK IGE YUMURTA AKI SERUM 
H966 SPESIFIK IGE YUMURTA SARISI SERUM 
H271 TİROKSİN BAĞLAYAN GLOBULİN (TBG) SERUM 
H816 TRANSFERRİN SERUM 
H269 TRİPTAZ SERUM 
H268 TROMBİN ZAMANI SİTRATLI PLAZMA 
H514 TSH RESEPTOR ANTİKOR SERUM 
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4. POST ANALİTİK SÜREÇ 

Postanalitik Süreç (Kan ve Mikrobiyolojik Örnekler İçin) 

• Sonuçların rapor edilmesi 

• Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü 

• Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araştırılıp giderilmesi 

• Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

• Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması 

Laboratuvarlarla ilgili hata kaynakları araştırıldığında hataların yaklaşık %68’inin preanalitik evrede, %20’sinin post 
analitik evrede ve sadece %12’sinin analitik evrede olduğu tespit edilmiştir. Hastanelerimiz Laboratuvar süreçlerinde 
gerçekleşen tıbbi ve ramak kala olaylar ulusal laboratuvar hata sınıflandırma sistemine (LHSS) göre 
kodlandırılmaktadır. Sağlık personelinin laboratuvar testleri ve numuneler konusunda bilgi ve becerilerinin 
artırılması ile her evrenin kontrol altına alınması, gereksiz örnek alımını, ek test isteklerini ve hastaların hastanede 
kalış sürelerini azaltacak, sağlık hizmetlerinin doğru ve hızlı olarak gerçekleşmesine koruyucu ve önleyici hekimlik 
hizmetleri ile topluma sunulan sağlık hizmeti kalitesinde bir artışa yol açacaktır. 

Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında, Bakanlık tarafından yayımlanan “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 
Rehberleri” esas alınır. Klinik önemi olan mikroorganizmalara yönelik elde edilen identifikasyon ve duyarlılık testi 
sonuçları ulusal sürveyans sistemlerine kaydedilir. 

4.1. Panik Değerler ve Bildirimleri 

Panik değerler listesi, laboratuvarda çalışılan testlerden kişi için hayati riskli olabilecek değerlerinin belirlenmesiyle, 
klinik branşların görüşleri de alınarak oluşturulan listedir. Bu listenin amacı hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek 
labortuvar test sonuçları elde edildiğinde ilgili bakım sağlayıcılarının müdahaleyi doğru ve zamanında yapabilmesi 
için hekime, sorumlu hemşireye veya ilgili hasta danışmanına bildirilmesi süreci sağlanır. Mikrobiyoloji 
laboratuvarımızın, sağlık bakanlığının rutin de panik bildirimi yapılması zorunlu testlerin bildirimini yapmaktadır. 
Bu testler dışında, hastanemiz klinik branşların görüşlerini alarak uyguladığı, ekstra panik olarak belirlediği bir test 
şuan için bulunmamaktadır. Klinik branşların ilerleyen dönemlerde talepte bulunmaları durumunda istenilen testler 
için de bildirim yapılması laboratuvarımızca aktif edilebilmektedir. 

4.1.1. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına Ait Panik Değerler: 

Mikrobiyolojik tanıda kritik değer olarak belirlenmiş olan ve kritik değer bildirim kurallarına göre raporlanması 
uygun olan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

• Kan, BOS (Beyin Omurilik Sıvısı), beyin dokusu, amniotik sıvı, oküler sıvı/kornea kazıma materyalinde 
boyama, kültür, PCR, antigen testi ile klinik anlamlı bakteri, mantar, parazit veya virus (HIV, A-E hepatit hariç) 
tespiti, 

• Tüm kültürlerde üreyen VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar)’ler, 

• Sistemik örneklerin direkt bakısında hif görülmesi ve BOS direkt bakısında maya görülmesi, 

• ARB direkt bakı pozitifliği, kültürde M.tuberculosis kompleks veya tüberküloz dışı mikobakterilerin üremesi, 

• Moleküler test ile M.tuberculosis kompleks DNA’sının saptanması, duyarlılık testi sonucunda direnç saptanması, 

• Moleküler testlerde BOS’da herhangi bir NAT pozitifliği, 

• Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania sp. görülmesi ile sıtma hızlı tanı testi ve ince yayma-kalın 
damlada plasmodium görülmesi, 

• Serolojik testlerde HIV pozitifliği. 
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• Bacillus anthracis, Brucella spp., Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, Clostridium botulinum, 
Corynebacterium diphtheriae, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Monkeypox virus, Variola virus, Vibrio 
cholera veya Yersinia pestis gibi yüksek patojeniteye sahip mikroorganizmaların tespiti, 

• Dimorfik fungal patojenlerin (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis veya Coccidioides türleri ), 
Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii veya Pneumocystis jiroveci tespitinde  

• Yenidoğanda (<1 ay) Herpes simplex virüs tespiti,  

• Streptococcus agalactiae izolasyonu,  

• Yara (pü)kültüründen S. Pyogenes saptanması,  

• İdrarda Legionella antijen pozitifliğinin saptanması,  

• Dışkı kültüründe Salmonella sp., Shigella sp. , Campylobacter sp. izolasyonu ile Clostridium difficile Toksin 
A/B tespiti. 

 

4.1.2. Panik Değer Saptandığında; 

Orijinal tüpten alınmış örnek ile test tekrarlanır ve ayrıca kontrol örneği konularak cihazın kalıbrasyonu 
değerlendirilir. Çıkan test değeri/sonucu Mikrobiyoloji Laboratuvarı Panik Değerler Tablosun’da belirtilen kritik 
değerlerde ise; en kısa sürede labortuvar çalışanları veya mikrobiyoloji uzmanları tarafından telefonla ya da sözel 
olarak istemi yapan kişiye bildirilir, sonuç hastanın kliniği ile uyumlu ise rapor edilir, eğer klinik uyumsuzluğu var 
ise yeni örnek istenir. 

4.1.3. Panik Değer Bildirimi Yapılırken/ Sonucu Alınırken Uyulması Gereken Kurallar: 

Panik değerli test sonucunu sözel olarak veren kişi, hastanın; adı-soyadı, protokol numarası, servisi, testin adı, doğum 
tarihi, cinsiyeti ve panik değer sonucunu ilgili servis doktoruna veya hemşiresine telefonla bildirir.  Bildirim yaparken 
kısaltma kullanılmaz. Rakamlar teker teker okunur. Değişik isimler kodlanır. Daha sonra yazılı metin üzerinden 
yazılan bilgiler sözel bildirimi yapan kişiye okunarak doğruluğu teyit edilir. 

Panik değerler HBYS üzerinde tanımlanır. Bunun için panik değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı 
sistem vardır. Panik değerler için uyarı sistemi LBYS üzerinde ve laboratuvar çalışanı tarafından sonucu 
onaylanmadan önce fark edebilmesi için kırmızı renkte büyük P harfi ile görsel uyarı vermektedir. Klinisyenin 
gördüğü ekrandada sonucun yanında kırmızı renkte büyük P harfi ile uyarı vermektedir.  

Panik değer bildirimine ilişkin süreci izlenebilir olması için, kayıtta aşağıdaki bilgiler yer alır.  

Hastanın; 

• Adı soyadı 

• Protokol numarası 

• Servisi 

• Testin adı 

• Panik değer sonucu 

• Test sonucunun çıktığı tarih ve saat 

• Bildirimi yapan kişi 

• Bildirim yapılan kişi 

• Bildirimin yapıldığı tarih ve saat 
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• Bildirimin hangi yolla yapıldığı       

4.1.4. Aynı Hastada Tekrarlayan Panik Değerlerde Yaklaşım; 

Her tür pozitif kan kültürleri bildirilmelidir. Diğer mikrobiyolojik panik saptanan değerlerden sonra normal, daha 
sonra panik 2 değerler yeni panik değer kabul edilip bildirilmelidir. Labortuvar çalışanlarına panik değerler ve panik 
değer bildirimi ile ilgili 6 ayda bir eğitim verilmektedir. 

4.2. Sonuçların Raporlanması, Onaylanması ve Arşivlenmesi 

Test sonuçları HBYS’ de onaylandığı zaman poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında 
görülebilir.  

Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya isteği halinde 
verilir. 

Ayrıca www.ftmhbys.mergentech.com.tr adresinden kimlik ve şifre yazılarak sonuçlar alınabilir. Mikrobiyolojik 
kültür örnekleri ekim yapıldıktan sonra, çalışma günü sonunda tıbbi atığa atılmaktadır. 

Test işlemi tamamlanmış analiz test verileri ve sonuçların arşivlenmesi, HBYS sistemi üzerinde ömür boyu 
saklanmaktadır.  

Cihaz arızaları, otomasyon sorunları gibi nedenlerle test sürelerinde gecikme olursa, laboratuvar sorumlusu 
tarafından, kan alma yeri, polikliniklere, klinik sorumlularına telefonla haber verilir.  

Mikrobiyoloji laboratuvarında cihazda ve manuel çalışılan tüm testlerin sonuçları HBYS sistemine girilir. 

Test verileri ve sonuçları otomasyon sisteminde HBYS ‘de süresiz olarak saklanmaktadır. 

Adli vakalar defter kaydında 10 yıl süreyle saklanır. 

HBYS sistemine giriş için doktorlara, hemşirelere, laboratuvar sorumlusuna, sorumlu uzmanlara ve laboratuvar 
teknisyenlerine şifreli yetki verilmiştir. 

 

4.2.1. Laboratuvarda Çalışılan Testlerin Normal ve Acil Sonuç Verme Süreleri                                                                                                                      

Test Adı Sonuç Verme Süresi Acil Sonuç Verme Süresi 
Kültür (Antibiogramı) 2 gün sonra  
Moleküler Testleri 1 hafta sonra  
TBC(ARB) 1-45 gün sonra 2 saat sonra 
Mikroskobi (Boyalı) Aynı gün 2 saat sonra 
Mikroskobi (Boyasız) Aynı gün 2 saat sonra 
Makro Elisa Aynı gün 2 saat sonra 
Mikro Elisa 2 gün sonra  
Gaita Mikroskobi 1 saat sonra  
Mantar Aranması 1 saat sonra  
IFA Testleri 1 hafta sonra  
Nefelometri Testleri Aynı gün 1 saat sonra 
Flow Sitometri 1 gün sonra  
Allerji Testleri Aynı gün 2 saat sonra 
Covid-19 Aynı gün  
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4.3. Test Süreci Tamamlanmış Numuneler ve İzolatlar Muhafaza Edilmesi  

Test Süreci Tamamlanmış Örneklerden: 

- Mikrobiyolojik kültür örnekleri ekim yapıldıktan sonra, çalışma günü sonunda tıbbi atığa atılmaktadır. 

- İdrar ve gaita örnekleri işlem bittikten sonra tıbbi atık kabına atılır. 

- Kan ile çalışılan testlerden, günlük sonuç verilenlerden, sonuçları çıkan ve onaylanan örnekler gün sonunda 
tıbbi atık kabına atılır. 

- PCR ve TBC örnekleri sonuç çıkana kadar -20 °C ‘de derin dondurucuda bekletilir. 

- Kan kültürü ve vücut sıvıları örnekleri sonuç çıkana kadar 2-8 °C’de buzdolabında bekletilir. Bekletilen 
örneklerden sonuç çıktıktan sonra sonuçlarda sorun varsa test tekrarlanır, sorun yoksa numuneler tıbbi atık 
kabına atılır.   
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5. KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ  

Amaç: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz 
antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının bildirimi, etken mikroorganizmaya 
yönelik en dar spektrumlu, yan etkileri en düşük ve maliyeti uygun antibiyotiğin kullanılmasını sağlar. Mikrobiyoloji 
laboratuarı, poliklinikler, klinikler, yoğun bakım ünitelerini kapsar. 

Görevli ve Sorumlular: Mikrobiyoloji Uzmanları, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Ekibi, 
Hastane Eczanesi, Tüm hekimler 

5.1. Test ve Rapor Edilecek İlaçların Seçimi: 

5.1.1.   Kısıtlı Raporlama 

Antibiyotik duyarlılık testi (ADT) sonuçlarının “kısıtlı” bildiriminin amacı, klinisyeni etkene yönelik öncelikli ve dar 
spektrumlu ilaçlara yönlendirmektir. Etkene uygun, ucuz ve yan etkisi daha az olan antibiyotiklerin kullanımı, geniş 
spektrumlu antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatacak bir uygulamadır. 

Ülkemizde ADT uygulama ve raporlamada EUCAST standartlarına geçilmiştir, ancak CLSI dokümanlarında yer alan 
kısıtlı antibiyogram listeleri EUCAST'ta bulunmamaktadır. Bu nedenle TMC-ADTS grubu, ülkemiz koşullarını ve 
CLSI dokümanlarında yer alan önerileri dikkate alarak, EUCAST standartları ile birlikte kullanılabilecek kısıtlı 
bildirim tablolarını hazırlamıştır. İlki 2016 yılında yayımlanmış olan bu tablolar 2022 yılında güncellenmiştir. 

Kısıtlı bildirim tablolarında antibiyotikler A, B, C ve D grubu olarak sınıflandırılmıştır. 

A grubu öncelikli test ve rapor edilmesi gereken ilaçları içermektedir. 

B grubu ise öncelikli test edilip, kısıtlı rapor edilmesi gereken ilaçları içermektedir. Burada kısıtlı rapor etmek 
derken bir antibiyotiğin ADT'de duyarlı bulunduğu halde rapor edilmemesi, ancak A grubundaki aynı sınıftan ilaca 
direnç olduğunda rapor edilmesi kastedilmektedir. B grubundaki ilaçları rapor etmek için gözetilmesi gereken diğer 
kriterler: 

i. özelliği olan klinik örnekler, örneğin BOS’tan izole edilen enterik basiller için üçüncü kuşak 
sefalosporinlerin rapor edilmesi, 

ii. polimikrobiyal enfeksiyon, 

iii. farklı mikrobiyal etkenlerin etken olduğu çoğul odaklı enfeksiyonlar, 

iv. allerji, intolerans ya da öncelikli ilaçlara yanıt alınamaması gibi hastaya ait faktörler, 

v. enfeksiyon kontrolü. 

C grubundaki ilaçların test ve rapor edilmesi özel koşullara bağlıdır: 

i. birincil gruptan ilaçların, özellikle de aynı sınıftan olan bir kaçına dirençli suşların yaygın görülmesi halinde, 

ii. alerji vb hastaya ait faktörlerin olması durumunda, 

iii. ender rastlanan etkenlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar 

iv. epidemiyolojik olarak takip edilmesi gereken ilaçlar 

D grubu profilaksi amaçlı kullanılan ilaçlar. 

Kısıtlı Bildirim Tabloları ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Konular: 

1. Dirençli bulunan tüm antibiyotikler hangi grupta olursa olsun bildirilir. 

2. Kısıtlı bildirim tabloları sadece kliniğe rapor edilecek antibiyotiklerin adlarını içermektedir. Bazıları dışında tarama 
testleri bu tablolarda yer almamaktadır. ADT uygulamalarında EUCAST tabloları dikkate alınmalı, kısıtlı bildirim 
tablolarından sadece kliniğe rapor verirken yararlanılmalıdır. 
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Tablo 1. Enterobacteriaceae-İdrar Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik 
 

A 
Ampisilin 

Sefazolina, b 

Gentamisin 
 
 
 
 
 
 

B 

Amoksisilin/klavulanik asit 

Piperasilin-tazobaktam 

Sefuroksim-iva, c 

Sefotaksim/Seftriakson 

Seftazidim 

Seftazidim-avibaktam 

Amikasin 

Siprofloksasin 

Levofloksasin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 

İmipenem 

Meropenem 
 
 

C 

Ertapenem 

Sefepim 

Kolistin 

Tigesiklind 

Fosfomisin-iv 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
b Sadece E. coli ve Klebsiella spp.'de (K. aerogenes hariç) idrar yolundan kaynak alan enfeksiyonlar için 
bildirilir. 
c Sadece E. coli ve Klebsiella spp.'de (K. aerogenes hariç), Raoultella spp. ve P. mirabilis için bildirilir. 
d Sadece E. coli ve Citrobacter koseri için bildirilir. Diğer türler için EUCAST'a bakınız. 
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Tablo 2. Enterobacteriaceae-İdrar Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 
 

A 

Ampisilin 

Sefazolina, b 

Gentamisin 

Fosfomisinc (p.o) 

Nitrofurantoin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 
 
 
 
 
 

B 

Amoksisilin/klavulanik asit 

Sefuroksim-iva, d 

Sefuroksim-orald, e 

Sefotaksim/Seftriakson 

Sefiksime 

Seftazidim-avibaktam 

Ertapenem 

Amikasin 

Siprofloksasin 

Levofloksasin 
 
 
 
 

C 

İmipenem 

Meropenem 

Sefepim 

Kolistin 

Tigesiklin 

Fosfomisin-iv 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
b Sadece E. coli ve Klebsiella spp.'de (K. aerogenes hariç) bildirilir. 
c Fosfomisin (per-oral) sadece E. coli için bildirilir. 
d Sadece E. coli ve Klebsiella spp. (K. aerogenes hariç), Raoultella spp. ve Proteus mirabilis için bildirilir. 
e Sadece komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu için bildirilir. 
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Tablo 3. Salmonella-Shigella - Dışkı Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Ampisilin 

Siprofloksasin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 

Azitromisina, b 
a Shigella spp. için B grubunda bildirilir. 
b Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki 
ECOFF tanımı yer almalıdır. Her iki türün sokak tipi izolatları için ECOFF ≤16 mg/L veya ≥12 mm'dir. 

 

Tablo 4. Salmonella spp. - Bağırsak Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Ampisilin 

Siprofloksasin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 

B Sefotaksim/Seftriakson 

C Azitromisina, b 
a Sadece Salmonella enterica serovar Typhi ve Paratyphi A için bildirilir. 
b Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki 
ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için ECOFF ≤16 mg/L veya ≥ 12 mm'dir. 

 

Tablo 5. Campylobacter spp. - Dışkı Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Siprofloksasina 

Eritromisin 

Tetrasiklin 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 
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Tablo 6. Pseudomonas spp. - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Piperasilin-tazobaktama 

Seftazidima 

Amikasin 
 
 
 
 

B 

Tobramisin 

Sefepima 

İmipenema 

Meropenem 

Doripenema 
Siprofloksasina 

Levofloksasina 

Seftazidim-avibaktam 

C Kolistin 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 

 

Tablo 7. Acinetobacter spp. - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 
 
 
 

A 

Ampisilin-sulbaktama - MİK 

Seftazidimb - MİK 

İmipenem 

Meropenem 

Gentamisin 

Siprofloksasinc 

Levofloksasin 
 

B 
Amikasin 

Piperasilin-tazobaktama - MİK 

Trimetoprim-sulfametoksazol 
 

C 
Kolistin 

Tigesiklind - MİK 
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a Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. Gerektiği durumlarda MİK çalışılıp bildirilir. 
b Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. Seftazidim için türden bağımsız FK/FD sınır değeri ≤8 
mg/L'dir. 
c Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
d Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. Epidemiyolojik cut-off 
(ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için 
ECOFF ≤0.5 mg/L'dir. 

 

Tablo 8. Stenotrophomonas maltophilia - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Trimetoprim-sulfametoksazola 

 

B 

Levofloksasinb - MİK 

Seftazidimc - MİK 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
b Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. Levofloksasin için türden bağımsız FK/FD sınır değeri 
≤1 mg/L'dir. 
c Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. Seftazidim için türden bağımsız FK/FD sınır değeri ≤8 
mg/L'dir. 

 

Tablo 9. Burkholderia cepaciaa - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Trimetoprim-sulfametoksazol 

Levofloksasin 

B Meropenem 

Seftazidim 

C Kloramfenikol 
a EUCAST'ta klinik sınır değer, ECOFF, FK/FD sınır değerleri yer alıncaya kadar CLSI standartları 
kullanılabilir. 
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Tablo 10. Staphylococcus spp. - İdrar Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 
 
 
 
 

A 

Benzilpenisilin 

Ampisilin 

Sefoksitina - Tarama 

Sefotaksim/Seftriaksonb 

Eritromisin 

Klindamisin 

Trimetoprim-Sulfametoksazol 
 
 
 
 

B 

Vankomisinc - MİK 

Teikoplaninc - MİK 

Tetrasiklin 

Levofloksasind 

Gentamisin 

Fusidik Asit 
 
 

C 

Linezolid 
Rifampisin 

Mupirosin 

Tigesiklin 
Daptomisine - MİK 

a Sadece metisilin direncini tarama amacıyla kullanılır. ADT raporunda yer almamalıdır. 
b 'Metisiline duyarlı izolatlarda 'I' kategorisinde bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT 
raporunda yer almalıdır. Metisiline dirençlilerde 'Dirençli' olarak bildirilir. 
c Sadece MİK çalışılıp bildirilir. 
d Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
e Sadece MİK çalışılıp bildirilir. Solunum yolu enfeksiyonlarında bildirilmez. 
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Tablo 11. Staphylococcus spp. - İdrar Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 
 

A 

Ampisilin 

Sefoksitina - Tarama 

Ampisilin-sulbaktam 

Trimetoprim-sulfametoksazol 

Nitrofurantoinb 

B Levofloksasinc 
 

C 
Vankomisind - MİK 

Teikoplanind - MİK 
a Sadece metisilin direncini tarama amacıyla kullanılır. ADT raporunda yer almamalıdır. 
b Sadece S. saprophyticus'un etken olduğu komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında bildirilir. 
c Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 
d Sadece MİK çalışılıp bildirilir. 

 

Tablo 12. Enterococcus spp. - İdrar Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Ampisilin-iv 

Gentamisin YDa 
 
 

B 

Streptomisin YDa 

Vankomisin 

Teikoplanin 

Linezolid 

Daptomisinb- MİK 

C Tigesiklin 
a Yüksek Düzey 
b Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. MİK bildirilir. Epidemiyolojik cut-off 
(ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlarda 
ECOFF, E. faecalis için ≤ 4 mg/L; E. faecium için ≤8 mg/L'dir. 
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Tablo 13. Enterococcus spp. - İdrar Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Ampisilin 

 
 

B 

Nitrofurantoina 

Siprofloksasin 

Levofloksasin 

Fosfomisinb 
 

C 
Vankomisin 

Daptomisinc, d 
a Sadece E. faecalis'in etken olduğu komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları için bildirilir. 
b Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. 
c Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. MİK bildirilir. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) 
kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlarda ECOFF, E. 
faecalis için ≤4 mg/L; E. faecium için ≤8 mg/L'dir. 
d VRE'de bildirilir. 

 

Tablo 14. A, B, C ve G Grubu Streptokoklara İdrar Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Benzilpenisilin 

Eritromisin 

Klindamisin 

B Levofloksasinb 

Doksisiklin 

C Linezolid 

Vankomisin 
a Sadece penisilin allerjisi olduğu bilinen hastalar için antibiyotik duyarlılık testi çalışılır. 
b Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 
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Tablo 15. B Grubu Streptokoklara - İdrar Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Benzilpenisilin 

Levofloksasin 

B Nitrofurantoinb 

Trimetoprim-sulfametoksazol 
a Sadece penisilin allerjisi olduğu bilinen hastalar için antibiyotik duyarlılık testi çalışılır. 
b Komplike olmayan idrar enfeksiyonlarında bildirilir. 

 

Tablo 16. Streptococcus pneumoniae - BOS Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Penisilina - MİK 

Eritromisin 

Klindamisin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 
 
 

B 

Sefuroksim-iv 

Sefotaksim/Seftriaksona - MİK 

Levofloksasinb 

Moksifloksasin 

Doksisiklin 
 

C 
Vankomisin 

Linezolid 
a Oksasilin tarama testinde dirençli bulunan izolatlarda MİK çalışılıp bildirilir. EUCAST'a bakınız. 
b Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 
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Tablo 17. Streptococcus pneumoniae - BOS Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Penisilina - MİK 

Sefotaksim/Seftriaksona - MİK 
 

B 
Trimetoprim-sulfametoksazol 

Vankomisin 
Meropenema - MİK 

C Moksifloksasin 
a Oksasilin tarama testinde dirençli bulunan izolatlarda MİK çalışılıp bildirilir. EUCAST'a bakınız. 

 

Tablo 18. Viridans Streptokoklar - BOS/Kan/Kemik İliği Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Benzilpenisilina - MİK 

Ampisilin 
 

B 

Sefuroksim-iv 

Sefotaksim/Seftriakson 

Sefepim 

Gentamisina YDb - MİK 
 

C 
Vankomisin 

Teikoplanin 

İmipenema - MİK 

Meropenema - MİK 
 a MİK çalışılıp bildirilir. Tarama testi için EUCAST'a bakınız. 
b Yüksek Düzey 
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Tablo 19. Viridans Streptokoklar - BOS/Kan/Kemik İliği Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Benzilpenisilina - MİK 

Ampisilin 
 

B 
Sefuroksim-iv 
Sefotaksim/Seftriakson 

Sefepim 
 
 
 
 

C 

Vankomisin 

Teikoplanin 

İmipenema - MİK 

Meropenema - MİK 

Klindamisin 

Linezolidb 
a MİK çalışılıp bildirilir. Tarama testi için EUCAST'a bakınız. 
b Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. Gerektiği durumlarda MİK çalışılıp bildirilir. 
Türden bağımsız FK/FD sınır değeri ≤2 mg/L'dir. 

 

Tablo 20. Viridans Streptokoklar - İdrar Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Benzilpenisilina - MİK 

Ampisilin 
 

B 
Sefuroksim-iv 
Sefotaksim/Seftriakson 
Sefepim 

 
C 

Vankomisin 
Teikoplanin 

a MİK çalışılıp bildirilir. Tarama testi için EUCAST'a bakınız. 
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Tablo 21. Haemophilus influenzaea - BOS Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 
 

A 

Ampisilin 
Trimetoprim-sulfametoksazol 
Sefuroksim (iv) 
Sefuroksim aksetilb 
Sefotaksim/Seftriakson 

 
B 

Amoksisilin-klavulanik Asit 

Sefiksim 
Meropenem 
Levofloksasin/Moksifloksasin 

 
 

C 

İmipenem 

Tetrasiklin 
Doksisiklin 

Azitromisinc - MİK 
Klaritromisind - MİK 

a Beta-laktam direnç tarama testi için EUCAST'a bakınız. 
b Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
c Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki 
ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için azitromisin ECOFF'u ≤4 mg/L'dir. 
d Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki 
ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için klaritromisin ECOFF'u ≤32 mg/L'dir. 

 

Tablo 22. Haemophilus influenzaea - BOS Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
A Ampisilinb 

Sefotaksim/Seftriakson 
 

B 
Trimetoprim-sulfametoksazol 
Sefiksim 
Meropenem 

D Rifampisin (proflaksi) 
a Beta-laktam direnç tarama testi için EUCAST'a bakınız. 
b Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. MİK bildirilir. Epidemiyolojik cut-off 
(ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar 
için ECOFF 
≤1 mg/L veya ≥16 mm'dir. 
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Tablo 23. Moraxella catarrhalis - Solunum Sistemi Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Amoksisilin-klavulanik Asit 

Eritromisin 

Trimetoprim-sulfametoksazol 
 
 

B 

Sefuroksim (iv) 

Sefuroksim aksetila 

Sefotaksim/Seftrikason 

Sefepim 

Sefiksim 
 
 

C 

Siprofloksasin 

Levofloksasin/Moksifloksasin 

İmipenem/Meropenem 

Tetrasiklin 
a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer 
almalıdır. 

 

Tablo 24. Neisseria gonorrhoeaea - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Ampisilinb 

Amoksisilinb 

Seftriakson/Sefotaksim - MİK 
 
 

B 

Sefiksim - MİK 

Siprofloksasin - MİK 

Ofloksasin - MİK 

Tetrasiklin - MİK 

Doksisiklinc - MİK 

C Azitromisind - MİK 
a N. gonorrhoeae için disk difüzyon kriterleri henüz belirlenmemiştir. 
b Beta-laktamaz tarama testi için EUCAST'a bakınız. Beta-laktamaz pozitifse ampisilin ve amoksisiline 
dirençli bildir. 
c Klinik başarı için yetersiz kanıt. Klinik sınır değer yok. MİK çalışılıp bildirilir. 
d ADT raporunda 'Azitromisin her zaman diğer bir antibiyotikle birlikte kullanılır' açıklaması yer 



155 
 

almalıdır. Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda 
EUCAST'taki ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için azitromisin ECOFF'u ≤1 mg/L'dir. 

 

Tablo 25. Neisseria meningitidisa - BOS Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 

A Benzilpenisilin - MİK 

Seftriakson/Sefotaksim - MİK 

B Meropenem - MİK 

C Kloramfenikolb - MİK 
 

D 
Siprofloksasin - MİK (proflaksi) 

Tetrasiklin - MİK (proflaksi) 

Rifampisin - MİK (proflaksi) 
a N. meningitidis için disk difüzyon kriterleri henüz belirlenmemiştir. 
b Klinik sınır değer yok. Epidemiyolojik cut-off (ECOFF) kullanılır. ADT raporunda EUCAST'taki 
ECOFF tanımı yer almalıdır. Sokak tipi izolatlar için klaritromisin ECOFF'u ≤2 mg/L'dir. 

 

Tablo 26. Neisseria meningitidisa - BOS Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Benzilpenisilin - MİK 

Ampisilin - MİK 

Amoksisilin - MİK 

B Seftriakson/Sefotaksim - MİK 

Meropenem - MİK 
 

D 
Siprofloksasin - MİK (proflaksi) 

Tetrasiklin - MİK (proflaksi) 

Rifampisin - MİK (proflaksi) 
a N. meningitidis için disk difüzyon kriterleri henüz belirlenmemiştir. 
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Tablo 27. Corynebacterium spp. (C. diphtheriae hariç) - Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 

Benzilpenisilin 

Siprofloksasina 

Moksifloksasin 
 

B 
Vankomisin 

Klindamisin 

Tetrasiklin 
 

C 
Linezolid 

Rifampisin 
Gentamisinb 

a Sadece 'I' veya 'R' olarak bildirilir. EUCAST'taki 'I' kategorisi açıklaması ADT raporunda yer almalıdır. 
b Yetersiz klinik kanıt. Klinik sınır değer yok. Türden bağımsız FK/FD sınır değeri gentamisin için ≤0.5 
mg/L'dir. 

 

Tablo 28. Listeria monocytogenes - BOS Örnekleri 

Test Grubu Antibiyotik Adı 

A Ampisilin 

Meropenem 

B Trimetoprim-sulfametoksazol 
 

Tablo 29. Listeria monocytogenes - BOS Dışı Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Benzilpenisilin 

Ampisilin 
 

B 
Meropenem 
Trimetoprim-sulfametoksazol 
Eritromisin 
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Tablo 30. Nocardia spp.a Tüm Örnekler 

Test Grubu Antibiyotik Adı 
 

A 
Linezolid 

Doksisiklin 

Rifampin 

B Trimetoprim-sulfametoksazol 

Siprofloksasin 
a EUCAST'ta klinik sınır değer, ECOFF, FK/FD sınır değerleri yer alıncaya kadar CLSI standartları 
kullanılabilir. 
 
 
 

5.2. Antimikrobiyallerin Kısıtlı Bildiriminde Göz Önünde Tutulması Gereken Bazı Faktörler:  

Tarama Testleri ve Temsilcilikler                    

Bazı antimikrobiyaller kendi gruplarındaki diğer ajanların duyarlılık sonuçlarını temsil edebilmekte ve bu nedenle 
antimikrobiyal duyarlılık testlerinde tarama amaçlı kullanılabilmektedir. Maliyet etkin bir tutum olan tarama testleri 
uygulandığında, sonuçlar rapor edilirken klinisyene durum açıklanmalıdır. Bu açıklama yapılırken; hangi 
antimikrobiyalin, hangi ilaçları temsil etmek amacıyla çalışıldığı sonuç raporunda matbu halde yazılabileceği gibi, 
tek tek duyarlı bulunan ilaçlar da ayrıntılı olarak yazılabilir. 

1. Tetrasikline duyarlı bulunan mikroorganizmalar doksisiklin ve minosikline de duyarlıdır, ancak tetrasikline 
orta duyarlı ya da dirençli bulunan mikroorganizmalar doksisiklin ve/veya minosikline duyarlı olabilirler, 
her biri ayrı ayrı test edilmelidir. 

2. Sefazolin komplıke olmayan idrar yolu infeksiyonlarında E. coli, K. pneumoniae ve P. mirabilis için 
sefaklor, sefdinir, sefpodoksim, sefprozil, sefuroksim, sefaleksin ve lorakarbefin temsilcisidir. Sefpodoksim, 
sefdinir ve sefuroksim ayrıca test edilebilir, çünkü sefazolin dirençliyken duyarlı bulunabilirler. 

3. Salmonella sp.’de siprofloksasin MİK çalışılamadığı durumlarda pefloksasin (5 µg) disk difüzyon testi ile 
çıkarsama yapılır. 

4. Penisilin duyarlı stafilokoklar, klinik olarak stafilokoklara etkinliği gösterilmiş olan beta-laktam ajanlara 
duyarlıdır. Penisilin dirençli stafilokoklar penisilinazdan etkilenen penisilinlere dirençlidir. Oksasilin 
dirençli stafilokoklar, anti MRSA etkili yeni sefalosporinler dışındaki tüm beta-laktam ajanlara dirençlidir. 
Bu nedenle sadece penisilin ve oksasilin ve/veya sefoksitin çalışılarak beta-laktam ajanlara etkinlik 
çıkarsanabilir. 

5. Stafilokoklarda penisilin dirençli sefoksitin duyarlı ise sefiksim, seftazidim, seftibuten ve seftalozon-
tazobaktam dışındaki sefalosporinlere ve karbapenemlere duyarlı kabul edilir. 

6. Stafilokoklarda norfloksasin disk difüzyon testi florokinolon direnci için tarama testi olarak kullanılabilir. 
Duyarlı bulunursa siprofloksasin, levofloksasin, ofloksasin ve moksifloksasine duyarlıdır, ancak dirençli 
bulunursa diğer florokinolonlar ayrı ayrı test edilmelidir. 

7. Penisiline dirençli E. faecium kökenleri karbapenemler dahil tüm beta laktam antibiyotiklere dirençli kabul 
edilebilir. 

8. Enterokoklar, ampisiline duyarlı ise beta laktamaz inhibitörü içeren ve içermeyen ampisilin, amoksisilin ve 
piperasiline duyarlıdırlar. 
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9. Enterokoklarda norfloksasin disk difüzyon testi florokinolon direncinin taraması için kullanılabilir, 
siprofloksasin ve levofloksasin duyarlılık sonuçları norfloksasin sonucundan çıkarsama yapılır. 

10. Enterokoklarda ve viridans streptokoklarda gentamisin yüksek düzey direnci streptomisin hariç diğer 
aminoglikozidlere yüksek düzey direnci de temsil eder. 

11. A, B, C ve G grubu streptokoklar, stafilokoklar, S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis için 
azitromisin ve klaritromisin duyarlılığı, eritromisin duyarlılığından çıkarsama yapılır. 

12. Grup A, B, C ve G streptokoklar için penisilinlere, sefalosporinlere ve karbapenemlere duyarlılık 
benzilpenisilin duyarlılık sonuçlarından çıkarsama yapılır, bir istisnası Grup B streptokoklar 
fenoksimetilpenisilin duyarlılığından çıkarsama yapılır. 

13. Streptokoklarda florokinolon duyarlılığı norfloksasinden çıkarsama yapılır, norfloksasine duyarlı ise 
levofloksasin ve moksifloksasine duyarlı kabul edilir. Norfloksasine dirençli ise diğer florokinolonlar tekrar 
test edilmelidir. 

14. S. pneumoniae benzil penisiline tamamen duyarlı kökenler (MİK ≤0,06 mg/L ve/ veya oksasilin disk tarama 
testi) EUCAST’de sınır değer belirtilen betalaktam antimikrobiyaller için duyarlı olarak belirtilebilir. 

15. S. pneumoniae için norfloksasin, florokinolon direncinde tarama yapmak için kullanılabilir, duyarlı 
bulunursa levofloksasine ve moksifloksasine duyarlı siprofloksasin ve ofloksasine orta-duyarlı olarak 
bildirilebilir. Norfloksasin duyarlı bulunmazsa her bir kinonlon ayrı ayrı test edilmelidir. 

16. Viridans streptokoklar için 1 ünite benzil penisilin diski beta-laktam direncinin taranması için kullanılabilir. 
Duyarlı kökenler EUCAST’de sınır değeri belirlenmiş tüm beta-laktamlar için duyarlı olarak bildirilebilirler. 
Duyarlı bulunmayan kökenlerde her bir beta-laktamın duyarlılığı test edilerek belirlenmelidir. 

17. H. influenzae için 1 ünite benzil penisilin diski beta-laktam direncinin taranması için kullanılabilir. Eğer ≥12 
mm ise tüm beta laktamlara duyarlıdır. < 12 mm ise beta laktamaz bakılmalı, beta laktamaz negatifse diğer 
beta laktamlar çalışılmalıdır. Eğer beta laktamaz pozitif ise ampisilin, amoksisilin ve piperasilin dirençli 
rapor edilmeli, diğer beta laktamlar çalışılmalıdır. 

18. H. influenzae için ampisilin, amoksisilini de temsil eder. Ampisilin-sulbaktam, amoksisilin-klavulanik 
asitten çıkarsama yapılır. 

19. H. influenzae ve M. catarrhalis için florokinolon direnci nalidiksik asitten çıkarsama yapılır, duyarlı ise 
levofloksasin, moksifloksasin, siprofloksasin ve ofloksasine duyarlıdır. Nalidiksik asite dirençli ise her bir 
florokinolon ayrı ayrı test edilmelidir. 

20. M. catarrhalis için ampisilin-sulbaktam, amoksisilin-klavulanik asitten çıkarsama yapılır. 

21. N. gonorrhoeae için beta-laktamaz testi yapılmalıdır, pozitifse benzilpenisilin, ampisilin ve amoksisiline 
dirençli rapor edilmelidir. Negatifse ampisilin ve amoksisilin, benzilpenisilinden çıkarsama yapılmalıdır. 

 

6. REFERANS ARALIĞI 

Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ ini içeren grubu temsil eder ve 
test sonucunu değerlendirmek için genel bir baz oluşturur. 

Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. 

Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir.  

Raporlarda her testin referans aralıkları görülmektedir. 
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İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 Besiyeri Hazırlama ve Kontrol Formu 

 Boyama Kontrol Formu 

 İç-Dış Kalite Sonuçları Kayıt Defteri Formu  

 Antibiyogram Kalite Kontrol Formu
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KISALTMALAR 

 

HBYS  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
 
LIS  : Laboratuvar Bilgi Sistemi 
 
LHSS  : Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi 
 
EUCAST  : European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi) 
 
CLSI  : Clinical and Laboratory Standards Institute 

(Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü) 
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